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Stat Profile Prime Plus® Blood Gas, CO-Oximeter, Chemistry Controls Auto-Cartridge

Cartucho automatico para controles de quimica, gases en sangre y cooximetro Stat Profile Prime Plus®, Cartouche automatique de contréles de gaz du sang/CO-oxymetre, chimie Stat Profile Prime Plus®,

Stat Profile Pri

2 d™ C€

e Plus® Auto-Kassette fiir Blutgas-, CO-Oximeter- und Blutchemiekontrollen, Stat Profile Prime Plus® Autéparo guoiyyio emitrédou eAéyxou xnpeiag agpiwv aiparog, CO-O8uperpo, Cartuccia

per controlli automatici chimici per gas ematici/CO-ossimetria Stat Profile Prime Plus®, Cartucho automatico de controlos de quimica, de CO-oximetro e de gis no sangue Stat Profile Prime Plus®, Stat Profile
Prime Plus® vérgaz/CO-oximéter, kémiai kontrollok automatikus patron, Stat Profile Prime Plus® 072 115 N'omBIR 7M'n7pa n1onn Co-Oximeter, Stat Profile Prime Plus® M4 R, CO A+ A—4—,
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Vart tartomanyok, D™MDX71 DNV, FRIEEE, old

Expected Ranges, Rangos esperados, Plages attendues, Erwartungsbereiche, Avapevépevo £0pog, Intervalli previsti, Intervalos previstos,

Hel, MESEE{E

CONTROL | 1 CONTROL | 2

min - X- max min - X- max

CONTROL | 3

min - X- max

nmol/L
mmHg
kPa
mmHg
kPa
S0, %

Hct %

Na* mmol/L
K* mmol/L
Cl- mmol/L
iCa mmol/L
iCa mg/dL

iMg mmol/L

mg/dL
mg/dL

Glu mmol/L
Lac mmol/L
Lac mg/dL

HbF* %

g/dL
tHb gL
mmol/L

mg/dL
pmol/L
ma/L

CONTROL | 4

min - X- max

CONTROL | 5

min - X- max

7.215-7.245-7.275 | 7.413-7.443-7.473
61-57 -53 39-36-34
45.2-52.2-59.2 33.3-38.3-43.3
6.0-69-79 44-51-58
53.3-63.3-73.3 95.4-1054 -115.4
71-84-97 127-14.0-153
47 - 50 - 53 77-80-83
56 - 59 - 62 36 -39 -42

7.606 - 7.636 - 7.666
25-23-22

17.5-21.5-255
23-29-34
130.8 - 145.8 - 160.8
17.4-19.4-21.4
88-91-94
21-24-27

80.5-88.5-96.5
18.8-20.6-22.4
188 - 206 - 224
11.7-12.8-13.9
19.7-222-247
245-285-325
243-27.3-30.3
18.2-22.2-26.2
17.8-21.8-25.8
304.4 -372.8-441.2
178.0 - 218.0 - 258.0

36.8-51.8-66.8
13.0-14.5-16.0
130 - 145 - 160
81-90-9.9
45.1-49.1-53.1
16.3-20.3-24.3
15.0-18.0-21.0
8.6-126-16.6
95-115-13.5
162.5 - 196.7 - 230.9
95.0-115.0 - 135.0

18.1-23.1-28.1

6.0-7.0-8.0
60 - 70 - 80

3.7-43-50

75.8 -80.8 - 85.8
20-6.0-10.0
25-55-85
3.7-7.7-117
56-6.0-6.4

95.8-102.6 - 109.4
56.0 - 60.0 - 64.0

137.2-141.2-145.2
3.69-3.94-4.19
1225-127.0-131.5
0.99-1.07-1.15
40-43-46
0.56 - 0.63 - 0.70
14-15-17
72-80-88
4.0-44-49
1.6-19-22
14.3-16.9-19.6

111.6-115.6 -119.6
5.93-6.23-6.53
929-97.4-101.9
1.36 - 1.48 - 1.60
55-59-64
1.08 -1.23-1.38
26-30-34
250 - 275 - 300
139-153-16.7
6.2-69-7.6
55.2-61.5-67.7
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Product Description

ED

Descripeién del producto

#H, PCO,, PO, SO,
(O,+b), carboxyher
G-, 1Ca, Mg, Ghucose,

it (Hey), ft
Hb), methemogiobin (MetH), and
te  Level 4 and 5. For use wih

deaxhemoglonn (K3) a3
Stat Profle Prime Plus Analyzers ONLY
Intended Use

Intended for i vito diagnostic use by heaknicare professionals for manitaring the performarce of the Stat Profle Prime Plus Analyzers
Methadalogy

Refer to Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions For Use Manual for Methodology and Principles,

Composition

Controls Leves 1,2 and 3 are buffered bicarbonate sclutions containing cye, salts and preservatives. Each level nas a known pH

control de caidad el o
(H57), hemagobinatoal (KD, bl it (31,
(MetHb) y descxihemogicbina (HHB) er .2y 3, acemas de Na',
Cvar UNICAMENTE con s analzacares Stat Proflo Prime s

Uso indicado

Destinado al uso diagnéstico 1 itro por parte de profesionales de la salud para supervisar el desempefio de los analizadares
StatProfie Prme Plus.

0, PO, SO, rematacio (e, nemogicons ea
co

o Mg, cors s ety an rvees o1 5. Pars

um of 100 mL. Cortross contan no
15 of human origin, however good aboratory pracices shouid be folows handing of these matera's.

(REFNCOLS DOCUMENT Mz8T2)

Warnings and Cution:
FRE: ,

ridge by gently inverting for several seconds, DO NOT SHAKE CARTRIDGE. Refer to Siat Profile
tions for Use Manual for complete informaton.
2 for handing

orage
Store 2t 2.8°C (37-46'F), DO NOT FREEZE.

Directions for use

imber on the Expected Ranges Table coresponds to the Lot Number on the cartridge. Refer to Stat Profile Prime Plus Analyzer
tons for Use Manual for complete directions.

Limitations
PO, values vary inversely with temperaturs (approximately 1%"°CFF). Trerefore, it is critcal to follow the temperature guicelines

al
cate on e sysiem at which B e system wi nccare the Carridge s mvald, Each cariidge may be wssried and removed from

the aralyzer a maximum of § times.
Traceability of Standards

Total Hemoglobin (#b) and MetHemogloo
(COHB) and OxyHemogiotin (O,Ho) are &
Materials

th40) are b

oy
e using Spectropnotometry. Aralytes are traced to NIST Stancard Reference

Reference Intervals
are formutated at normal values in patient blood, of these values.

in patient blood is referenced n Tietz, NW ed. 1986 Textoook of Clnical Cnemistry, W.B. Saunders Co, Users may wih to determine

Mean Values and Expected Ranges in their own laboratory !

Expected Ranges

The expected range for each parameter was

expected range indicates the maximum deviat

instruments operating within s 5. R

termined at Nova Biomedical using replcate determinations on Nova analyzers. The
' from the Mean Value that may be expected under difenng laboratary conditons for
Expected Ranges Table.

*Not available in the USA of for Point-

areiNear-Patient Testing use.

INCCLS Document M29-T2,
2How to Define Intervals in the
guideline~second edition, NCCLS C28-A2, Volume 20, Number 13

approved

Metadologia

Para canacer la metadclogla y los principios de prueba, cansults ol Manual de instruccianes de uso del analizador Stat Profle
Prime Plus.

Lowcormcien e vt 1,2 3 s0n sokcknes avpanades s tcaiboret qus e Ui, seeny cormsvanes Coct i)
tiene un pH conocidoy aun valor Y N, nivel 4y 5 son S0l

e conn o e K. o0, W, s ciat s canserantas: anvase coni ene 100 mL
cles no contienen ninguna sustancia de origen humano. Sin embargo, se deden cumplir (as buenas practicas

Advertencias y precauciones:
NO CONGELAR. Mezcle el cartucho invirténdolo suavements durants unos segundos. NO AGITAR EL CARTUCHO, Para conocer fa
Informacidn completa, cansufe el Manual de instruccianes de uso del analzacor Stat Profile Prime Plus.

Indicacc para nvitro. Siga tas para reactivos ce laboratano.
Aimacenamiento
Conservar 2 2-8°C (37-46°F). NO CONGELAR.
Instrucciones de uso

s contrales estén a antes de usar, Mezcle bien el cartucho invirtiéndolo suavements durante.
1 minuto, Verfique que el nimero de lote que figura en la tabla de rangas esperados coincica con el numera de lote impresa en el
cartucho, Para conocer s nstrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso el analizador Stat Profle Prime Plus.

Uimitaciones

rosimacamarte 1 %"CIF). Por o i, 8 esencial segui s
de uso™. Los valores de rangos esperados son espec

a ver matalae, caca catucno Stat Profle Prime Pius 8¢ puace
160 en el sistema. Pasaco ese lapso, el sistema indicard que el
cartucho no es valido, Cada cartucho puede ser insertado y extraido del analzacor hasta § veces como mximo.

rormas de t
paralos in
uthzar por

Cumplimiento e normas
La hemoglobina total (t4b) y ks metanemoglabina (MetHb) son trazables al método de la Cianometanemoglobina, La
Carbexinemegienina (COH) y la oxhemoglabina (O,Hb) son razables a la técnica espectrofotométrica, Analtas trazables a los
matenales de referencia estandar del NIST,
Intervalos de rferencia

estan anormales en la sangre del paciente. Se puede consultar
lrango cinca speradodo estos varesen  sangre el pacento e Tl NV ed 1905 Toxbaok o ikl Chemisty, W
Saunders Co. Es posidie que medios y rangos propio lasoratoro 2
Ry eipifddon
g0 esperado para caca pardmetro ha sico determinado en Nova Biomedical usando ceterminaciones repicadas en
ares Nova. El ranga esperado indica las desviacianes maximas del valor medio que puecen esperarse bajo condiciones de
torio aiferentes para instumentos que funcionan dentro de las Conscte la Tabla &

“Na disponible en EE. UU. o para uso en pruebas en punto de atencién del pacierte.

INCCLS Document M25-T2.
2How o Define and Determine Reference ntervals in the clinical labratory, spproved
guideline-second edtion, NCCLS C28-A2, Volume 20, Number 13.

Description

produit

Utilisation prévue

e o B 5015 g e o 4G s Mimans o,
o (), hémogloine ol (1) itutine i (50, cyrémoghre (O}, ctfbaghémogiobee

(Criny. ménémotiosine (latis) ot dbsoxyamogiatine (41s) ans le nveau . 2 s 3 ape qoe Naw K-,

et lactate cans les nveaux 4 et 5, Pour utiisation avec les analyseurs Stat Profile Prime Plus UNIQUS

PCO,, PO, SO, hématocrte

2, iMg, gluccse

Destiné 4 tre Ltlisé par les professionnels de la santé pour le dagnostic i vtro afin de surveiller la performance des analyseurs Siat

Profile Prime Pk
Méthodologle

Voirle manvel d'utibsation de Fanalyseur Stat Prafle Prme Plus pour la méthodologie st les principes.

Composition

Les contréles de nveaux 1,2 et 3 sont des s

(REF. NCCLS DOCL

Avertissements ot mises en garde

's tamponnées de bicarbonate contenant un colorant, des sels et des agents
6

NE PAS CONGELER. Mélanger a cartouche en R retournant célicatement pendant plusieurs secondes. NE PAS SECOUER LA
CARTOUCHE. Vi le manuel d'ctlisation e Fanalyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des informatians complétes.
Pour usage diagnastique In viro, Suvre les pratiques standard pour la manipulation des réacts de laboratoire,

Stockag:

Stocker entre 2 18 °C. NE PAS CONGELER

Mode d'emplol

Sassurer que les cantréles sont 4 temp
pandant 1 minute. Vérfier que le numéro

‘o ambiante avant utlisation. Mélanger la cartouche en a retournant délicatement
ot sur e tableau des plages attencues correspand au numéro de ot sur a cartouchs.

Vo le manuel ¢utlsation de Fanalyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions com plétes.

Limites 4 utilisation

Les valeurs e PO, varnt versement avec I tampératue (environ 1 %C). Pa conséquert, I estsssantel s suvrs s arectues

partr de fa date

tiale sur lo systéme, aprés

 spéciiques aux instruments et contrdles

le Prime Plus peut étre uthsée pendant un maximum
jours le systéme indiquera que Ia cartouche mest pas

patior
Vabe, Chaque earioucha pect e nsdrbe ot retres do Fanilyseut 108 au maximum

Tragabilité des étalons
Lhémoglabine totale (tb)

(Metsip) n uthsant la

o
czquxy‘émoglabre(cﬂh:) etloxyhémoglobine (O,Hb) sant i racaties an utheant I spachopatoméine. Lea suost s s e
Sont tracées selon les matériaux de rétérence étalans e NIST.

Intervalles de référence

valeurs dans le sang d

tions sont formulées & des valeurs normales et anormales atendues dans ke sang du patent La plage clinique
est inciquée dans Tistz, NW ed. 1988 Textbook of Clinical Chemistry, W.8. Saunders

CorLes hsatecrs pocvert sounair détormines les valours moyenes et ls plages atenduss dans leur propre labaratoiie.?

Plages attendues

La plage attendue pour chaque parametre a &1 céterminde 4 Nova Blomedical en utlisant des essais répétds sur des analyseurs

Nova, La plage attendue in
aiftérentes pour les instrument

les &carts maximaux de 12 valeur moyenne powvart étre attendus dans des condtions e lasoratoire
inctiannant selon les spécfications. Vor le tableau Plages attendues.

“Non isponible aux £tats-Unis ni pour les points d'interventor/analyses élocalisées.

INCCLS Document M29-T2.
2How to Define

uidline-sacond saln, NCGLS G242, vorms 20, Nomber 13
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Produktbeschreibung

pH, PCO,. PO SO, Hamatolatt (Het),fetales Hamoglobin (HbF‘
(O

(tHe), (1811, O
und Desoxyhamoglobin (1+5) n Stfen 1, 2 und 3 sowe Nar, K, G-, { . W, Ghkoes nd Lacat 1 Stfen 4 und 5 phea
nd

Verwendungszweck
Fir die Fachy 1 Leistung der Stat Profile Prime Plus Analysegerate.
Verfahrensweise
De das Stat Profie Prirme I
Zusammensetzung
Stifen 1,2 i e Fartac ala Konsorverungsmial arinater.
pH-Wert und
wnd§ ssungen, die 7 G Nig, Cikase, Lacat e omnianigiies
enthaken. Jeder 100 m. menschichen Ursprungs, jedoch sind

bei

(REF. NCCLS DOKUMENT M29-T2)

Warnhinweise und Vorsichtsmainahmen:

NICHT EINFRIEREN. . DIE KASSETTE NICHT
(UTTELN. Volstandige Informatonen sind dem Anletungshandbuch fur das Stat Profie Prire Pl

ED

an

Neprypagd mpoiévios Descrizionedel prodatto
B Whid A PO, FO, SO, i ey Bpuady m ), PO,. SO,, ematocrio (Hat).
aoogasing (47°) owdsayavaivng (4 FavA ‘Yohepudphn® uaxm e e (81 sesemogioina (a,m). Carbossiemoglobina (COHb).
2xar3, , ke, YOO maasmogbna (Memn) & deossiemoglobina (HHb) nei Livell 1, 2 63, nonché di: Nar, K, Ci-, iCa, iMg, glucosio @ latato nei Livell
e i ieba & xa 5. Mpog Xphon MONO e 1 er fuso ESCLUSIVO con g analzzaton Stat Profie Prime Plus.
ouokeutg avéhuan Stat Profile Prime Phus s e
EvBeBuypév xpian Previsto per I' in vitro da parte Stat Profile
i n Sy sanen g % & Profle Prime Pius,
Prime Plus Metodologia
MegoBahoyia analis, vedere | Plus.
o i i 1 eBoBahoyia ket 1 apxis. Compostzione.
Eivies Tcontroli dei Lvelli 1,23 colorant, sal Giascun Ivello ha un
emineba ehfyxou 1, 2 k013 £ pUBITIKG puwoned, dhata Kage equilbrato a un valore O,, CO, @ N, nota. | controlh dei Livel 4
eniTeSo b et p an cticoppotial ot o 1340 c co N, To ok Do 4 1 fons i pudpaared Sizhdyara, 1@ K-, Ci- Ca, Mg, glucosio, 100 m. | cortroli
orioia Tepityou yWuDES oWYKEVIpEomS aipiou ", KoK i VTN, 3 pratiche questi materili,
<. ‘0061 100 L. Ta uN ehivXou Bev TpiXou (FARE RIF. AL DOCUMENTO NCCLS M28-T2')
I tpmmng npothesan. wenb06 64 MpETA va aXoNavbEIat o9 epYaOAGK et Kard oo 1ok GNKGN j ke
precauzion
{87 A, EFTPAZOY NS WES12) NON CONGELARE Macsarela ' NON AGITARE LA CARTUCCIA.

Zum Gebrauch bei der In-vitro-Diagnose bestimimt, Die blich

befol
Lagerung
Bei 2-8 °C lagern. NICHT EINFRIEREN.

MH Avapeigre 4 i 1© MHN. TO ®YIIMMO.
o Xotons Stat Pro o Prime Plus yia mhfn I
v Bihovirar o Bl dp5n 4170, ARGROUBKIT 1 GUVAEN TRGKTIE 1 10V XUFIGHS GYIBPGTINGIGN EpYaTTTSiaL.

Aosixeuan

2.8°C (37-46°F).

per Stat Profle Prime Plus.
Solo per fuso diagnosica i viro, Adotiare le normali precaizioni necessarie per a manipolazione dei reagen’ d laboratari

Immagazinaggio
'servare a 2-8 °C (3746 °F). NON CONGELARE.

Istruzioni per I'uso

Gebrauchshinweise Primaci tura ambento. Miscelare ber |
Vor son st nat o Kasseto ene Mnie oBnyies ypior o 1 maio Conolareche Inumero et oo intarvali
5 Scherstelen nder ammn mt sausie o i ehéyyou Bpioscic o Gkpyospacia Buiariou Tpw aTs 1y Jefon At 1o guinns veorpisoves . veder per Stat Profle Preve Plus.
aut der s Stat Plus amand yia 1 s, Enakadeiate g o v oyt i mazen
Analysegerat zu entnenmen. et 510 QuBiyyIo, AvaTpEE 10 Eyept Xeriong ing ouoreuh ! 2 Thp e i e irs sl wrpemid (S IR -
Einschrinkungen Nepropioyol Seione Isruzon pe 1150 valon gl vl provi 5o specit pr gh srumens o contol aberiat ¢a
0, Wor s mumkehrn Vrhal 2 Temperats (e 1 7). Aus dosen Grind e, 4 O PO, o (et 1%CrF), e, Nova Bomedcal Una vofa riakata, caseuns caici Sa Profle Prime Pl pu essre tlazata pr 435 gorni
Defolgen. nur fur von Nova i 2 ' A i : dalla cata o s Pavalda & consentta
Kol Tage lang 26 Bomedcal Mcid inv cpréaraan, ; Pls nstalare o e
ass dio Kassete ungulhg st Jede \mopei i v o a1 o oy Sanye, onére ? 5
: i 2 ; Y ;
o el i Lemoglobina totale (#45) 6 la metemoglobina (Me5) sono tracciabii utizzando il metodo della cianmetaemoglobina. La
Rickfihrbarkelt der Standards AvigvuaIéTTa TpoTITLY (cor o) il
) und sind Uber rachweisoar. (Mett), cvged 0 xprion ng 06 H ai materiah & rfermento per gl standard NIST.
(core) ) ind b nachweisbar, Die Analy sind auf (0, avveiovian i s
des NIST ruciduvbar. e maama ot cvngophs ST (VST Siancia reerene aarald). ntarvallidi tiriaiont
Referenzintervalle uaoripara avagopds kool srgue s pazrd i fa ienmerio o Tz, a5 Tetsaqof Chrical Gty W, Sainars 6o, & coneta

Jlen und anormalen erwarteten Wert

Tietz, N. W, Hg. 1986, Tutbooks'amulchmrﬂ:y‘wa

&G k2t 0 GUAIAOYIES TG TT0 GG T aoBev
QUIGN 1LY TGN 010 Ga WV GoBEVAN QVagEpeIal 010 zvx(lg’ﬂn Ttz NW e, 1908 Textsock MC‘smcaIChem-suy W8, Saunders
£

valori medi e gl ntervall previsti per il oro aboratorio.

i
Sidars o, ot s Socar xann der Bamutzer itowets snd erwarets Bareche m eganen Labor sl Co. O xpriate rvBeoptviug va EBUO 10V KaBOpIaHS 1L Miou T e oreseio pe ciascun parameto 8 stato detorminato presso Nova Blomadial dizzando dtarminazioni replcate su
Enwartungsbereiche Avapevépvo zipos “interv medio atiese
Der erwartete Bereich fur jeden Nova Nova- o Pt 1p0 KaBopic e Bamsdcal s 1 ot emcveky "pnuﬂmplauw o attenute con previsti.
a Der evar G G n Méon i
L e a ene Tabelle mit un ou enouprady v 10 atow v k analisial
den Erwartungsbereichen. AvapevépevLy Eupin.
1Documento NCCLS M29-T2
E in den USA. g inaner mgebungioel Tests. “ev BiariBera anig HIA A yia XpAan ot Tapaxkivies SIIVGTIKES eEe1Eati. linee quida
NCCLS C28-A2, Volume 20, Numero 13
INCCLS Dokument M25-T2. Eftpere INCCLS M20-T2
i 5 epeexpiiin

2Howto
Ameehen o) omemte R swate Ausgese NCCLS 242, Sard 30, Narars 13

Descrigdo do produto

para monitorizar £, P00, 70, SO, pematderto i, remoglosna
feal (467, homoglobic ttal (). Biimuina ot (24), (Od).
(HHb) nos niveis Nar, K, G, (Ca. Mg, glicose. i oy vy 4 95

Para utiizagdo APENAS com os analisadores S vt Prme s
Utilizago prevista
Destina-se

Aareuniprs onyia-Sedrepn éxBoon, NCCLS C28-42, Téios 20, Apus 13

)

Termékismertetés

é pH, PCO, PO, SO,, hematolait (He). magzat
hemogiopin (H5F*) bl hemogiot (1. s blrubet (31,

(MetHp) és deaxinemoglobin szinten, tovibbd Na', K,
Ctie bova S ane sl rasirclands

Randshetésszerd hasznilat

Eqészségugyi szakemberek akal n viro diagnosztiai hasznilatia, a Stat Profile Prime Plus analizitorok tefjesitményének

(0,5 .
Cr iCa, Mg, glukéz, éslaktat 4. és 5. szinten, CSAK Stat

e vt o saide analisadares Stat Profil Prime et o
Metodologia Médszertan
5 Stat Profle Prime Plus para obter a metodologia e principos de andlse. ¥ el
i Gsszetitel
Somponcy s . e Az1.,2. 68 3. szintd kontrllok it Nindegyik
b e e e s Saintnek ismert pH-ja van, és smertO,, CO, és N, 61t Sordlt A 4. 63 5. szintd ‘amelyek Nar, K-,
contém concentragdes canhecdas de Na', K-, Ck. iCa, Mg, glicas Cada 100 Ck. iCa, iMg. gluksz, _ Egy tasak 100 mi- tartalmaz. A kontrollok
. & ‘boas pri . doaz < Kevetni kel a
manpulagdo destes materais. (REF. NCCLS DOCUMENT M28 12
(REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2') Figyelmeztotések s Svintézkedisek: !
Advertindlas e Pracaucéas TILOS FAGYAS tartabmat, NE RAZZAA PATRONT! A teljes
NAO CONGELAR. (e Fle: i
Consulte o Manual ce instrugd i Plus para otter e
Indicado para wthzag . Sigaas p 30 para laborat Tolis
A 2 (3748 ) hémétsékleten tirolanas, TILOS FAGYASZTANI!

Armazenar a 2-8°C (37-46°F). NAO CONGELAR.
Instrugdes de utiizagio

gure-se estio e u 3 . invertendo
cuidadosamente durante 1 minuto. Verfique se o nimero de ko na tabel

i o cartucho. 2 2 isador Stat Profile Prime Plus para obter
instrugdes completas.
Limitagdes
Os valores de FO, a3 temperatia rie TKICI). Toma-se,pos, mporarte segur a3

Instrumentos e controlos fabricados pela g vsdedrair e, o caror S ol Prima Pl pods et
wtlzado durante um méximo de 35 dias a partr da data de instalagd

Haszndlati utasitds

Apatront 1 percig
faverodmuzs ataakrdt ﬂen&\ue hogya
tételszammal A
Kertitozisok
APO, értkek forditatt ardnyban valtoznak a nomerséiletel (orulbelul 1%/°CFP). Ezért iestontossdgl a haszndlat utasitisban
'

ismedatett, 2

4 4 patronon levd
a Stat Profile Prime

felhaszndldi

lés Plus patron legrd:abn
haszndlhaté, ekkor jelezni fogia, hogy @ patron
pradhearioting

a
érvénytelen. Minden

& invilico, Caca cartucho pode, no miiro, sef inserido & removido do analisacor 6 vezes. Atotil hemoglobin (#+5) és.a (Mett) acé A hemoglobr
Rastreabilidade dos padrées Scﬁ“i';“ dpsliorgeds en: Az anaitok kivetése a NIST Standard
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