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Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge
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HCO, 11 mmol/L | pH 6.834 @ 37°C 22 mmol/L | pH 7.354 @ 37°C | PO, 106.6 mmHg KCI |2moI/L

Na* 135.5 mmol/L | H* 146.55 nmol/L 69.0 mmol/L | H* 4426 nmol/L | PO, 14.18 kPa @
K* 4.0 mmol/L | Na* 77.0 mmol/L | Glu 200 mg/dL CONTERER

Cl 108.0 mmol/L | K* 10.0 mmol/L | Glu 11.10 mmol/L

iCa 1.04 mmol/L |iCa 1.92 mmol/L | Lac 10.0 mmol/L

iCa 416 mg/dL |iCa 7.68 mg/dL | Lac 89.0 mg/dL

iMg 0.50 mmol/L | iMg 1.50 mmol/L | BUN 50 mg/dL

iMg 1.22 mg/dL |iMg 363 mg/dL |BUN  17.9 mmoliL :
Glu 80 mg/dL | tHb 154  g/dL

Glu 4.44 mmol/L | tHb 154 a/L

Lac 2.0 mmol/L | tHb 9.6 mmol/L

Lac 17.8 mg/dL

BUN 10 mg/dL

BUN 3.6 mmol/L

Description ibung ?‘;pwﬁ

The Cartridge contains the following agueous solutions within individual bags: 5 Calibrators

(Calibrator A, B, C, D, and F SOLN), Reference Solution, and a flexible waste bag. Eacl

bag includes a ftment with a septum. The exposed bag fitments are arranged in a line along
the rear of the cartridge box. The septa are pierced during the insertion of the cartridge into

the analyzer.

Intended Use

For the guantitative determination of Na®, K, CI-, iCa, iMg,BUN (Urea), Glucose, Lactate, pH,
. PO,, SO,%, HettHb, HbF*, O,Hb, COHb, Methb, HHb, and tBil* in human blood using

the Stat Prafile Prime Plus Analyzer.

“Not available in the USA or for Point-of-Care/Near-Patient Testing use.

Methodology
Refer to Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions For Use Manual for Methodologies
and Principles.

Composition

The calibrators are aqueous salt solutions containing analytes at concentrations listed in

the table above. Calibrator B also contains dye. Contain no constituents of human origin,
however, good laboratory practice should be followed during the handling of these materials.
(REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Warnings and Cautions

Intended for in vitro diagnostic use.

Refer to the Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions for Use Manual for complate
directions. Follow standard practices required for handiing laboratory reagents. Discard
Cartridge in accordance with local guidelines.

Waste Bag Contains Preservative (eye, skin, and respiratory irritant).

Storage
Store at 15 - 30°C. Expiration date is printed on the Calibrator Cartridge.

Directions For Use
Refer to the Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions for Use for complate directions.
Calibrator Cartridge must be inverted gently several times to thoroughly mix contents.

Traceability of Standards
Analytes traced to NIST Standard Reference Materials wherever possible.

®
Made in USA

biomedical

Die Kassette enthal: die folgenden wassrigen Losungen in individuellen Beuteln: Finf
Kalibriermittel (Calibrator A, B, C, D und F SOLN), Referenzlésung sowie einen Abfallbeutel.
Jeder Beutel weist einen Anschluss mit Septum auf. Die freiliegenden Beutelanschlisse sind
in einer Linie an der Riickseite des Kassettengehiuses ausgerichtet. Die Septa werden beim
Einsetzen der Kassette in das Analysegerat durchstochen.

Verwendungszweck

Zur quantitativen Bestimmung von Na*, K*, CI" iCa, iMg, BUN (Harnstoff), Glukose, Lactat, pH,
PCO,, %. Het, tHb, HbF", O,Hb, COHb, MetHb, HHb und tBil* im menschiichen Blut
unter Verwendung des Stat Profile Prime Plus Analysegerits.

*Nicht erhiltlich in den USA oder zur Verwendung in einer Point-of-Care-Umgebung/bei
patientennahen Tests.

Verfahrensweise
Die Verfahrensweise und -prinzipien sind dem Anlsitungshandbuch fur das Stat Profile Prime
Plus Analysegerat zu entnehmen.

Zusammensetzung

Die Kalibriermittel sind wassrige Salzlésungen, die Analyten in den in der obigen Tabelle
aufgefiihrten Konzentrationen enthalten. Calibrator B enthilt zudem auch einen Farbstoff. Sie
sind frei von Bestandteilen menschlichen Ursprungs, jedoch sind bei der Handhabung dieser
Stoffe gute Laborpraktiken zu befolgen. (REF. NCCLS DOKUMENT M28-T2).

inweise und Vorsi
Zum Gebrauch bei der In-vitro-Diagnose bestimmt.

sind dem
Plus atzu Die ibliche ise fiir die von
Laborreagenzien ist zu befolgen. Die Kalibrierkassette ist im Einklang mit Grtlichen Richtlinien
2u entsorgen.

firr das Stat Profile Prime

Der enthilt ein (Reizstoff filr Augen, Haut und Atemwege).
Lagerung
Bei 1530 °C lagem. Das ist auf der
Gebrauchshinweise
sind dom fiir das Stat Profile Prime
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vorsichtig zu wenden.

Riickfiihrbarkeit der Standards

Die Analyte sind soweit méglich auf des NIST
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To guaiyyio mepihapBavel 1a Tapaxdtw udarikg SiaApara ot exwploTods cakous: 5 Mésa
Baghovspnang (uéco A, B, C, D kai E SOLN), AIGAupa avapopds Kal E0KaUTI N GaxoUAa
amoppipanwy. Kade oakolAa e uTroBoxr e Bid o fveg uTroBoxic
BpioxovTal o pia oeIpd KaTd WiKog TNG oW TALUPGS TG CUTKEUAGIAS TOU PuatyYiou. Ta
Blappaypara SIATPUTIGVIAIKATE TNV £IGAYWYH TU GUIYYIoU TTN Hovada avakuan.

EvBeBaypivn Xprion

it Tov TOGOTIKS TPOTBIopITHG Tou varpiou®, Kakiou”, XAWPIOUXWY GVIGVIWY. loVigpivoy agBeariov,
1ovigpivou payvnaiou, oupiag (BUN), YAUKSZNS, YaAaKTikal GAatog, pH, PCO,, PO, SO, %, Het, tHb,
HBF, O,Hb, COHb, MetHb, HHb, ka1 okikrig XoAzpudpiva” (tEil) oo avepdmivo alja e m Xprion s
uokeurg avahuang Stat Profile Prime Plus.

“Aev Biarigeral atig HMA A via xpfion o€ Tapakhivies SiayvwaTikeg céerdatis.

Me8oBohoyia
Avarpigie 1o Eyxeipibio O8nyiisv Xpriang 1ng cuakzuris avaAuang Stat Profile Prime Plus yia i
pe8oBokoyieg kal Tig apXis.

Ioveeon

O1 BaspovopnTég eivar uBankd Biahipara GAGTWY 1a OTIoia TEPIEXOUY QVANUGHEVES Ougits Ot
GUYKEVIPGGEIS TTou avapépovIal gTov Tapamavw Tivaxa, O fadpovopntis B mepiéxel emiang
XPWGTIKH. Aev Tepiéxel GUTTANKG Qv8pATIVIG TPOEAEUTTS, WT6T0 Ba mpémel va akoAoudeital opsr
£pyagTNpIGKA TRAKTIKA KATd TN XpAGN TéTowY VAIK@Y. (AP. ANAG. EFTPAGOY NCCLS M28-T2).

NpoaBomoifaesg kai TpopuAGEaS

Evasixvural yia SlayvwaTiki Xprien in vitro.

Avatpigrz 1o Eyxeipisio O8nyiv Xpang 1ng cuokeuri avéAuang Stat Profile Prime Plus yia mhfipeig
oBnyits, AxohouBeire 1V GUVASN TPGKTIX YA TN HETAXEIPION QVIIBPATTNPIWY £PYaTTNpioy. AToppiyTE
10 QUGTYYIo CUNPWVA e TIg TOTTIKES KaTEUBUVTIipIES 0dnyies.

H gaxoiha QmoppIMGTIY TTEPIEXE! TUVINPNTIKG (£pE8iZel Ta PGNa, To BEpHa Kal T0 aVaTTVEUTTIKG
aGamua).

AmoBiikevon
Aobrikeuan GToug 15 - 30°C. H nuepopnvia Aing tivar rumrwpivn ato guaiyyio fadiovépnan.

O3nyieg xprions

Avarpigre oTo Eyxeipiblo OBnyiisv Xpriang tng auakzuris avahuang Stat Profile Prime Plus yia mhipeig
o8nyics. To pUTiYYIo BaBHoVSNGNS TREE Va GVacTpapE aTaAd apKeTés POpES YIa Va avapnyody
Kad 1 mepIEXGpEva.

AVIXVEUGIISTTA TTPOTHTIWY
O1 avakutés avivedovial 1a Ak avagopds NIST Standard 6Trou auté tiva Suvar.
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Descripcién

El cartucho contiene las siguientes soluciones acuosas dentro de bolsas individuales.

5 calibradores (Calibradores A, B, C, D y F SOLN), solucién de referencia y una bolsa
flexible para desechos. Cada bolsa incluye un montaje con un septo. Los montajes de bolsa
expuestos estin dispuestos en linea a lo largo del lado posterior de la caja del cartucho.
Los septos se perforan durante la insercién del cartucho en ol analizador.

Uso indicado

Para la determinacién cuanmallva de Na*, K*, Cl-, iCa, iMg, BUN (urea), glucosa, lactato,
PH. , , tHb, HbF*, O,Hb, CONh MetHb, HHb y tBil* en sangre humana
Gsands of anafzadé Stat Frofie Prime Plos.

“No disponible en EE. UU. o para uso en pruebas en punto de atencién del paciente.

Metodologia
Para conocer la metodologia y los principios de prueba, consulte el Manual de instrucciones
de uso del analizador Stat Profile Prime Plus.

Composicién

Los calibradores son soluciones salinas acuosas que contienen analitos en las
concentraciones indicadas en la tabla anterior. El calibrador B también contiene colorante. No
contienen ninguna sustancia de origen humano; sin embargo, deben cumplirse las busnas.
précticas de laboratorio al manipular estos materiales. (REF. DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Advertencias y precauciones
Indicado para uso diagnéstico in vitro.

Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del
analizador Stat Profile Prime Plus. Siga las normas esténdar requeridas para la manipulacién
de reactivos de laboratorio. Deseche el cartucho de acuerdo con las normas locales.

La bolsa para desechos contiene conservante (pueds irritar los ojos, la piel y el sistema
respiratorio).

Almacenamiento
Conservar a 15-30°C. La fecha de vencimiento esta impresa en el cartucho de calibrador.

Instrucciones de uso
Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del
analizador Stat Profile Prime Plus. El cartucho de calibrador debe darse vuelta suavemente
varias veces para mezclar bien el contenido.

Cumplimiento de normas.
Analitos trazables a los materiales de referencia estindar de NIST siempre que sea posible.

Descrigio
O cartucho contém as seguintes solugdes aquosas dentro de sacos individuais: 5
calibradores (calibrador A, B, C, D e F SOLN), solugao de referdncia e um saco flexivel de
efluentes. Cada saco inclui um dispositivo de ligagao com um septo. Os dispositivos de
ligagdo acessiveis do saco estao dispostos em linha, ac longo da parte de tris da caixa do
cartucho. Os septos sio perfurades durante a insergdo do cartucho no analisador.

Utilizagao prevista
neeeymma;ao quantiativa do ta-, K. CI-, iCa, g, BUN (ureia). gicase, lacato, pH, pCO,.

. O,Hb, COHb, Mothb, HHb o TBII* em sangue humano usando'o
B isador Stat Protis Prmmo s,

*Nem all ésre az Egyesiilt A
elvégzésire.

illetve helyben tarténs Gzeli teszt

Metodologia
Consulte 0 Manual da instrugdes de utilizagdo do Analisador Stat Profile Prime Plus para
obter metodologias e principios de andlise.

Composicao
Os calibradores sao solugées salinas aquosas que contém analitos nas concentragées
listadas na tabela acima. O calibrador B também contém corante. Nao contém

Description

La cartouche contient les solutions  aqueuses suivantes dans des sacs individuels :

5 calibrateurs (calibrateur A, B, C, D et F SOLN), solution de rférence et un sac a déchets
souple. Chaque sac comprand un Ssomseaiie avasina Hotton. Las soatnas As st expasés
sont disposés en ligne le long de l'arriére de a boite de cartouche, Les cloisons sont percées
lors de l'insertion de la cartouche dans F'analyseur.

Utilisation prévue

Pour la détormination quantitative de Na', K', C- iCa, iMg BUN (uréo). glucosa, lactato. pH,
Hb, b, COHb, MetHb, HHb et tBil" dans e sang humain &

Taide'de Iinalyseur Stat Erotie prind Plus.

*Non disponible aux Etats-Unis ni pour les points dintervention/analyses délocalisées.

Méthodologie
Voir le manuel d'uilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus pour les méthodologies et
les principes.

Composition

Les calibrateurs sont des solutions aqueuses salines contenant des analytes aux concentrations
indiquées dans le tableau ci-dessus. Le calibrateur B contient également un colorant.

Ne contient aucun constituant d humaine ; cependant, de bonnes pratiques de
laboratoire doivent dtre appliquées pour la manipulation de ces matériaux. (REF. NCCLS
DOCUMENT M29-T2).

Avertissements et mises en garde

Pour usage diagnostique in vitro.

Voir le manuel d'utilisation de Ianalyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions
complétes. Suivre les pratiques standard requises pour la manipulation des réactifs de
laboratoire. Jeter la cartouche conformément aux directives locales.

Le sac a déchets contient un agent conservateur (iritant pour les yeux, la peau et les voies
respiratoires).

Stockage
Stocker entre15 et 30 *C. La date de péremption est imprimée sur la cartouche de calibrateurs.

Mode d'emploi
Voir le mode d'emploi de I'analyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions
complates. La cartouche de calibrateurs doit étre retournée doucement plusieurs fois pour bien
mélanger le contenu.

Tragabilité des étalons
Les substances a analyser sont tracées selon les matériaux de référence étalons de NIST dans
la mesure du possible

D)

Ismertetés

Apatron a kdvetkezs vizes oldatokat tartalmazza kilsn tasakokban: 5 kalibrator (A, B, C, D
Kalibrétor és F oldat), referenciaoldat és egy rugalmas hulladékzsak. Mindegyik tasak tartalmaz

egy vélaszfallal ellitott szereléket. A szabadon levs szerelékek a patron dobozanak hatoldalin egy
vonalban vannak elrendezve. A vélaszfalak atsz(résdra akkor keril sor, amikor a patront behelyezik
az analizitorba.

Rendeltetésszerd hasznilat

Na', K*, Cl-, iCa, Mg, karbamid, glikz, laktét, pH, PCO,, PO, SO,%, Het, tHb, HbF*, O H

COHb, MetHb, HHb és tBil* mennyiségi meghatarozsafa emberi vérben a Stat Profile Y Plus
analizétor hasznalataval.

“Nem dll rendelkezésre az Egyesiilt A
elvégzésére.

illetve helyben térténd 5zeli teszt

Médszertan
Amédszertant és az alapelveket lsd a Stat Profile Prime Plus analizator felhasznaléi
kézikonyvében.

Osszetétel
A kalibrtorok vizes séoldatok, amelyck a fenti tablizatban megadott koncentrécisjd analitokat
AB Kalibrétor is tartalmaz. Nem emberi eredetd

do origem humana, no entanto, boas priticas de laboratério devem ser seguidas durante o
manuseio desses materiais. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2)

Adverténcias e Precaugdes

Indicado para utlizagao em diagnésticos in vitro.
Consutte 0 Manual de insinugtes de utizacdo do Anslisadar Stat Profle Prime Plus para
obter instrugdes complotas. Siga as préticas padrao indicadas para o manuseamento de
reagentes de laboratsrio. Elimine o cartucho segundo as diretrizes locais.

O saco de efluentes contém conservante (irritante para os olhos, pele e vias

Gsszetevéket, de az anyagok kezelése sordn kvetni kell a helyes laboratériumi gyakurlatokat.
(REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Figyelmeztetések és Gvintézkedésck

In vitro diagnosztikai hasznélatra.

Ateljes haszndlati utasitist Iasd a Stat Profile Prime Plus analizétor felhasznaléi kézikinyvében,
Kavesse a laboratériumi reagensek kezelesele vonatkozé s(andavd eljarasokat. A fel nem hasznalt
patronta helyi helyezze

Iy ol

Armazenamento
Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade esté inscrito no cartucho de calibrador.

Instrugdes de utilizag
Consulte as instrugdes de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus para obter
instrugses completas. O cartucho de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido vérias
vezes para misturar muito bem o contetido.

Rastreabilidade dos padrées
Analitos referenciados nos Materiais de Referancia da Norma NIST sempre que possivel.
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Tarolas
15-30 °C hémérsékleten tarolands. A lejarati datum ra van nyomtatva a kalibrator patronra,
Hasznilati utasitas

Atelies hasznalati utasitast lasd a Stat Profile Prime Plus analizator felhasznaléi kézikényvében. A
Kalibréitor patront tsbbsz6r 6vatosan meg kell forditani a tartalma alapos Gsszekeveréséhez.

Standardok nyomon kovethetdsége

Az analitok nyomon kévetése a NIST Standard referenciaanyagai szerint torténik, ahol ez
lehetséges.

e

FIEEIR|ol= \ H"é %XIOI E?%EJ +8210| 0 UFLICEL 5742 EHII(EHT| A B, C, D ‘i'
SOLN), #Z §°4 = F&E0| §of ASLICt
=2 g, qék I A SUS U?‘lL 2H3| EHRISI0f ASLICEL FHERIXIE EAD|of g
 2{ofo] ?“'0\ 4 \E?

Mg =X

stat Prahle Prime Plus 2A7|5 ALE5101 Q1%] E 4 Na', K°, CI-, iCa, Mg, BUN
DH, PCO,, PO, S0,%, Het, tHb, HBF", O,Hb, COHD, MetHb, Fb 2 tBI2] &

~0l 201K A8 7

gy
WHE I AN Stat Profile Prime Plus 2417| AL HEME HESHIAIR.

Sl b2, £= HEEEE/HTLASS 8S Oy

= ¢l Zofl LigE 5= TS HLBAALICL BYY| BE MAF
g h QUELITE QIR 7| 724 A 0] AX| SXI2 Of2{S BHE HI3te Sotol=
HIQIAAET2|7]Z.8 E480F BLICL (8Z: NCCLS DOCUMENT M29-T2),

223 Ty

RIS,

Xm\ X\EP Stat Profile aumc Plus EA7] A8 gwg xﬂwwug A Al 3T0) BRSH
2 AR, FHE2|K|S= BIK| X|2l0] ma. Y

HEFR7L Q 0] laLc IE” XP)

Wﬂ% §X|

IS 309C0] HASYAIR. ARULS BY7| FHE2|R|0f A2=|0f ASLICHL

Mgy
K RISt file Prime Plus EA7| A2 HRAME UZRSHIAIQ. LISZ S B31I| i3
2| IIE: &2 HEs| FiTofo ?,'L\Ey

Stat Pro
2Ix|E 2

T
=t wg , IR EE NIST EZ 3X BUE XL

Descrizione

La cartuccia contiene lo seguenti soluzioni acquose in sacche separate: 5 calibratori (Calibratore A,
B,C, D o F SOLN), soluzione di riferimento o una sacca flessibile per la raccotta dei reflui. Ogni sacca
include un raccordo con un setto. | raccordi esposti si trovano allineati lungo la parte posteriore della
cassetta reagenti. | ssnwengono forati durante I’ ella cartuccia el

Uso previsto
Per la determinazione quantitativa di Na*, K*, Cl-, iCa, iMg, BUN (urea), glucosio, lattato, p|

S0,%, Het, tHb, HbF*, O,Hb, COHh MuIHb HH e tBil* nel sangue umano medlan(elznallualore
stat Profile Prime Plus.

*Non disponibile negli USA  non per analisi al point-of-care/analisi decentrate.
Metodologia

Per la metodologia e i principi di analisi, vedere il Manuale contenente le istruzioni per Iuso
delfanalizzatore Stat Profile Prime Plus.

Composizione

I calibratori sono seluzioni saline acquose contenenti analit alle concentrazioni indicate nella isbala
sopra. Il calibratore B contiene anche coloranti. Non contiene costituenti di origine umana, tutt
attonorsi alls buane praticha di aboratorio nel managgiare qussti matoriali. (FARE RIFERIMENTO AL
DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Avvertenze e precauzioni

Solo per lus diagnostica in vitro.

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenents le istruzioni per l'uso dell'analizzatore Stat
Profils Prime Plus. Adottare le normali precauzioni necessarie per la manipolazione dei reagenti di
laboratorio. Smaltire la cartuceia calibratore nel rispetto delle norme vigenti.

La sacca per la raccolta dei reflui contiene un prodotto conservante, irritante per occhi, pelle e
apparato respiratorio.

Immagazzinaggio
Conservare a 15 - 30 °C. La data di scadenza & stampata sulla cartuccia calibratore.

Istruzioni per I'uso

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per 'uso dell'analizzatore
Stat Profile Prime Plus. Con delicatezza, capovolgere pit volte la cartuccia calibratore in modo da
miscelare bene il contenuto.

Tracciabilita in base agli standard
Ogniqualvolta possibile, gli analiti sono conformi ai materiali di riferimento degli standard NIST.
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