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Stat Profile Prime Plus® VET Kalibrierkassette, ®uaiyyto BaBuovépnong VET Stat Profile Prime Plus®, Cartucho de calibrador Stat Profile Prime Plus® VET, Cartouche de calibrateurs Stat Profile Prime Plus® VET, Cartuccia calibratore VET Stat Profile
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>250 mL

23277027

>850 mL

> 495 mL > 245 mL > 250 mL

102.2 mmHg | KCI

13.59 kPa WASTE
O

6.834 @ 37°C | HCO
146.55
K* 4.0 mmol/L | Na* 77.0 mmol/L | Glu 200 mg/dL

HCO, 11 mmol/L | pH 22 mmol/L | pH 7.354 @ 37°C | PO,

4426 nmol/L | PO,

| 2 moliL

Na* 135.5 mmol/L | H* nmol/L | CI 69.0 mmol/L | H*

Cl 108.0 mmol/L | K* 10.0 mmol/L | Glu 11.10 mmol/L
iCa 1.04 mmol/L |iCa 192 mmol/L | Lac 10.0 mmol/L
iCa 416 mg/dL |iCa 7.68 mg/dL |Lac _ 89.0 mg/dL
iMg 0.50 mmol/L | iMg 1.50 mmol/L | BUN 50 mg/dL
iMg 1.22 mg/dL |iMg 3.63 mg/dL | BUN 17.9 mmol/L
Glu 80 mg/dL | tHb 15.4 g/dL
Glu 444 mmol/L | tHb 154 g/L
Lac 2.0 mmol/L | tHb 9.6 mmol/L

Lac 17.8 mg/dL
BUN 10 mg/dL
BUN 3.6 mmol/L
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Description
The Cartrdge contals the ollwing aquaous scuons wiithin individual bags: 5 Calirators
(Calibrator A, B, C, F). Reference Solution, and a flexible waste bag. Eacl

includas a fimont with @ 5optum. Tho axpased baa fimonts aro arangad i a o alor\g the
rear of the cartridge box. The septa are picrced during the insertion of the cartridge into the
analyzer. A charge kit consisting of 2 syringes fillod with creatinine solution is included for
cartridge activation prior to installation.

Intended Use

For the quantiatve datermination of Nav K- Cl., 1Ca, Mg.BUN (Urea), Glucosa, Lactato, pH,

Het, tHb, O, Hb, COHb, MetHb, Hib, and tBil in animal whols blood using
o St Piste Prrme Fus VT Ara yzor.

Methodolog

Beschrelbung

Die Kassette enthilt die folgenden wassrigen Lésungen in individuellan Beuteln: Finf
Kalibriermittel (Calibrator A, B, C, D und F), Referenzlsung sovie einon Abfallbeutel. Jeder
Boutel weist einen Anschluss mit Septum aut. Die frailiegenden Beutelanschliisse sind in iner
Linie an dor Rickseite dos Kassettengohauses ausganchlol Die Septa werden beim Einsetzen
der Kassette in das Befiillsatz, der aus zwai mit
ciner Kreatininlssung gefiillten Spritzen besteht, dumt 2um Aktivieren der Kassette vor der
Installation.

Verwandungszweck
Zur quantitativen Bestimmung von Na*, K, CI', iCa. iMg, BUN (Hamstof), Glukose, Lactat, pH.

. PO,, SO,%, Het, tb, O,Hb, COHb, MotHb, HHb und tBil im Vollblut von Tieren unter
Verwandung dos Stat Frofile Prime Plus VET Analysegeriits.

Refer to Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions For Use Manual for
and Principles.

Composition
Calibrator and solution volumes aro listed in the table. Contains no constituents of human
origin, however, good laboratory practice should be followod during handling of these
materials. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Warnings and Cautions
Refer to the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions for Use Manual for complete
directions. Follow standard practices required for handling laboratory reagents. Discard
Cartridge in accerdance with local guidelinos.

Waste Bag Contains Proservative ey, skin, and respiratory iritant).

Storage
Store at 15 - 36°C. Expiration date is printed on the Calibrator Cartridge.

Directions For Use

Refer to the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions for Use for complete directions.

Calibrator Cartridge must be inverted gently several times to thoroughly mix contents.

Traceability of Standards
Analytes traced to NIST Standard Reference Materials wheraver possible.

/200

Die Verfahransweise und -prinzipien sind dem Anleitungshandbuch fir das Stat Profile Prime
Plus VET Analysegeriit zu entnehmen,

Zusammensetzung
Die Mangen von Kalibriormittel und L6sung sind in der Tabelle aufgefuhrt, Frai von Bostandteilen
menschlichen Ursprungs, jedoch sind bei der dieser Stoffe gute

befolgen. (REF. NCCLS DOKUMENT M28-T2).
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To pusiyyio TepIAGBAVE! 1a TAPAKATL UBATIKG BIANINAIA Gt HENOVWHEOUS GaKOuS: § Mg
BaSjiovejinang (utco A, B. C. D ke E), Adkupia avapopds kan ek gexoika amoppllY. Kz
moBox e Biée o umoBoxés Bpiokovia g pia oepd
Katd piixog g miow T ACUpe iE U AbanTas o0 SN, To Bomi s Ao sl
MV EIoaywyr Tou PuaIyyiou oTN Povdda avahusng. Nepihapfdveral éva kit @éprwang Tou amaprieral
aT6 2 0UpIYES VEMIOEVES pE SIGAUG KPEATIVIVIIG YIa TV VEpYOTIOINGN Tou PUGTYYio IV amrd Ty
tyxardoraan.

EvBeBeiypivn xprion
Fia tov mogons mooaBiaployt fou varplou-, kaNow', xhuploliuY evibuTy, lovguiyay aafeatiou,
toviapEvou payvnaiov, oupiag (BUN), yAukoZng. yakaxTikod dharog. pH . PCO,, PO,, SO,%,

tHb, O,Hb, COHb, MetHb, HFib, kai 0Mikrig XoAcpuBpivng oe mAripeg aijia 0wv({20% pe 1 xpnsq ng
Guakebis avahuens Stat Profile Prime Plus VET.

MegoBohoyia
Avarpigre a1 Eyxeipisio OBnyibv Xpriang 1ng auakeuris avéAuang Stat Profile Prime Plus VET yia i
p8oBokoyies Kal Tig aps.

Tiveean

O yKot péaty 6 xal ooy mivaka. Acv TEplixel ouoTaTKE
avBpmvng Tpoikeusng, WoTdGo Ba MpémLi va axohouBsital op8r £pYaG NRIGKH TRAKTIKA KATE T
Xprian Térotisy uhikisv. (AP. ANA. EFTPAGOY NCCLS M28-T2).
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OBnyizg xpAang

Avarpigie ang OBnyies Xpriong 1ng augxeuiis avdhuang Stat Profile Prime Plus VET yia mhripeis
o8nyizs. To puaiyylo BaBjovounans TpEmz! va avacTpagei amald apketEs gapis yia va avapygosy
KaAd 1a mepIEyGpEva.
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Descripcién

El cartucho contienc las siguiontos soluciones acuosas dontro de bolsas individuales:

5 calibradores (Calibradores A, B, C, Dy F), solucién de referancia y una bolsa floxible para
dosechos. Cada bolsa incluye un montaje can un septo. Los montajos de bolsa expuestos ostin
dispuestos en linea a o largo dol lado postarior d la caja del cartucho. Los septos se perforan
durante la insercion dal cartucho on ol analizador. Se incluye un kit do carga compuasto por dos
jeringas llonas de solucién de creatinina para activar el cartucho antes de la instalacion.

Uso indica
Para I determinacién cuanliativa do Na, K", Ci., iCa, iMg, BUN (urea), glucosa, lactto.

pH, PCO,, PO,, SO, %, Het, tHb, O,Hb, COHb, MotHib, HHb y t8il on sangre complota animal
usando of anafizador Stat Profile Pimo Plus VET.

Metodologia
Para conocer la metodologia y los principios de prueha, consulte el Manual de instrucciones
de uso del analizador Stat Profile Prime Plus VET.

Composicién

Los volimenes do calibrador y solucién se detallan en fa tabla. No contione ninguna
sustancia de origen humano; sin embargo, deben seguirse las buenas practicas de
Iaboratorio al manipular estos materiales. (REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Advertencias y precauciones
Para conacer las instrucciones completas, consulte of Manual de instrucciones de uso

del analizador Stat Profile Prime Plus VET. Siga las normas estandar requeridas para la
manipulacién de roactivos de laboratorio. Deseche el cartucha de acuardo con las normas
locales.

La bolsa para desechos contione conservante (pued irritar los ojos, la piel y el sistema
respiratorio).

Almacenamiento
Conservar a 15-30°C. La fecha de vencimiento estd impresa en el cartucho de calibrador,

Instrucciones de uso
Para conacer las instrucciones completas, consulte of Manual de instrucciones de uso
del analizador Stat Profile Prime Plus VET. El cartucho de calibrador debe darse vueta
suavemente varias veces para mezclar bien ol contenido.

Cumplimiento de normas.
Analitos trazables a los materiales de referencia estandar de NIST siempre que sea posible.

Descrigdo

O cartucho contém as seguintes solugdes aquosas dentro de sacos individuais: 5
calibradores (calibrador A, B, C. D @ F), solugde de raferdncia o um saco flexivel de efluentes.
Cada saco inclui um dispositivo de ligagao com um septo. Os dispositivos do ligagao
acessivais do saco estio dispostos em linha, a0 longo da parte de tras da caixa do cartucho.
Os septos sdo perfurados durante a insergao do cartucho no analisador. E incluido um kit de
carga constituido por 2 soringas cheias do solugao de creatinina, para a ativagao do cartucho
antes da instalagao.

Utilizagdo prevista

Domrmmn;aa qunnmalwa de Na*, K", Cl-, iCa, iMg, BUN (ureia), glicose, lactato, pH, pCO,
0, 50,%. Het, tHb 0,1, 0. s ros 11 am e 10101 animal usando o analisador Stat Profile

Bt olus VET

Metodologia
Consulte o Manual de instrugdes de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para
obter metodologias e principios de anlise.

Composigao
Os volumes de calibrador e solugdo estao indicados na tabela. Nio contém t

Description
La cartouche contiont les solutions aquouses suivantes dans des sacs individuels :

5 calibratours (calibrateur A, B, C, D at ), solution de référance et un sac & déchets souple.
Chaque sac comprend un accessaire avec une cloison. Les accessoires de sac oxposés sont
disposés en ligne lo long de Iarridre do la boite do cartouche. Los cloisons sont porcées lors do
linsertion de la cartouche dans I'analyseur. Un kit de charge comprenant 2 seringues remplies
de solution de créatinine estinclus pour lactivation de la cartouche avant linstallation.

Utilisation prévue
aur Ia détormination quantitative de Na®, K*, Cl-, iCa, iMg,BUN (urée), glucose, lactate, pl

+ SO,%, Het, tHb, O,Hb. COHb, MBle HHb et tBil dans le sang total animal ﬁ Taide

i I‘nnelysaur Stat Profilo Primo Pius VET.

Méthodologle
Voir le manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour les méthodologies
ot les princi

Composition
Los volumes do calibrateurs ot de solutions sont indiqués dans le tableau. Ne contient aucun
constituant d'origine humaine ; copondant, do bonnes pratiques de laboratoira doivent dtre
appliquées pour la manipulation de ces matériaux. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Avertissements et mises en garde

Voir le manuel d'uilisation de ['analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des
instructions complatos. Suivre los pratiques standard requises pour la manipulation des réactifs
de laboratoire. Jeter la cartouche conformément aux directives localos.

Le sac & déchots contient un agent conservateur (imitant pour les yeux, la peau ot los voies
rospiratoiros).

Stockage
Stocker ontre15 et 30 *C. La date do péremption est imprimée sur la cartouche do calibratours.

Mode d'emplol
Voir le mode d'emploi de I'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des instructions
complites. La cartouche de calibratours doit dtre retournée doucement plusieurs fois pour bien
mélanger lo contenu.

Tragabilité des étalons
Los substances a analyser sont tracées selon les matériaux de référence étalons de NIST dans
Ia mesure du possible.

Ismertetés

Apatron a kévetkezd vizes oldatokat tartalmazza killsn tasakokban: 5 kalibrator (A, B, C, D

&s F kalibrator), referenciacldat 65 ogy rugalmas hulladékzsak. Mindegyik tasak tartalmaz egy
valaszfallal alltott szerelket, A szabadon levs szerelékek a patron dobozanak hétoldalan egy

vonalban vannak elrendezve. A vélaszfalak atszirdséra akknv keril sor, amikor a patront behelyezik

az analizitorba. A patron beszerelés elGti
4ll6 toltakészlet all rendelkezésre.

Rendeltetésszerd hasznalat

Na*, K", Cl-, iCa. iMg. karbamid, glikéz, laktat, pH, PCO,, S0,%, Het, tHb, O,Hb, Ct

!

PO,,
MetHb, HHb és {Bil mennyiségi meghatarozasara allati taljes varben a Stat Profile Prime F'Ius VET

analizitor hasznalataval.

Médszertan
Amodszertant és az alapelveket 1asd a Stat Profile Prime Plus VET analizétor felhasznaloi
kézikényvében.

6sszcléml
flotok g3 2z oldatel iségét a tablazal Nem tartalmaz emberi eredetd
nyagok kezelése sordn kbvetni kell a helyes laboratériumi gyakorlatokat,

de origem humana, contudo, deve ser seguida uma boa prética laboratorial durante o
manuseamento dostes matariais. (REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Adverténcias e Precaugdes

Consulte o Manual de instrugées de utilizagéo do Analisador Stat Profile Prime Plus VET
para obter instrugass complotas. Siga as praticas padrao indicadas para o manuseamento do
reagentes de laboratdrio. Elimine o cartucho segundo as dirstrizes locais.

0 saco de afluentes contém conservante (irritanile para os olhos, pele o vias respiratorias).

Armazenamento
Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade estd inscrito no cartucho de calibrador.

Instrugdes de utilizagio
Consulte as instrugdes de utilizagdo do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para abter
instrugdes completas. O cartucho de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido vérias
vezes para misturar muito bem o conteddo.

Rastreabilidade dos padrées
Analitos referenciados nos Materiais de Referéncia da Norma NIST sempre que possivel.
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Figyelmeztetések és Svintézkedések

Ateljes hasznélati utasitast lisd a Stat Profile Prime Plus VET analizitor felhasznaléi
kézikanyvében. Kévesse a laboratériumi reagensek kezelésére vonatkozé standard eljarasokat.
Afol nem hasznilt patront a hlyi iranyelveknek megfelelen helyezze hulladékba.

A hulladékzsak tartésitoszert tartalmaz (irritélja a szemet, a bért és a légzdszerveket).

Tarolas
15-30 °C hdmérsékleten tarolands. A lejarati ddtum rd van nyomtatva a kalibrétor patronra.

Hasznélati utasitis

Ateljes hasznalati utasitast lisd a Stat Profile Prime Plus VET analizétor felhasznéléi
kézikanyvében. A kalibrator patront t5bbszdr évatosan meg kell forditani a tartalma alapos
sszekeverésshez.

Standardok nyomon kovethetésége

Az analitok nyomon kévetése a NIST Standard referenciaanyagai szerint térténik, ahol oz
lehatséges.
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Descrizione

La cartuccia contiene le seguenti soluzioni acquose in sacche separate: 5 calibratori (Calibratore A, B,

C. D e F), soluzione di riferimento e una sacca flessibile per la raccolta doi reflui. Ogni sacca include

un raccordo con un setto. | raccordi osposti si trovano allineati lungo la parte posteriore dnlln cassotta

=

reagenti. | setti vengono forati durante lnserimento della cartuccia nell'analizzatore.
della cartuceia prima dell'installazione, viene fornito un kit di carica comprendente 2 smnghn riempite
di soluzione di creatinina.

Uso previsto
Per la determinazione quantitativa di Na*, K*, Cl-, iCa, iMg, BUN (urea), glucosio, lattato, pH, PCO,,

. Ht, tHb, HBF, O,Hb, COHb, MotHb, HH o tBil nel sangue intoro animale modiante
Fanalizzatore Stat Profila Prime Plus VET.

Metodologia
Per la metodolagia e i principi di analisi, vedere il Manuale contenente le istruzioni per l'uso
dell'analizzatore Stat Profile Prime Plus VET.

Composizi

I volumi dei czllhmlull @ dolle soluzioni sono riportati nella tabella. Non contiene costituenti di origine
umana; attenersi tuttavia alle buone pratiche di laboratorio nel maneggiare questi materiali. (FARE RIF.

AL DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Avvertenze e precauzioni
Per indicazioni dettagliate, vedore il Manuale contenente le istruzioni per l'uso dellanalizzatore Stat

Profile Prime Plus VET. Adottare le normali precauzioni necessarie per la manipolazione dei reagenti di

laboratorio. Smaltira la cartuccia calibratore nol rispetto dello norme vigonti,
La sacca por la raccolta doi roflui contiene un prodotta consarvante, irritante por occhi, palle @
apparato respiratorio.

Immagazzinaggio
Conservare a 15 - 30 °C. La data di scadenza & stampata sulla cartuccia calibratore.

Istruzieni per 'uso

Por indicazioni dettagliate, vedere il Manualo contenente le istruzioni per I'uso dellanalizzatore Stat
Profilo Prime Plus VET. Con dolicatezza, capovalgere pii volte la cartuccia calibratore in modo da
miscelare bene il contenuto.

Tracciabilita in base agli standard
Ogriqualvolta possibile, gli analiti sono conformi ai materiali di riferimento degli standard NIST.
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