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Stat Profile Prime Plus® VET Calibrator Cartridge With Creatinine

Stat Profile Prime Plus® VET Kalibrierkassette mit Kreatinin, duoiyyio pécou Badpovéunong VET e kpeariviv Stat Profile Prime Plus®, Cartucho de calibrador
con creatinina Stat Profile Prime Plus® VET, Cartouche de calibrateurs avec créatinine Stat Profile Prime Plus® VET, Cartuccia calibratore con creatinina Stat
Profile Prime Plus® VET, Cartucho de calibrador Stat Profile Prime Plus® VET com creatinina, Stat Profile Prime Plus® VET kalibrator patron kreatininnel,

Stat Profile Prime Plus® VET 12'OX™Mp DY 5335 N30, Stat Profile Prime Plus@VET F+UJL—4& (OL7F=>), 3YOfE|! AL2 Stat Profile Prime Plus® VET 27| 7|E2|x],
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>495 mL

> 250 mL

>245mL ﬂ >250 mL

> 850 mL

[SOLN]R] > 500 mL

HCO, 11 mmol/L | pH

Na* 135.5 mmol/L | H* 146.55

iCa 416 mg/dL |iCa 7.68
iMg 1.22 mg/dL |iMg 3.63
Glu 80 mg/dL | tHb 15.5
Glu 4.44 mmol/L | tHb 155

Lac 17.8 mg/dL
BUN 10 mg/dL
BUN 3.6 mmol/L
Creat 1.0 mg/dL
Creat 0.09 mmol/L
Creat 88.4 pmol/L

6.834 @ 37°C
nmol/L | CI 69.0 mmol/L | H*
K* 4.0 mmol/L | Na* 77.0 mmol/L | Glu 200 mg/dL
Cl 108.0 mmol/L | K* 10.0 mmol/L | Glu
iCa 1.04 mmol/L | iCa 1.92 mmol/L | Lac 10.0 mmol/L
mg/dL
iMg 0.50 mmol/L | iMg 1.50 mmol/L
mg/dL

Lac 2.0 mmol/L | tHb 9.6 mmol/L

HCO, 22 mmol/L | pH 7.354 @ 37°C

44.26 nmol/lL

11.10 mmol/L

Lac 89.0 mg/dL
BUN 50 mg/dL
BUN 17.9 mmol/L
Creat 5.0 mg/dL
Creat 0.44 mmol/L

Creat 442 pmol/L

PO, 1049mmHg [KCI

PO. 13.95kPa S
2 &

| 2 moliL
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Description

The Cartridge contains the following aqueous solutions within individual bags: 5 Calibrators
(Calibrator A, B, C, D, and F), Reference Solution, and a flexible waste bag. Each bag
includes a fitment with a septum. The exposed bag fitments are arranged in a line along the
rear of the cartridge box. The septa are pierced during the insertion of the cartridge into the
analyzer. A charge kit consisting of 2 syringes filled with creatinine solution is included for
cartridge activation prior to installation.

Intended Use
For the quantitative determination of Na*, K, CI-, iCa, iMg,BUN (Urea), Glucose, Lactate,
Creatinine, pH, PCO,, PO,, S0,%, HettHb, O,Hb, COHb, MetHb, HHb, and tBil in animai
whole blood using the Staf Profile Prime Plus VET Analyzer.

Methodology
Rofer to Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions For Use Manual for

Beschreibung
Die Kassette enthalt die folgenden wassrigen Lésungen in individuellen Beuteln: Fiinf
Kalibriermittel (Calibrator A, B, C, D und F), Referenzlésung sowie einen Abfallbeutel. Jeder
Beutel weist einen Anschluss mit Septum auf. Die freiliegenden Beutelanschlisse sind in einer
Linie an der Rickseite des Kassettengehauscs ausgerichtet. Die Septa werden beim Einsetzen
der Kassette in das . Ein Befiillsatz, der aus zwei mit
einer Kreatininksung gefillten Spritzen besteht, dient zum Aktivieren der Kassette vor der
Installation.

Verwendungszweck
Zur quantitativen Bestimmung von Na*, K*, CI, iCa, iMg, BUN (Harnstoff), Glukose, Lactat,
Kreatinin, pH, PCO,, PO,, SO,%, Het, tHb, O,Hb, COHb, MetHb, HHb und tBil im Vollblut von
Tieren unter Verwefdung des Stat Profile Prite Plus VET Analysegerits.

and Principles.

Composition
Calibrator and solution volumes are listed in the table. Contains no constituents of human
origin, however, good laboratory practice should be followed during handling of these
materials. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Warnings and Cautions
Refer to the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions for Use Manual for complete
directions. Follow standard practices required for handling laboratory reagents. Discard
Cartridge in accordance with local quidalines.

Waste Bag Contains Preservative (eye, skin, and respiratory irritant).

Storage
Store at 15 - 30°C. Expiration date is printed on the Calibrator Cartridge.

Directions For Use
Activation of Cartridge
Cal Aand Cal C must be charged with creatinine syringe prior to installation of the Calbrator
Cartridge. The two syringes are labeled and color coded to correspond to the fitments on the
carton for Cal Aand Cal C.
1. Hold the syringe with tip side down and remove protective cap.

Attach one of the enclosed needle assemblies to the syringe. Remove the protective
cover from the needle.
Match the color and label of the syringe to the appropriate fitment and insert needle.
Slowly depress syringe plunger until the contents are dispensed.
DO NOT PULL BACK ON THE PLUNGER TO FLUSH CONTENTS OF SYRINGE.
Remove needle/syringe assembly from fitment and discard in an appropriate sharps
container.
Repeat Steps 1-5 for the next Cal.
Mix Cartridge well by gently shaking for 1 minute.
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Rofor to the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions for Use Manual for complate
directions. Calibrator Cartridge must be inverted gontly several times to thoroughly mix
contents. Cartridge is ready for use.

Traceability of Standards
Analytes traced to NIST Standard Reference Materials wherever possible.
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Die Verfahrensweise und -prinzipien sind dem Anleitungshandbuch fiir das Stat Profile Prime
Plus VET Analysegerat zu entnchmen.

Zusammensetzun,
Die Mengen von Kalibriermittel und Lésung sind in der Tabelle aufgefihrt. Frei von Bestandteilen
menschlichen Ursprungs, jedoch sind bei der Handhabung dieser Stoffe gute Laborpraktiken zu
befolgen. (REF. NCCLS DOKUMENT M29-T2).

und

sind dem fiir das Stat Profile Prime
Plus VET zu Die Gbliche fur die von
Laborreagenzien ist zu befolgen. Dio Kalibrierkassette ist im Einklang mit srtlichen Richtlinien
2u entsorgen.

Der enthalt ein

(Reizstoff fir Augen, Haut und Atemwege).

Lagerung
Bei 15-30 °C lagern. Das

istauf der

Gebrauchsanweisung

Aktivieren der Kassette

Vor Installation der Kalibricrkassette sind Cal A und Cal C mittels Kreatininspritze zu befillen. Die
beiden Spritzen sind den Anschlissen am Behalter fir Cal Aund Cal C entsprechend beschriftet
und farblich gekennzeichnet,

Die Spritze mit der Spitze nach unten halten und die Schutzkappe entfernen.

Eine der beiliegenden Nadelvorrichtungen an der Spritze anbringen. Schutzkappe von
der Nadel abnehmen.

Die Spritze am Anschluss mit gleicher farblicher Kennzeichnung und Beschriftung
ansetzen und die Nadel einfihren.

Unter langsamem Driicken des Kolbens den Inhalt kemplett injizicron.

DEN KOLBEN NICHT ZUM SPULEN DES SPRITZENINHALTS ZURUCKZIEHEN.

Die Spritze samt Nadel aus dem Anschluss entfernen und in einem gecigneten Sharps-
Behilter entsorgen.

Die Schritte 1-5 fiir das nachste Kalibriermittel wiederholen.

Zum guten Durchmischen die Kassette eine Minute lang vorsichtig schiitteln.
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sind dem fir das Stat Profile Prime
Plus VET u ist zum Mischen

2z ie i
mehrmals vorsichtig zu wenden. Die Kassette ist gebrauchsbereit.

Riickfithrbarkeit der Standards
Die Analyte sind soweit méglich auf
riickfihrbar.

von NIST
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To puciyyio mepikapfdver Ta Tapadrw uBarika Siakdpara ot pepovwpivoUs GdKkoug: 5 Méca
Baspovspnong (uégo A, B, C, D kai E), AiAupia avagopds Kal t0kapTin oaxoUAa amoppipdrwy. Kase
axolAa mepikapiBavel uTroSoxi e Siappayhia. O ektedeniives umodoxés T caxoGAag Bpiakovial
¢ pIa 0EIpd KaTd Wikog NS THoW TAEUPGS Tou KOUTIRU Tou Quatyyiou. Ta Slappdyara daTpuTrdvial
Ka1d ™Y £10aywy 10U QUTIyyiou ot povdda avéluang. MepapBaveran iva KIT OpILIENS TIou
amaprizeral amé 2 GUpIYYES VEMIHEVES e SIGAUPA KPETIVIVIG YIA TV EVEPYOTIOING Tou pUTIYYiou
Tew amé My tykatdoraon.

EvBeBaypivn xpiion

1 Tov TOGOTIKG MPoTBiopiopd Tou varpiou’, Kakiou®, YAwpIo YWY aVISVILY, lovigpévou aoBeatiou,
foviopivou payvnaiou, oupiag (BUN), YAuk3Zng, yakakTies aAaros, kpeativivag, pH, PCO,, PO,
SO,%, Het, thb, O,Hb, COHb, MetHb, HHb, Kai oNikrig XoAepu8piviig o& TAAPES aikia Zow pe T
Xefon mg suekeuiig avéhuang Stat Profile Prime Plus VET.

Me8oBoloyia
Avarpite 1o Eyxeipidio OSnyidv Xpdang mg ouokeuris avahuang Stat Profils Prime Plus VET yia 1ig
neBoBokoyics Kai TIg apxés.

Ziveron

O1 byxol pEcwy Ka Siak G oTov mivaxa. Aev meplixel GUTTANKG
QVBPGTIVNG TRoEAEUTNG, WOTGT0 Ba TpETrer va akohouSEiTal oplr] £pYasTNPIAKr TTRAKTIKA KATd TN
XPrion Tétoksy ukikiv. (AP. ANAG. ETTPA®OY NCCLS M29-T2).

NponBomooes kai mpoguAdgers:

Avatpigrz oto Eyxeipidio O8nyidv Xpriang mg ouckeuris avdhuang Stat Profile Prime Plus VET yia
mAdpzIs 08nyies. AKoAouBieite TV GUVISN TPKTIKA yia TN pETaxeipion aVTIBRATTPIWY EpyaTNpioU.
ATIOppiTE 10 QUTIYYI0 CUPPWVE HE TIG TOTIKES KATEVBUVTAPIES 0BNYIES.

H caKo0Aa amoppIRGTWY TEpIEXEl GUVINANTIKG (£pediZer T PdTia, To BEPUG KAl To QVATIVEUGTIKG
agoinua).

ATosrikeuan
Amosfieuan oToug 15 - 30°C. H nuepopnvia Migng eivar rumwpivn o1o guaiyyio BaBuovépnans.

O8nyitg xpiiang

Evipyomainan guatyyiou

To Cal Akl 1o Cal C Wpimmei va gopTIgTody. pie GUpIVYES KpEQTIVIVIIG TIPIV QTG TNV £YKATGITAgN Tou
©ualyyiou Bagiovopnang. O1 500 GUpIYYEs EXOUY ETIKETES Kal XpWHATIKOGS KwSIKoUS Tou TalpiGlouv
e Tig uTroBoxES Tou Guatyyiou yia Cal A kai Cal C.

. Kpariote m cUpIyYa pe T B0 TPOg Ta kAT Kal agaip£aTe To MROGTATEUTIKG KAAUMKA,
Tomogeriate on GUpIyYa pia amé NG talKAEIOTES BEAGVEG. APIPEQTE To TPOTTATEVTIKG
kdhuppa ané 1 BeASva.

AVTISTOIiaTE 10 XpWpa Kal TV £nkéTa TS GUpIyYag oty kardhAnAn umraSox kai igdyere 1
Berdva,

Mizate apyd 10 éuBolo Mg TUpIyyag Ewg 6Tou opnyndel Mo To TeplexGpEvo.

MHN TPABATE TO EMBOAO [1A NA AAEIAZETE TO NEPIEXOMENO THZ IYPIFTAL.
Apaipiate m Sidragn copiyya/BeAéva amé my umoBox kal amoppiyte T ot kardhAnko
Soxtio yia anunpd aviikeipeva.

EmavaAdBere 1a Bripara 1-5 yia my emépevn Badpovépnan.

AvaRigte kakd 1o puaiyyIo avakvivIas anaAd yia 1 Aemis.
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Avarpigre a1 EyxeipiSio O3nyiav Xpiieng g guakeurig avéhuang Stat Profile Prime Plus VET yia
mARpIs 03nyies. To Quaiyylo Ba8lovépnang Tpéme va avacTpapel anakd apketés Qopis yia va
avapiy8osv Kakd Ta epiexdpeva. To Quaiyyio Eival ETolo Tpog YpAGN.

AvixveuoipéTTa TpoTGTILY
O1 avahutés aviyveGovial ota ulIKG avapopds NIST Standard émou auté ivar tgIkTé.
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Descripcion

El caricho contions las siguientes soluciones acuosas dentro de bolsas individuales: 5 calibradores
(Calibradores A, B, C, D y F), solucién de referencia y una bolsa flexible para dosechos. Cada bolsa
incluye un montaje con un septo. Los montajes de bolsa expuestos estin dispuestos en linea a lo largo
del lado posterior de Ia caja del cartucho. Los septos se perforan durante la insercién del cartucho en el
analizador. Se incluye un kit de carga compuesto por dos jeringas llenas de solucién de creatinina para
activar el cartucho antes de la instalacién.

Uso indicado

Parala delerminacién cuantiatva de Nar, K Gl Ca. Mg, BUN (urea) glucosa lactao, creatinin,
PH. 0.5, Het, tHb, O,Hb, COHB, Methib, HHb y 8il on sangre completa animal usando el
P akeacs: St rofls Prme Flis VET.

Metodologia
Para conocer la metodologia y los principios de prueba, consulte el Manual de instrucciones de uso del
analizador Stat Profile Prime Plus VET.

Composi
Los volimenes de calibrador y solucién se detallan en la tabla. No contiene ninguna sustancia de origen
humano; sin embargo, deben seguirse las buenas practicas de laboratorio al manipular estos materiales.
(REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Advertencias y precauciones

Para conocer las instrucciones complotas, consulte ol Manual de instrucciones de uso del analizador
Stat Profile Prime Plus VET. Siga las normas esténdar requeridas para la manipulacion de reactivos do
laboratorio. Deseche el cartucho de acuerdo con las normas locales.

La bolsa para desechos contiene conservante (pued irritar los ojos, la piel y el sistema respiratorio).

Almacenamiento
Conservar a 15-30°C. La fecha de vencimiento ests impresa en el cartucho de calibrador.

Instrucciones de uso

Activacion del cartucho

Cal Ay Cal C deben cargarse con la jeringa de creatinina antes de la instalacién del cartucho do
calibrador. Las dos jeringas estan rotuladas y codificadas por color para que coincidan con los montajes
del cartén para Cal Ay Cal C.

Sostenga la jeringa con ol lado da a punta hacia abajo  quite la cubierta protoctor

Conecte uno de los conjuntos de aguja incluidos a la jeringa. Quite la cubierta protectora do la
aguja.

Haga coincidir el color y ol rétulo de la jeringa con ol montaje apropiado e inserte la aguja.
Empuje lentamente ¢l émbolo de la jeringa hasta que el contenido se haya dispensado.

NO TIRE DEL EMBOLO PARA PURGAR EL CONTENIDO DE LA JERINGA.

Quite el conjunto de la agujafjeringa del montaje y deséchelo en un recipiente para productos
cortantes y punzantes adecuado.

Repita los pasos 1-5 para ol siguiente Cal.

Mezcle bien el cartucho sacudiendo suavemente durante 1 minuto.
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Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador
Stat Profile Prime Plus VET. El cartucho de calibrador debe darse vuelta suavemente varias veces para
mezclar bien ol contenido. El cartucho estd listo para usar.

Cumplimiento de normas
Analitos trazables a los materiales de referencia estandar de NIST siempre que sea posible.

Descrigio

O cartucho contém as seguintes solugdes aquosas dentro de sacos individuais: 5 calibradores (calibrador
A.B,C, D e F), solugio de referéncia e um saca flaxivel de efluentes. Cada saco inclui um dispositivo

de ligago com um septo. Os dispositivos de ligagao acessiveis do saco estao dispostos em linha, 20
longo da parte de tras da caixa do cartucho. Os septos sao perfurados durante a insergao do cartucho no
analisador. E incluido um kit de carga constituido por 2 seringas cheias de solugao de creatinina, para a
ativagao do cartucho antes da instalagao.

Utilizagao prevista

Determinagao quantitativa de Na*, K, Mg, BUN (ureia), glicose, lactato, creatinina, pH, p
£0,, SO,%, Het, tHb, O,Hb, COHb, MetHb, b S T8 o sangue total animal usando o Ereatior iat
Profile Prime Plus VET.

Metodologia
Consulte 0 Manual de instrugdes de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para obter
metadologias e principios de anslise.

Composigio

Os volumes de calibrador e solugio estao indicados na tabela. Nao contém compostos de origem
humana, contudo, deve ser seguida uma boa pratica laboratorial durante o manuseamento destes
materiais. (REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Adverténcias e Precaugoes

Consulta o Manual de instruges do utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para obter
instrugdes completas. Siga as priticas padrao indicadas para o manuseamento de reagentes de
laboratério. Elimine o cartucho segundo as diretrizes locais.

0 saco de efluentes contém conservante (iritante para os olhos, pele ¢ vias respiratorias).

Armazenamento
Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade estd inscrito no cartucho de calibrador.

Instrugdes de utilizagio
Aivagao do cartucho
Os calibradores A e C tém de ser carregados com a seringa de creatinina antes da instalagdo do cartucho
de calibrador. As duas seringas estio etiquetadas e possuem cédigos de cor que correspondem aos
dispasitivos de ligagao da caixa para o Cal Ae Cal C.
1. Segure a seringa com a ponta para baixo e retire a capa de protegio.
2. Fixe um dos conjuntos de agulha inclusos a seringa. Remova a cobertura de protegao da
agulha.
. Faga corresponder a cor e etiqueta da seringa com o dispositivo de ligagao adequado e introduza
a agulha.
. Pressione lentamente o @mbolo da seringa até o conteido ser totalmente administrado.
NAO PUXE O EMBOLO PARA LAVAR O CONTEUDO DA SERINGA.
Retire o conjunto da agulha/seringa do dispositive de ligagao e elimine-o num contentor
adequado para objetos cortantes.
Repita as etapas 1-5 para o calibrador seguinte.
Misture bem o cartucho, agitando cuidadosamente durante 1 minuto.
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Consulte 0 Manual de instrugdes de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para obter
instrugdes completas. O cartucho de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido varias vezes para
misturar muito bem o contetido. O cartucho encontra-se pronto a usar.

Rastreabilidade dos padrées
Analitos referenciados nos Materiais de Referéncia da Norma NIST sempre que possivel.
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Description

La cartouche contient les solutions aquouses suivantes dans des sacs individuels : 5 calibratours
(calibrateur A, B, C, D et F), solution de référence et un sac a déchets souple. Chaque sac comprend un
accessoire avec une cloison. Les accessoires de sac oxposés sont disposés en ligne lo long de larridre
do la boite de cartouche. Les cloisons sont percées lors de Finsertion de la cartouche dans analyseur.
Un kit de charge composé de 2 seringues remplies de solution de créatinine est inclus pour activation
do Ia cartouchs avant linstallation.

Utilisation prévue
Pouv la dé(elmlna!len quantitative de Na*, K", CI-, iCa, iMg,BUN (urée), glucose, lactate, créatinine,

H, S0,%, Het, tHb, O Hb, COHb MetHb, HHb et tBil dans le sang total animal a l'aide de
Iana!ysuuv 2% S Frotis Prions P,

Méthodologie
Voir le manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour les méthodologies et les
principes.

Composition

Leos volumes de calibrateurs et de solutions sont indiqués dans le tableau. Ne contient aucun
constituant d'origine humaine ; cependant, de bonnes pratiques de laboratoire doivent atre appliquées
pour la manipulation de ces matériaux. (REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Avertissements et mises en garde :

Voir le manuel dutilisation de analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des instructions
complates. Suivre les pratiques standard requises pour la manipulation des réactifs de laboratoire. Jater
a cartouche conformément aux directives localss.

Le sac a déchets contient un agent conservateur (irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires).
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Descrizione

La cartuccia contiene le seguenti soluzioni acquose in sacche separate: § calibratori (Calibratore A, B,
C. D o F). soluzione di riferimento e una saca flessibile por la raccolta dei reflui. Ogni sacca include
un raceordo con un setto, | raccordi esposii i ravano alinealilungo [a parte posteroro doll casselta
reagenti. | setti vengon forati durante I della cartuccia

della cartuccia prima dellinstallazione, viene fornito un kit di carica comprendente 2 siringhe tiareite
di soluzione di creatinina.

Uso previsto

Per la determinazione quantitativa di Na*, K, CI-, iCa, iMg, BUN (urea), glucosio, lattato, creatinina, pH,
%, Het, tHb, HbF, O,Hb, conn MetHb, HH ¢ tBil nel sangus intoro animale madiante

Vanafizzatére Sfat Profile Prime Plus Vi

Metodologia
Per la metodologia e i principi di analisi, vedere il Manuale contenente I istruzioni per Fuso
dellanalizzatore Stat Profile Prime Plus VET.

Composizione

I'volumi dei calibratori e delle soluzioni sono riportati nella tabella. Non contiene costituenti di origine
umana; attenersi tuttavia alle buone pratiche di laboratorio nel maneggiare questi materiali. (FARE RIF.
AL DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Avvertenze e precauzioni

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuals contenente lo istruzioni per F'uso dellanalizzatore Stat
Profe Prime Plus VET. Adtare |2 normali precauzioni necessatie per la manipalazione dei reagenti di
laboratorio. Smattire la cartuccia calibratore nel rispetto delle norme vigen!

La sacca per la raccolta dei reflui contiene un prodatto conservante, s per occhi, pelle e apparato
respiratorio.

age
Stocker, enmns et 30 *C. La date de péremption est imprimée sur la cartouche de

Mode d'emploi
Activation de la cartouche
Lo Cal Aot Io Cal C dovent sre chargés avec des seringues de créatinine avant linstallation de la
cartouch do calatours, Les 2 seringues sont étiquetées ot codées par couleur pour correspondre aux
accessoires sur la bofte pour Cal A et
1. Tenir la seringue avec la pointe vers lo bas et enlover ls capuchan do protection,
Fixer [un des ensembles d'aiguille inclus 3 la seringue. Retirer le couvercle de protection de

Ia‘gu\ll

Faire correspondre la couleur et 'étiquotte de la seringue avec Iaccessoire approprié et insérer
Taiguille.
Enfoncer lentement le piston do la seringue jusqu'a ce que ls contenu soit déchargé. NE PAS
TIRER LE PISTON EN ARRIERE POUR RINCER LE CONTENU DE LA SERINGUE.
Retirer I'ensemble aiguille/seringue de Faccessaire et o jeter dans un récipient approprié.
Répéter les étapes 14 5 pour ls calibratour suivant.
Mélanger la cartouche en la secouant délicatement pendant 1 minute.

R

Now

Voir le manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des instructions
complates. La cartouche de calibrateurs doit étre retournée doucement plusieurs fois pour bien
mélanger le contenu. La cartouche est préte a dtre utilisée.

Tragabilité des étalons
Les substances & analyser sont tracées selon les matériaux de référence étalons do NIST dans la
mesure du possible.

@

Ismertetés

Apatron a Kivetkezd vizos oldatokat tartalmazza kilsn tasakokban: § kalibrtor (A, B, C, D és F
Kalibrator), &s egy rugalmas Mindegyik tasak tartalmaz egy vélaszfallal
Siiiot sesroléet. A szabadon 1ovd srerelékek a pairon dobozanak hatoldalan egy vonalban vannak
clrendezve. A valaszfalak atszirasara akkor kerll sor, amikor a patront behelyezik az analizitorba.
Apatron beszerelés eldtti aktival 2 db kreatinin-oldattal toltstt alls an
rendelkezésre.

Rendeltetésszerd hasznalat

Na*, K", Cl-, iCa, iMg, Karbamid, glikéz, laktat, kreatinin, pH, PCO,, PO,, SO,%, Hct, tHb, O,Hb, COHb,
MetHb, HHb &5 Bil mennyiségi meghatirozasara allati teljes vérbén a Stat Profilo Prime Plds VET
analizitor hasznalataval.

Modszertan
Amédszertant és az alapelveket lisd a Stat Profile Prime Plus VET analizitor felhasznalsi
kézikényvében.

Ossxclule|

65 az oldatok m tartalmaz emberi eredetd
ossze(evoke( do az anyagok kezelése soran Kovant ol helyes S gyakorlatokat. (REF.
NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Figyelmeztetésck és 6vintézkedések

Atelies hasznilati utasitést lisd a Stat Profile Prime Plus VET analizétor felhasznaléi kéziksnyvében.
Kavesse a laboratsriumi reagensek kezeléséro vonatkozé standard oljérdsokat. Afel nem hasznalt
patront a helyi elyezze hulladékb:

Ahulladékzsak tartésitoszert tartalmaz (irritalja a szemet, a brt és a légz8szerveket).

Tarolas
15-30 °C hdmérsékleten tarolands. A lejarati datum ra van nyomtatva a kalibrator patronra.

Hasznilati utasitas
Abpatron aktivalasa
‘Akalibrator patron beszerelése clétta A és C kalibratort fel kell tslteni a kreatinin fecskendével. A két
fecskends cimkéje s szinkédoldsa megfelel a A és C kalibrator dobozén levs szerelékeknek.
1. Tartsa a fecskendat colcsdval lefeld, 6o vesye lea vednszpka(

2. C: a mellékelt td e le a tirdl a védsboritast.
3. Egyeztesse a fecskends szinét és cimkéjit a moglelefs Szoralbkkl, 65 szira b a L.
4. Lassan nyomja be a focskendd dugattyUjét a tartalma kiadasdhoz.
NE HUZZA VISSZAA DUGATTYUT A FECSKEN DO TARTALMANAK ATOBLITESEHEZ.
5. Tavolitsa el a tilfecskends szerelvényt a szerelékrdl, majd helyezze a megfelels, éles és
hegyes hulladékok gyijtésére szant tartalyba.
6. Akbvetkezs kalibratorndl ismételje meg az 1-5. lépést.
7. Apatront 1 percig dvatosan rizva alaposan keverje 6ssze a tartalmét.

Ateljes hasznélati utasitast lasd a Stat Profil Prime Plus VET analizétor felhasznaléi kéziknyvében.
Akalibrator patront tabbszér 6vatosan meg kell forditani a tartalma alapos 8sszekeveréséhez. A patron
hasznalatra kész.

Standardok nyomon kévethetdsége
Az analitok nyomon kévetése a NIST Standard referenciaanyagai szerint térténik. ahol ez lehetséges.
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Conservare a 15 - 30 °C. La data di scadenza & stampata sulla cartuccia calibratore.

Istruzioni per I'uso

Ativazione della cartuccia

Prima di installare la cartuccia calibratore, caricare il Cal Ace il Cal C con la siringa contenente la

soluzione di creatinina. Le due siringhe sono contrassegnate da un'apposita etichetta ¢ codificate a

colori in modo da corrispondere ai raccordi sul cartone del Cal A del Cal C.

Tenere la sifinga con la punta rivolta verso il basso e rimuovere il copripunta.

. Collegare alla siringa urio dei gruppi ago in dotazione. Togliere il copriago.

. Far cortispondoro il calors o Tatchtta dalla siringa al raccordo corispandents ¢ nserire Fago.

" Spingers jentaments fo stantuffo dolla sfinga fing ad erogaro Fintero conton:

NN RETRARRE LO STANTUFFO PER SUUGTARE LA SIRINGA DEL SUO GONTENUTO.

wovere il gruppo ago/siringa dal raccordo e gettarlo in un apposito contenitore per oggstti

acuminati.

Ripetere i punti 1-5 per laltro calibratore.

Miscelare bene la cartuccia agitandola delicatamente per 1 minuto.

o~

L

No

Per indicazioni dettagliate, vedare il Manuale contenente le istruzioni per I'uso dellanalizzatore Stat
Profile Prime Plus VET. Con delicatezza, capovolgere pils volte la cartuccia calibratore in modo da
miscelare bene il contenuto. La cartuccia é pronta per luso.

Tracciabilita in base agli standard
Ogniqualvolta possibile, gli analiti sono conformi ai materiali di iferimento degli standard NIST.

axn

2 nomn (B A, B, C, D H73) 097 5 npwX Avpwa NIXIN AMDYBR MOBNA NX 1990 Monna
TR IR AW NIITOR NANAY MNWAA AYPYA AN 52 DXAR 193 MPY 933 YR RNDD NpY
2 N1 ANYD NIWD NNIXA TWIRY AIDARA AP 151 APV AYANA LRB0NDA NOSP YV "INKA
AR 1Y MDARA NHYET TNYY ANYI PIORMP NOERI DXOD 0PI

R vin

JLactate pH ,PCO, PO, SO % ,nnpisa Na*, K-, Cl-, iCa, iMg, BUN (Urea), b& mp> np»3p M2y
Stat Profile Prime Plu: VET 2 i 10 nn%w ivn 072 (Bil ) Het, tHb, O,Hb, COHb, Mettb, HHb
Analyzer

aasman

.MMy AN Stat Profile Prime Plus Analyzer 3 winwi mxmna 17y

nnon

DWNT TR M0 MPD PR YK JYNK MPHn 0121 100 WK DILI MO MODAR MMn Y
(NCCLS M29-T2 001 p21'0) .19XD DMIn1A2 19 NP2 p¥i 1pnaw

AT ANAIX

770 59 Dwsd v M5 Mk Stat Profile Prime Plus VET Analyzer 2 wiwn mxmna 1y
AYRIPRA MXMAY OXANA N3onRA AX PHO [mp ypKr 1pn] reagents 3 o3 1pnn
(Arwin R MY oYY 1Y D) WP IR 1R NPYEn NPY

noaXR
.npARA S %Y DOTIN ANBA TN 30°C W 15 P2 103K v

LI R
meonen nbpsn
©FITIPD) BIKIDD DPIRA T S0 MDND NIPhA 18b PROXP PRI Dupm MRy vy Cal Ch A
Cal C1 Cal A :p3p Yy onaH DRNNA ya¥2

1307 PPD NX 70M ADD 853 AMNINA OY PIBA AKX PiNA .1
bMBAR MIAM ND X 07 .PURY MONYNA DPARA IR TK 12N .
_DAN X D3IM AN 123702 PN YW NMAM AN AX DXAA
MDY ANIRAW TY PUDA AN Y R NPERI .
PDA 12N ADLYH IR AN NX Twpn SR
A N9105A H30Y DXNN2 YOI NPNNAR PIRA NIPRA\LANA X 107
Xan CalY 1-5 oy Yy Wn
.20 7IDNA AX 327Y TTD 0BPS ID0R ANTY EA 1T Y AVIONDA DX 20N 23 .7

SRS

ENV

Yyon nonn nX Nenh w1 MY MY Stat Profile Prime Plus VET Analyzer 2 wm»wn mxwna 1y
VYYD ADARA 3L AN AX 3375 11 D03 190D

£UPNA WO ATEX

2WDXN RTDI OPEATIED Wy MmN NIST 2 mo'xn nx wen v

@

FREL

UFBEFAIAUTARR: S PRERE WARBA 8. C. DHF) | SLLHRA— REME
. EAZFRE—IERBNRS. STIBNRHEARFLINAN 17, WRAEEAS

s, BeRAE. O2EARRAN2 MIHANERIAL, R ERAMBLANE.

T Stat Profle Prime Plus VET mﬁukii}’ﬁﬂ 2 ey Nots K Che
iCa. Mg BUN (%) « MEH. RLE. AlAt. PHy PCO, PO, SO
Hete tHB. O Ho. COHB. MetHb. HHbﬂ(}liwl

Hk
£ FFUEAS A Stat Profile Prime Plus VET 47 (X AF B 8287

PN BT RRERE.

By
REFIHTRERMBAAR, TEANBRS, CELES
(#%: NCCLS DOCUMENT M29-12) o

BEMEREH
REFERS A
BB 08 AR5
EhREHBER (

S\Gi onfle Prime Plus VET SM47 (U E F F 7

5. EEATREAARM) .

Ao MAELRERANE &

o
57T 15-30°C. BRI TFRERMA.

g
1?2«*‘2 3 FERAFGESEREAER A LR C. WA RHBEHREIMNERS,
AR T 7 Efact:.
i} TREE.
2 E. M ERTRAE.
3 SRR AL
4 B Yoy .
g “HR%%" Ly EaR
7 .
EBAEIHSIA Stot Profle Prime Plus VET HFERFHRA. HLREMBREHRELRRLNE
AR, KAREAEIRE.
ERETREE
AHART, STVTRERE NSTARESLEN.

LPN 59631K 2022-07



