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E > 250 mL

6.834 @ 37°C | HCO, 22 mmol/L | pH
146.55 nmol/L | CI 69.0 mmol/L | H*
K* 4.0 mmol/L | Na* 77.0 mmol/L | Glu 200 mg/dL
CIr 108.0 mmol/L | K* 10.0 mmol/L | Glu 11.10 mmol/L
iCa 1.04 mmol/L |iCa 1.92 mmol/L | Lac 10.0 mmol/L
iCa 416 mg/dL |iCa 7.68 mg/dL | Lac 89.0 mg/dL
iMg 0.50 mmol/L | iMg 1.50 mmol/L | BUN 50 mg/dL
iMg 1.22 mg/dL | iMg 3.63 mg/dL | BUN 17.9 mmol/L

24036041

> 495 mL > 245 mL > 850 mL

HCO, 11 mmol/L | pH
Na* 135.5 mmol/L | H*

7.354 @ 37°C | PO,
44.26 nmol/L | PO

104.1 mmHg KClI

13.85kPa WASTE
02

I 2 mol/L

2

Glu 80 mg/dL | tHb 15.4 g/dL | Creat 5.0 mg/dL
Glu 4.44 mmol/L | tHb 154 g/L | Creat 0.44 mmol/L
Lac 2.0 mmol/L | tHb 9.6 mmol/L | Creat 442 pmol/L

Lac 17.8 mg/dL
BUN 10 mg/dL
BUN 3.6 mmol/L
Creat 1.0 ma/dL
Creat 0.09 mmol/L
Creat 88.4 pmol/L

Description

The Cartridge contains the following aqueous solutions within incivicual bags: 5 Calibrators
(Calibrator A, B, C, D, and F), Reference Solution, and a flexible waste bag. Each bag
includes a fitment with a septum. The exposed bag fitments are arranged in a line along the
rear of the cartridge box. The septa are pierced during the insertion of the cartridge into the
analyzer. A charge kit consisting of 2 syringes filled with creatinine solution is included for
cartridge activation prior to installation.

Intended Use

For the quantitative determination of Na*, K*, Cl-, iCa, iMg,BUN (Urea), Glucose, Lactate,
Creatinine, pH, . PO,, SO,%, Hct/! le o, Hb COHb MetHb, HHb, and tBil in animal
whole blood using thé Staf Profile Prime Plus VET Analyzer.

Methodology
Refer to Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions For Use Manual for

Beschreibung

Die Kassette enthalt die folgenden wassrigen Lasungen in individuellen Beuteln: Funf
Kalibriermittel (Calibrator A, B, C, D und F), Referenzlosung sowie einen Abfallbeutel. Jeder
Beutel weist einen Anschluss mit Septum auf. Die freiliegenden Beutelanschlusse sind in einer
Linie an der Ruckseite des Kassetfengehauses ausgerichlet, Die Septa verden beim Einsetzen
der Kassette in das Befillsatz, der aus zwei mit
ciner Kreatininlsung gefullten Spritzen besteht, diont zum Aklivieren der Kasselte vor der
Installation.

Verwendungszweck

Zur quantitativen Bestimmung von Na', K, CI, iCa, iMg, BUN (Hamstoff), Glukose, Lactat,
Kreatinin, pH, PCO,, PO,, S0,%, Het, Hb. O, Hb, COHb, MetHb, HHb und tBil im Vollblut von
Tieren urter Verviefdung des Stat Profie Prime Flus VET Analysegerats.

and Principles.

Composition

Calibrator and solution volumes are listed in the table. Contains no constituents of human
origin, however, good laboratory practice should be followed during handling of these
materials. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Wamings and Cautions

Refer to the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions for Use Manual for complete
directions, Follow standard practices required for handling laboratory reagents. Discard
Cartridge in accordance with local guidelines.

Waste Bag Contains Preservative (eye, skin, and respiratory irritant).

torage
Store at 15 - 30°C. Expiration date is printed on the Calibrator Cartridge.

Directions For Use
Activation of Carrricge
Cal Aand Cal C must be charged with creatinine syringe prior to installation of the Calibrator
Cartridge. The two syringes are labeled and color coded to correspond to the fitments on the
carton for Cal Aand Cal C.

old the syringe with tip side down and remove protective cap.
Attach one of the enclosed needle assemblies to the syringe. Remove the protective
cover from the need|
Match the color and label of the syringe to the appropriate fitment and insert needle.
Slowly depress syringe plunger until the contents are dispensed.
DO NOT PULL BACK ON THE PLUNGER TO FLUSH CONTENTS OF SYRINGE.
Remove needle/syringe assembly from fitment and discard in an appropriate sharps
container.
Repeat Steps 1-5 for the next Cal.
Mix Cartridge well by gently shaking for 1 minute.
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Refer to the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions for Use Manual for complete
directions, Calibrator Cartridge must be inverted gently several times to thoroughly mix
contents. Cartridge is ready for use.

Traceability of Standards
Analytes traced to NIST Standard Reference Materials wherever possible.
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Die Verfahrensweise und -prinzipien sind dem Anleitungshandbuch fiir das Stat Profile Prime
Plus VET Analysegerat zu entnchmen.

Zusammensetzun

Die Mengen von Kalibriermittel und Lésung sind in der Tabelle aufgefuhrt. Frei von Bestandteilen
menschlichen Ursprungs, jedoch sind bei der Handhabung dieser Stoffe gute Laborpraktiken zu
befolgen. (REF. NCCLS DOKUMENT M26-T2).
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Gebrauchsanweisung
Aktivieren der Kassette
Vor Installation der Kalibrierkassette sind Cal A und Cal C mittels Kreatininspritze zu befillen. Die
beiden Spritzen sind den Anschliissen am Behatter fur Cal Aund Cal C entsprechend beschriftet
und farblich gekennzeichnet.

1. Die Spritze mit der Spitze nach unten halten und die Schutzkappe entfernen.
. Eine der beiliegenden Nadelvorrichtungen an der Spritze anbringen. Schutzkappe von
der Nadel abnehmen.
Die Spritze am Anschluss mit gleicher farblicher Kennzeichnung und Beschriftung
ansetzen und die Nadel einfiren.
Unter langsamem Driicken des Kolbens den Inhalt komplett injizieren.
DEN KOLBEN NICHT ZUM SPULEN DES SPRITZENINHALTS ZURUCKZIEHEN.
Die Spritze samt Nadel aus dem Anschluss entfernen und in einem geeigneten Sharps-
Behalter entsorgen.
Die Schritte 1-5 fur das nichste Kalibriermittel wiederholen,
Zum guten Durchmischen die Kassette eine Minute lang vorsichtig schiltteln.
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ED

Neprypagpn
To guaiyyio TephapBdvel 1a Tiapaxdiw uBarika Siaklpara o pepovwhEvous adkous: 5 Mioa
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Descripcién

El cartucho contiene las siguientes soluciones acuosas dentro de bolsas individuales: 5 calibradores
(Calibradores A, B, C, D y F), solucién de referencia y una bolsa flexible para desechos. Cada bolsa
incluye un montaje con un septo. Los mantajes de bolsa expuestos estan dispuestos en linea a lo largo
del lado posterior de la caja del cartucho, Los septos se perforan durante la insercion del cartucho en el
analizador. Se incluye un kit de carga compuesto por dos jeringas llenas de solucién de creatinina para
activar el cartucho antes de la instalacion.

Uso indicado

Para la determinacién cuantitativa de Na', K', Ci-, iCa, iMg, BUN (urea), glucosa, lactato, creatinina,
pH, %, , O,Hb, COHb Me(Hb HHb y tBil en sangre completa animal usando el
analizaddr Stat Profie Prime Plus VET.

Metodologia
Para conocer la metodologia y los principios de prueba, consulte el Manual de instrucciones de uso del
analizador Stat Profile Prime Plus VET.

Composicion

Los volumenes de calibrador y sclucién se detallan en la tabla. No contiene ninguna sustancia de origen
humano; sin embargo, deben seguirse las buenas practicas de laboratorio al manipular estos materiales.
(REF. NCCLS DOCUMENT M25-T2).

Advertencias y precauciones

Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador
Stat Profile Prime Plus VET. Siga las normas estandar requeridas para la manipulacion de reactivos de
laboratorio. Deseche el cartucho de acuerdo con las normas locales.

La bolsa para desechos contiene conservante (pusde irritar los ojos, la piel y el sistema respiratorio).

Almacenamiento
Conservar a 15-20°C. La fecha de vencimiento estd impresa en el cartucho de calibrador.

Instrucciones de uso
Activacién cel cartucho
Cal Ay Cal C deben cargarse con la jeringa de creatinina antes de la instalacién del cartucho de
calibrador. Las dos jeringas estan rotuladas y codificadas por color para que coincidan con los montajes
del carton para Cal Ay Cal C.

1. Sostenga la jeringa con el lado de la punta hacia abajo y quite la cubierta protectora.

2. Conecte uno de los conjuntos de aguja incluidos 2 la jeringa. Quite la cubierta protectora de la
aguja.
Haga ‘coincidir el color y el rétulo de Ia jeringa con el montaje apropiado e inserte la aguja.

Empuje lentamente el émbolo de la jeringa hasta que el contenido se haya dispensado.

NO TIRE DEL EMBOLO PARA PURGAR EL CONTENIDO DE LA JERINGA.
Quite el conjunto de la agujafieringa del montaje y deséchelo en un recipiente para productos
cortantes y punzantes adecuado.
Repita los pasos 1-5 para el siguiente Cal.
Mezcle bien el cartucha sacudiendo suavemente durante 1 minuto.
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Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador
Stat Profile Prime Flus VET. El cartucho de calibrador debe darse vuelta suavemente varias veces para
mezclar bien el contenido. El cartucho esta listo para usar.

Cumplimiento de normas
Analitos trazables a los ma(cnalcs de referencia estandar de NIST siempre que sea posible.

Descrigao

O cartucho contém as seguintes solugdes aquosas dentro de sacos individuais: 5 calibradores (calibrador
A, B, C, DeF), solugao de referéncia e um saco flexivel de efluentes. Cada saco inclui um dispositivo

de ligagao com um septo. Os dispositivos de ligagac acessiveis do saco estao dispostos em linha, a0
longo da parte de tris da caixa do cartucho. Os septos sao perfurados durante a insergao do cartucho no
analisador. E incluido um kit de carga constituido por 2 seringas cheias de solugéo de creatinina, para a
ativagao do cartucho antes da instalagao

Utilizagao prevista
Dexermngao quantitativa de Na*, K¢, Cl-, iCa, iMg, BUN (ureia), glicose, lactato, creatinina, pH, pCO,

. S0,%, Ht, tHb, O,Hb, COHb, MetHb, HHb ¢ T8il em sangue total animal sando o analisador Stat
mele Prime Plis VET.

Metodologia
Consulte o Manual de instrugées de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para obter
metodologias e principios de analise.

Composigao

Os volumés de calibrador e solugéo estdo indicados na tabela, N&o contém compostos de origem
humana, contudo, deve ser seguida uma boa pratica laboratorial durante o manuseamento destes
materiais. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Adverténcias e Precaugées

Consulte 0 Manual de instruges de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para obter
instrugées completas. Siga as praticas padrao indicadas. para 0 ‘manuseamento de reagentes de
laboratério. Elimine o cartucho segundo as diretrizes loc:

O saco de efluentes contém conservante (irfitante para 2 olhos pele e vias respiratérias).

Armazenamento
Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade esta inscrito no cartucho de calibrador.

Instrugdes de utilizago
Ativagao do cartuc
Os calibradores A e C tém de ser carregados com a seringa de creatinina antes da instalagao do cartucho
do calbrador, As duas seringas estao elguetadas ¢ possuem cadigos de cor que correspandem aos
dispcsmvns de ligagao da caixa para o Cal Ae Cal

Segure a seringa com a ponta para baixo ¢ Sretiwn capa de protegao.
Fixe um dos conjuntos de agulha inclusos 4 seringa. Remova a cobertura de protecéo da
agulha.
Faga comesponder a cor @ etiqueta da seringa com o dispasitvo de ligagao adequado e introduza
aaguha.
Pression leniamento o émbelo da seringa até o contcdds sor totalmente admiristrado.
NAO PUXE O EMBOLO PARA LAVAR O CONTEUDO DA SERI
Retire o conjunto da agulha/seringa do dispositivo de ligagao e i inasa i soniasior
adequado para objetos cortantes.
Repita as etapas 1-5 para o calibrador seguinte.
Misture bem o cartucho, agitando cuidadosamente durante 1 minuto.
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Consulte 0 Manual de instrugges de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para obter
instrugdes completas. O cartucho de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido vérias vezes para
misturar muito bem o conteddo. O cartucho encontra-se pronto a usar.

Rastreabilidade dos padrées
Analitos referenciados nos Materiais de Referéncia da Norma NIST sempre que possivel.
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Description

La cartouche contient les solutions aqueuses suivantes dans des sacs individuels : 5 calibrateurs
(calibrateur A, B, C, D et F), solution de référence et un sac a déchets sauple. Chaque sac comprend un
accessoire avec une cloison. Les accessoires de sac exposés sont disposés en ligne le long de larriére
de la bote de cartouche. Les cloisons sont percées lors de l'nsertion de la cartouche dans Ianalyseur.
Un kit de charge compasé de 2 seringues remplies de selution de créatinine estinclus pour activation
de la cartouche avant linstallation.

Utilisation prévue
Pour la détermination quantitative de Nar, K, Cl-, iCa, iMg BUN (urée), glucose, lactate, créatinine,

, Het, tHb, O Hb, COHh MetHb, HHb et tBil dans le sang total animal a l'aide de
|anaryseurvz‘r Stat Profile Prime Plus.

Méthodologie
Voir le manuel d'utilisation de 'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour les méthodalogies et les
principes.

Composition

Les volumes de calibrateurs et de solutions sont indiqués dans le tableau. Ne contient aucun
constituant d'origine humaine ; cependant, de bonnes pratiques de laboratoire doivent &tre appliquées
pour la manipulation de ces matériaux. (REF. NCCLS DOCUMENT M25-T2).

Avertissements et mises en garde :

Voir le manuel d'uilisation de Ianalyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des instructions
complétes. Suivre les pratiques standard requises pour la manipulation des réactifs de laboratoire. Jeter
la cartouche conformément aux directives locales.

Le sac a déchets contient un agent conservateur (iritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires).

Stockage :
Stocker entre15 et 30 °C. La date de péremption est imprimée sur la cartouche de calibrateurs.

Mode d'emploi
Activation ce la cartouche
Le Cal Aet le Cal C doivent é&tre chargés avec des seringues de créatinine avant l'installation de la
cartouche de calibrateurs. Les 2 seringues sont étiquetées et codées par couleur pour correspondre aux
accessoires sur la boite pour Cal A et Cal C.

1. Tenir la seringue avec la pclnle vers e bas et enlever le capuchen de protection.

2. Fixer Iun des ensembles d'aiguile inclus 4 la seringue. Retirer le couvercle de protection de
Lsiguile.

3. Faire correspondre la couleur et I'étiquette de la seringue avec Iaccessoire approprié et insérer
Taiguille.

4. Enforicer lentoment e piston da I scringu jusau'a e que e contenu soit déchargs NE PAS
TIRER LE PISTON EN ARRIERE POUR RINCER LE CONTENU DE LA SER

5. Reirer I'ensemble aiguille/seringue de l'accessoire ot e jeter dans un réclpuent apprnpnc,

6. Répéter les étapes 14 5 pour le calibrateur suivant.

7. Mélanger la cartouche en la secouant délicatement pendant 1 minute.

Voir le manuel d'utiisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des instructions
complétes. La cartouche de calibrateurs doit &tre retournée doucement plusieurs fois pour bien
mélanger le contenu. La cartouche est préte a étre utiisée.

Tragabilité des étalons

Les substances a analyser sont tracées selon les matériaux de référence étalons de NIST dans la
mesure du possible.

)

Ismertetés
A patiena kovetkezs vizes aldamkac Ianalmazza Kilgn tasaickdsa kalibrétor (A, B, C, D és F
kalibrator), egy rugalma degyik tasak tartalmaz egy valaszfallal

ellatott szereléket. A ezabadon levs szerelekck a patron dnbozanak hatoldalan egy vonalban vannak
elvendez\lc Avilaszfalak dtszrasara akkar kertl sor, amikor a patront behelyezik az analizatorba,
lés eldtti Idattal toltstt 5b3l &ll6 toltcké all

Ap:
rendelkezesm

Rendelle(esszeru hasznalat

, K, Cl-,iCa, iMg, karbamid, glukéz, laktat, kreatinin, pH, PCO,, PO,, $0,%, Hct, tHb, O,Hb, COHb,
MctH HHb és tBil mennyiségi meghatarozasara allati tefjes vérbén a et i Brime FIib VET
analizétor hasznalataval.

Médszertan
Amédszertant és az alapelveket lasd a Stat Profile Prime Plus VET analiztor felhasznaléi
kézikonyvében.

Ossze(elel
és az oldatol Nem tartalmaz emberi eredetd
cssze(evckel de az anyaguk s sordn knvctm kell a helyes laboratériumi gyakorlatokat. (REF.
NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Figyelmeztetések és 6vintézkedések

Ateljes hasznalati tasitést lasd a Stat Profile Prime Plus VET analizator felhasznalsi kézikenyvében,
Kovessea Iaberalunuw reagensek kezelésére vonatkozé standard eljarasokat. A fel nem hasznilt
patront a helyi
A hulladékes i tanbsitoszort tartalmaz (itaia a szemet, a bart és a légzdszerveke).

Tarolas
15-30 °C hamérsékleten tarolands. A lejarati datum ra van nyomtatva a kalibrator patronra.

Hasznalati utasitas
A patron aktivalisa
‘Akalibrator patron beszerelése elstt a A és C kalibratort fel kell talteni a kreatinin fecskenddvel. A két
fecskends cimkéje és szinkédoldsa megfelel a A és C kalibrator dobozan levd szerelékeknek.
atsa a fecskendot caticsdval Iefeld, és vegye Ie 3 védgsaplat.

a melléke Vegye le atarél a vé 5
Eoyestosse a lesakends azinét 63 olmitéiét a megelel szereléde, s szira be a it
Lassan nyomja be a fecskendd dugattyUjat a tartalma Kiadasaho:
NE HUZZAVISSZAA DUGATIVUT A FECSKENDO TARTALMANAK ATOBLITESEHEZ.
Tavolitsa el a ti/fecskends szerelvényt a szerclékrdl, majd helyezze a megfeleld, éles és
hegyes hulladékok gyGjtésére szant tartalyba.
Akdvetkezd kalibrétomal ismételje meg az 1-5. 1é
A patront 1 percig 6vatosan razva alaposan keverje eeze a tartamat,

NS e AN

Ateljes hasznalati utasitést ldsd a Stat Profile Prime Plus VET analizator felhasznaloi kézikényvében.
Akalibrator patront tabbszér évatosan meg kell forditani a tartalma alapos osszekeveréséhez. A patron
hasznélatra kész.

Standardok nyomon kévethetgsége
Az analitok nycmon kovetése a NIST Standard referenciaanyagai szefint torténik, ahol ez lehetséges.
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Descrizione

La cartuccia contiene le seguenti soluzioni acquose in sacche separate: 5 calibratori (Calibratore A, B,
C, D e F), soluzione di riferimento e una sacca flessibile per la raccolta dei reflui. Ogni sacca include
un raccordo con un setto. | raccordi esposti si trovano allineati lungo la parte posteriore della cassetta
reagenti. | setti vengono forati durante I'inserimento della cartuccia nell'analizzatore, Per I'attivazione
della cartuccia prima dellinstallazione, viene fornito un kit di carica comprendente 2 siringhe riempite
di soluzione di creatinina.

Uso previsto

Por a deleminazione quanitatya dita', K, O Ca, g, BUN (urea), glucosi atato. cratiina, pH.
%, Het, tHb, HbF, O,Hb, COHb, MetHb, HH e tBil nel sangue intdro animale mediante

Fantzestire Stat Protls Prime Plad VET

Metodologia
Perla melodologia | princie i anals,vedere il Manuale contenente o fstruzioniper fuso
dellanalizzatore Stat Profile Prime Plus Vi

Composizione

1 volumi dei calibratori e delle soluzioni sono riportati nella tabella. Non contiene costituenti di origine
umana attenersi tuttavia alle buone pratiche di laboratorio nel maneggiare questi materiali. (FARE RIF.
AL DOCUMENTO NCCLS M28-T2).

Avvertenze e precauzioni

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per luso dell'analizzatore Stat
Profile Prime Plus VET. Adottare le normali doi reagenti di
Iaboratorio, Smaltire la cartuccia calibratore nel ispetto delle norme vigenti.

La sacca per la raccolta dei reflui contiene un prodotto conservante, iritante per occhi, pelle e apparato
respiratorio.

Immagazzinaggio
Conservare a 15 - 30 °C. La data di scadenza é stampata sulla cartuccia calibratore. 1

Istruzioni per l'uso

Attivazione cella cartuccia

Prima di installare la cartuccia calibratore, caricare il Cal A ¢ il Cal C con la siringa contenente la
soluzions di reatinina, Le dus siinghe sono conlrassegnale da urapposita efihlta e cadificale a
celoriin modo da cormispondere ai raccordi sul cartone del Cal A e del Cal C.

Tenere la siringa con la punta rivolta verso il basso e rimuovere il copripunta.

Collegare alla siringa uno dei gruppi ago in dotazione. Togliere il copriago.

Far comspondre il clore o eticheta della sirnga al raccordo corispondente o nserre fago.
Spingere lentamente o stantuffo della siringa fino ad erogare intero con

NN RETRARRE LO STANTURFO PER SUUGTARE LA SIRINGA DEL SUO SONTENUTO.
Rimuovere il gruppo aga/siringa dal raccordo e gettarlo in un apposito contenitore per oggetti
acuminati.

. Ripatere i punti 1-5 per laltro calibratore.

. Miscelare bene la cartuccia agitandola delicatamente per 1 minuto.

NO o ReNs

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per l'uso dell'analizzatore Stat
Profile Prime Plus VET. Con delicatezza, capovalgere piu volts la cartuccia calibratore in modo da
miscelare bene il contentto. La cartuccia & pronta per I'uso.

Tracciabilita in base agli standard
Ogniqualvolta possibile, gli analiti sono conformi ai materiali di riferimento degli standard NIST.
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