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HCO, 11 mmol/L | pH 6.834 @ 37°C
Na* 135.5 mmol/L | H* 146.55 nmol/L
K* 4.0 mmol/L | Na* 77.0 mmol/L
Cl 108.0 mmol/L | K* 10.0 mmol/L
iCa 1.04 mmol/L |iCa 1.92 mmol/L

iCa
iMg
iMg
Glu
Glu

4.16
0.50

mg/dL 7.68

1.50

mg/dL
mmol/L
mg/dL
g/dL
g/L

mmol/L
1.22 mg/dL
80 mg/dL
4.44 mmol/L
2.0
17.8 mg/dL
10 mg/dL
3.6 mmol/L

3.63
15.4
154
Lac mmol/L 9.6 mmol/L
Lac

BUN

BUN

22
69.0
200
11.10
10.0
89.0
50
17.9

mmol/L | pH

H*

7.354 @ 37°C
4426 nmol/L

HCO,
Cl
Glu
Glu

mmol/L
mg/dL
mmol/L
mmol/L
mg/dL
mg/dL

Lac
Lac
BUN

BUN mmol/L

PO, 104.1 mmHg | KCl

PO, 13.85 kPa

| 2 mol/L

WASTE
CONTAINER
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Description

The Cartridge contains the following agueous solutions within individual bags: 5 Calibrators
(Calibrator A, B, C, D, and F SOLN), Reference Salution, and a flexible waste bag. Each
bag includes a fitment with a septum. The exposed bag fitments are arranged in a fine along
the rear of the cartridge box. The septa are pierced during the insertion of the cartridge into
the analyzer.

Intended Use

For the quantitative determination of Na*, K, Cl-, iCa, iMg,BUN (Urea), Glucose, Lactate, pH,
PCO,, FO,, SO %, Het tHb, HbF*, O,Hb, COHb, Metitb, HHb, and tBl* in human blood using
the Stat Profile Prime Plus Analyzer.”

“Not available in the USA or for Point-of-Care/Near-Patient Testing use.

Methodology

Beschreibung

Die Kassette enthal die folgenden wassrigen Losungen in individuellen Beuteln: Fiinf
Kalibriermittel (Calibrator A, B, C, D und F SOLN), Referenzlssung sowie einen Abfallbeutel.
Jeder Beutel weist einen Anschluss mit Septum auf. Die freiliegenden Beutelanschlisse sind
in ciner Linie an der Ruckseite des Kassettengehauses ausgerichtet. Die Septa werden beim
Einsetzen der Kassette in das Analysegerat durchstochen

Venwendungszweck

Zur quanitativen Bestimmung von Ner, ', O iCa, Mg, BUN (Harmstaf. Glukos, Lactat, ph,
0, P tHb, HbF*, O,Hb, COHb, MetHb, HHb und tBil* im menschiichen i

unter Verwendung s Stat Profis Primo Flat Analysegerats.

“Nicht erhatlich in den USA oder zur Verwendung in einer Point-of-Care-Umgebung/bei
patientennahen Tests.

Refer to Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions For Use Manual for
and Principles.

Composition

The calibrators are aqueous salt solutions containing analytes at concentrations listed in

the table above. Calibrator B also contains dye. Contain no constituents of human origin,
however, good laboratory practice should be followed during the handling of these materials.
(REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Warnings and Cautions

Intended for in vitro diagnostic use.

Refer to the Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions for Use Manual for complete
directions. Follow standard practices required for handling laboratory reagents. Discard
Cartridge in accordance with local guidelines.

Waste Bag Contains Preservative (eye, skin, and respiratory irritant).

Stor.
Store ot 15 - 30°C. Expiration date is printed on the Calibrator Cartridge.

Directions For Use
Refer to the Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions for Use for complete directions.
Calibrator Cartridge must be inverted gently several times to thoroughly mix contents.

Traceability of Standards
Analytes traced to NIST Standard Reference Materials wherever possible.

Die Verfahrensweise und -prinzipien sind dem Anleitungshandbuch filr das Stat Profile Prime
Plus Analysegerat zu entnehmen.

Zusammensetzung

Die Kalibriermittel sind wassrige Salzlosungen, die Analyten in den in der obigen Tabelle
aufgefiihrten Konzentrationen enthatten. Calibrator B enthalt zudem auch einen Farbstoff. Sie
sind frei von Bestandteilen menschlichen Ursprungs, jedoch sind bei der Handhabung dieser
Stoffe gute Laborpraktiken zu befolgen. (REF. NCCLS DOKUMENT M28-T2).
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Nepiypagn

To guaiyyio mepiAapBdval Ta TapaKdTe uBanka laAGpaTa e §exwpISTols adKoug: 5 Mica
Ragovsunang (uégo A, B, C. D kar E SOLN), AlGAupia avapopGs Kai E0KGHTITN GakoUAa
amoppipdry. Kase cakotha UTroBoxA pe o umoBoxés
EpicKovial ot pia atipd KaTd PKoS TS Tiow TAEUPGS TG GUTKEUATiag Tou Puatyyiou. Ta
Biappdypata SiaTpuTIGVIal KATE TNV ETaYWY 10U GUTTYYiou 0T povada avaAuang.

EvBeberypivn xprion

i Tov To00TIKS TRoTBiopIopé Tou varpiou’, kakiou*, XAWEIOGX®Y GVISVILY, IoVIGpEvoU aoBeatiou,
1ovIgpiEvou payvnaiou, oupias (BUN). YAukédns. yakakTikod dhatog, pH, PCO,, PO, SO,%, Het, tHb,
HBF*, O,Hb, COHb, MetHb, HHb, kai oAkris Yohepugpiung® (tBil) GTo avep@ivo ala ki 1n prian mg
uakeuris avahuang Stat Profile Prime Plus.

*Aev Biariserar omis HNA § yia Xprion o Tapakhivieg SlayvwoTikis eerdoeis.

Me6oBohoyia
Avarptie oto Eyxelpiblo OBnyiiv Xpfiang 1 cuakeuis avéAueng Stat Profile Prime Plus yia nig
1e8oBokoyics Kal Tig apXs.

Zivoeon

O1 Baspovopntis eiver uBana Siakipata eAdTwY 1a oTola TepIEXoUY aVANUSHEVES 0uGiS ot
CuyKevTpGoEIS Tou avagipovial oTov Tapamdvw mivaxa. O BaSpevopntig B mepiéxel criong
XPWGTIKA. Aev Teplixel ouaTatiKg av8pdTNg TpoEheuans, wITés0 Ea TpEme va axohoudeiral oper
£pyasTNPIGKA TRGKTIKA KaTd T XprGN TEToIY UAIKGY. (AP ANAG. EFTPACOY NCCLS M28-T2).

MposiBoriooeic Kal mpopuAdteis
Evaeikvural yia SiayvwaTiki Xpian in vitro.

Avarpire 1o Eyxeipidio OBnyiv Xpriong s cuokeurs avdhuang Stat Profile Prime Plus yia mhipeis
oBnyics. AkohouScite TV GUVASN TRAKTIKA YIG TN PETAXEIpICN QVTIBRATINAIWY £pYadTNpiou. ATToppIYTE
To GUATYYIo COPPWVA it TIG TOTIKES KATEUSUVTAPIES 0BNYieg.

H gaxoGAa amoppdIwy TepIEXEl TUVINANTIKG (2pe8ilel 1a HANa, 10 BEpUa KAl To QVATIVEUGTIKG
glainua).

Amo8iksuan
Amosrikeuan atoug 15 - 30°C. H nuepopnvia igng zival rumrwpivn oo @uaiyyio fadpovopunans.

03nyizg xpriong

Avaiptgrz a1o Evxeipidio OBnyikv Xprians s Guakeuris avahuans Stat Profile Prime Plus yia mfpeis
oBnyies. To puaiyyIo BaBovpNang TREME Va avaaTpag:i amakd apkeric Popis yia va avapiygody
Kakd 1a weplexSpEva.

AVIXVEUTISTNTA TTpOTUTIWY
O1 avakutés auiyvedovTal o1a uhikd avagopds NIST Standard émrou aurd eivar Suvars.
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Descripcién
El cartucho contiene las siguientes soluciones acuosas dentro de bolsas individuales:

5 calibradores (Calibradores A, B, C, Dy F SOLN), solucién de referencia y una bolsa
flexible para desechos. Cada bolsa incluye un montaje con un septo. Los montajes de bolsa
expuestos estén dispuestos en linea a lo largo del lado posterior de la caja del cartucho.
Los septos se perforan durante la insercién del cartucho en el analizador.

Uso indicado
Parala deteminacion cuantiativa ds N, K', O, iCa, Mg, BUN (urea), dlucosa, lactato,

PH, PC 0,%, tHb, HbF*, O, Hb COHh Me(Hb HHb y tBil* en sangre humana
Betndo ol anfzadd St Frofis pems 7 us.

*No disponible en EE. UU. o para uso en prucbas en punto de atencién del paciente.

Metodologia
Para conocer la metodologia y los piincpios e prieka, caniite of Hanual da istnicclones
de uso del analizador Stat Profile Prime Plus.

Composicién
Los calibracores son soluciones salinas acuosas que contienen analitos en las
concentraciones indicadas en la tabla anterior. El calibrador B también contiene colorante. No
contienen ninguna sustancia de origen humano; sin embargo, deben cumplirse las buenas
practicas de laboratorio al manipular estos materiales. (REF. DOCUMENTO NCCLS M23-T2).

Advertencias y precauciones

Indicado para Uso diagnéstico in vitro.

Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del
analizador Stat Profile Prime Plus. Siga las normas estandar requeridas para la manipulacién
de reactivos de laboratorio. Deseche el cartucho de acuerdo con las normas locales.

La bolsa para desechos contiene conservante (puede imitar los ojos, la piel y el sistema
respiratorio).

Almacenamiento
Conservar a 15-30°C. La fecha de vencimiento esta impresa en el cartucho de calibrador.

Instrucciones de uso

Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del
analizador Stat Profile Prime Plus. El cartucho de calibrador debe darse vuelta suavemente
Vvarias veces para mezclar bien el contenido.

Cumplimiento de normas.
Analitos trazables a los materiales de referencia estandar de NIST siempre que sea posible.

Descrigao

O cartucho contém as seguintes solugdes aquosas dentro de sacos individuais: 5
calibradores (calibrador A, B, C, D e F SOLN), solugao de referéncia e um saco flexivel de
efluentes. Cada saco inclui um dispositivo de ligagao com um septo. Os dispositivos de
ligagao acessiveis do saco estao dispostos em linha, a0 longo da parte de tras da caixa do
cartucho. Os septos sao perfurados durante a insergao do cartucho no analisador.

Utilizagao prevista
Dctermmagao quznmama de Na*, K*, Cl-, iCa, iMg, BUN {ureia), glicose, lactato, pH, DCO
PO, t, tHb, HbF*, O,Hb, COHb Me(Hb HHb e TBIl* em sangue humano usando'o
anansaa’m et Profile Prime Plus.

*Nem &ll ésre az Egyesdilt A
elvégzésére.

illetve helyben térténd teszt

Metodologia
Censulte o Manual de instrugées de utilizago do Analisader Stat Profile Prime Plus para
obter metodologias e principios de andlise.

Composigao
Os calibradores s3o solugges salinas aquosas que contém analitos nas concentragdes
listadas na tabela acima. O calibrador B também contém corante. Nao contém

La cartouche contientlos solutions squouses sulvartes dins des acs irdiidiels

5 calibrateurs (calibrateur A, B, C, D et F SOLN), solution ce référence et un sac a déchets
souple. Chaque sac comprend un accessaire avec une cloison. Les accessoires de sac exposés
sont disposés en ligne le long de larriére de la bolte de cartouche. Les cloisons sont percées
lors de linsertion de la cartouche dans I'analyseur.

Utilisation prévue
Poura détermination quarlitative do Na', K Ck, (Ca, Mg, BUN (urce) glucose, actato pH,

ct, tHb, HbF*, O,Hb, COHb, MetHb, HHb et tBil* dans le sang humain &
faadey anal/seur Stat Profile Primé Plus.

*Non disponible aux Etats-Unis i pour les points diintervention/analyses délocalisées.

Méthodologie
Voir le manuel d'utilisation de Ianalyseur Stat Profile Prime Plus pour les méthodologics et
les principes.

Composition
Les calibrateurs sont des solutions aqueuses salines contenant des analytes aux concentrations
indiquées dans le tableau ci-dessus. Le calibrateur B contient également un colorant

Ne contient aucun constituant d'origine humaine ; cependant, de bonnes pratigues de
laboratoire doivert &tre appliquées pour la manipulation de ces matériaux. (REF. NCCLS
DOCUMENT M29-T2).

Avertissements et mises en garde
Faur ysege diagrastique j viro:

Voir le manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions
complites, Suira los pratiques standard requises pour Ia manipulation des réactfs do
laboratoire. Jeter la cartouche conformément aux directives locales.

Le sac a déchets contient un agent conservateur (imitant pour les yeux, la peau et les voies
respirataires).

Stockage
Stocker entre15 et 30 °C. La date de péremption est imprimée sur la cartouche de calibrateurs.

Mode d’emploi
Voir le mode d'emploi de I'analyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions
complétes. La cartouche de calibrateurs doit étre retournée doucement plusieurs fois pour bien
mélanger le contenu.

Tragabilité des étalons
Les substances a analyser sont tracées selen les matériaux de référence étalons de NIST dans
la mesure du possible.

)

Ismertetés

A patron a kdvetkezs vizes oldatokat tartalmazza kilon tasakokban: 5 kalibrator (A, B, C, D
kalibrétor és F oldat), referenciaoldat és egy rugalmas hulladékzsak. Mindegyik tasak tartalmaz

egy vélaszfallal ellatott szereléket. A szabadon levd szerelékek a patron dobozanak hatcldalan egy
vonalban vannak elrendezve. A valaszfalak atszdrésara akkor kerdl sor, amikor a patront behelyezik
az analizitorba.

Rendeltetésszeri hasznalat

Na', K, Cl-, iCa, iMg, karbamid, gliksz, laktat, pH, PCO,, PO,
cor—m ‘MetHb, HHb és t8il* mennyiséal meghatarozasara cmi
analizdtor hasznélataval.

S0,%, Het, tHb, HbF*, O,HI
oo arbon s St Profls s Plus

“Nem il rendelkezésre az Egyesilt Allamokban, illetve helyben térténd/betegkszeli teszt
elvégzésére.

Médszertan
Amédszertant és az alapelveket lasd a Stat Profile Prime Plus an
kéziksnyvében.

ator felhasznaldi

Osszetétel
A Kalibrtorok vizes séoldatok, amelyek a fenti tablazatban megadott koncentraciéj analitokat
ik. A B kalibrator is tartalmaz. Nem emberi eredeti

de origem humana, no entanto, boas préticas de laboratério devem ser seguidas durante o
manuseio desses materiais. (REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Adverténcias e Precaugdes

Indicado para utilizagéo em diagnésticos in vitro.

Censulte o Manual de instrugées de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus para
obter instrugdes completas. Siga as praticas padrao indicadas para o manuseamento de
reagentes de laboratério. Elimine o cartucho segundo as diretrizes locais.

Gsszeteviket, de az anyagok kezelése soran kivetni kell a helyes laboratdriumi gyakorlatokat.
(REF. NCCLS DOCUMENT M25-T2).

Figyelmeztetések és ovintézkedések

In vitro diagnosztikai hasznélatra.

Ateljes hasznalati utasitast lasd a Stat Profile Prime Plus analizitor felhasznalsi kézikényvében.
Kovesse alaboratérumi reagensek kezeléséro vonatkaza stardard efirésolal. A el em haszniit
alront & ey

O 'saco de efluentes contém conservante (irritante para os clhos, pele e vias

Armazenamento
Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade estd inscrito no cartucho de calibrador.

Instrucées de utilizagio

Consulte as instrugdes de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Flus para obter
instrugdes completas. O cartuche de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido varias
vezes para misturar muito bem o conteddo.

Rastreabilidade dos padrées
Analitos referenciados nos Materiais de Referéncia da Norma NIST sempre que possivel.
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Hasznalati utasitas
Atelies hasznalati utasitast lasd a Stat Profile Prime Plus analizator felhasznalsi kézikonyvében. A
Kalibrétor patront tsbbszor dvatosan meg kell forditani a tartalma alapos 6sszekeveréséhez.

Standardok nyomon kévethetgsége
Az analitok nyomon kévetése a NIST Standard referenciaanyagai szerint torténik, ahol ez
Ichetséges.
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Descrizione
La cartuccia contiene le seguenti soluzioni acquose in sacche separate: 5 calibratori (Calibratore A,

B, C, D e F SOLN), soluzione di riferimento e una sacca flessibile per la raccolta dei reflui. Ogni sacca
include un raccordo con un setto. | raccordi esposti si trovano allineatilungo la parte puslcncve della
cassetta reagenti. | setti vengono forati durante I' della cartuccia nell’

Uso previsto

Perla dclermmaz.anequznmatwa diNa*, K, Cl-, iCa, iMg, BUN (urea), glucosio, lattato, pH, PCO,,
Het, tHb, HbF*, O,Hb, COHb Mc(Hb HH e tBil* nel sangue umano mediante I'analwzzalorc

Sl Profie o P,

“Non disponibile negli USA e non per analisi al point-of-care/analisi decentrate.

Metodologia
Per la metodologia e i principi di analisi, vedere il Manuale contenente le istruzioni per luso
dell'analizzatore Stat Profile Prime Plus.

Composizione
I calibratori sono scluzioni saline acquose cantenenti analiti alle concentrazioni indicate r\clla (abcll:\
sopra. Il calibratore B contiene anche coloranti. Non contiene costituenti di origine umana,

attenersi alle buone pratiche di laboratorio nel maneggiare questi materiali. (FARE RIFERIENTS AL
DOCUMENTO NCCLS M26-T2).

Awvertenze e precauzioni

Solo per luso diagnostico in vitro.

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le lshuz\um per l'uso dell'analizzatore Stat
Profile Prime Plus. Adottare le normali per dei reagenti di
laboratorio. Smaltire la cartuccia calibratore nel rispetto delle normc vigenti.

La sacca per la raccalta dei reflui contiene un prodatto conservante, irritante per occhi, pelle e 4
apparato respiratorio.

Immagazzinaggio
Conservare a 15 - 30 °C. La data di scadenza & stampata sulla cartuccia calibratore.

Istruzioni per I'uso

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per I'uso dell'analizzatore
Stat Profile Prime Plus. Con delicatezza, capovalgere pit volte la cartuccia calibratore in modo da
miscelare bene il contenuto.

Tracciabilita in base agli standard
Ogriqualvolta possibile, gli analiti sono conformi ai materiali di riferimento degli standard NIST.
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