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Stat Profile Prime Plus® VET Blood Gas, CO-Oximeter, Chemistry Controls Auto-Cartridge with Creatinine

Cartucho automatico con creatinina para controles de quimica, gases en sangre y cooximetro Stat Profile Prime Plus®
Profile Prime Plus® VET avec créatine, Stat Profile Prime Plus® VET Auto-Kassette mit Kreatinin fiir Blutgas-, CO.
Xnueiag agpiwv aiparog, CO-OupeTpo Stat Profile Prime Plus® VET, Cartuccia con creatinina per controlli automa

de controlos de quimica, de CO-oximetro e de gas no sangue Stat Profile Prime Plus®
(proN™P DY NOMBIR NP3 Nonn) Stat Profile Prime Plus® VET Chemistry Controls
SOE|L! A2 Stat Profile Prime Plus® VET &% 7t2, CO-MtA S5, 3

24235037 -
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VET, Cartouche automatique de contréles de gaz du sang/CO-oxymétre, chimie Stat
-Oximeter- und Blutchemiekontrollen, Autéparo guaiyyio HE KpeaTivivn emimédou eAéyxou

i chimici per gas ematici/CO-ossimetria Stat Profile Prime Plus® VET, Cartucho automatico
VET com creatinina, Stat Profile Prime Plus® VET vérgaz, CO-oximéter, kémiai kontrollok automatikus patron kreatininnel,
Auto-Cartridge, Stat Profile Prime Plus® VET Ik, CO 4% 4 —%— (b2 EMIY hO— IV EBIH— v (ILTF=Y),
3 ZHH 3 I 2|, Stat Profile Prime Plus® VET 15 « —S{LB-MEN « LEHBARA L (S5
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CONTROL :

min - X- max

CONTROL. :

min - X- max

CONTROL | 3

min - X- max

Expected Ranges, Rangos esperados, Plages attendues, Erwartungsbereiche, Avapevépevo £ipog, Intervalli previsti, Intervalos previstos,

CONTROL[ 4

min - X- max

CONTROL
min - X- max

H* nmol/L
PCO, mmHg
PCO, kPa

PO, mmHg

kPa
S0, %
Het %

Na* mmol/L
K+ mmol/L
Cl- mmol/L
iCa mmol/L
iCa mg/dL

iMg mmol/L

iMg
Glu

mg/dL
mg/dL

Glu mmol/L
Lac mmol/L
Lac mg/dL

BUN mg/dL

BUN mmol/L
Urea mg/dL
Urea mmol/L
Creatinine mg/dL
Creatinine mmol/L
Creatinine

pmol/L
HbF %

tHb g/dL
tHb g/l

tHb mmol/L
O,Hb %
COHb %
MetHb %

HHb %

tBil mg/dL
tBil pmol/L
1Bil mg/L

7.208 - 7.238 - 7.268

62-58-54
46.7 - 53.7 - 60.7
62-7.1-81
56.6 - 66.6 - 76.6
75-89-10.2
47 -50 - 53
56 - 59 - 62

79.0-87.0-95.0
19.0-20.8-22.6
190 - 208 - 226
11.8-129-14.0
194-219-244
247 -287-327
245-275-30.5
18.1-22.1-26.1
178-21.8-25.8

3044 -372.8-441.2
178.0 - 218.0 - 258.0

7.414-7.444 -7.474
39-36-34
33.0-38.0-43.0
44-51-57
91.4-101.4-111.4
122-135-14.8
77-80-83
36-39-42

415-56.5-71.5
129-14.4-159
129 - 144 - 159
8.0-89-99
45.1-49.1-531
164-204-244
15.0-18.0-21.0
86-126-16.6
96-116-13.6
164.2 - 198.4 - 232.6
96.0 - 116.0 - 136.0

7.606 - 7.636 - 7.666
25-23-22
17.1-21.1-251
23-28-33
137.9-152.9-167.9
18.3-20.3-223
88-91-94
22-25-28

20.0-25.0-30.0

58-68-7.8
58-68-78

36-42-48

75.8-80.8-85.8
22-62-102
22-52-82
38-78-118
58-62-6.6

99.2-106.0- 112.9
58.0 - 62.0 - 66.0

139.3-143.3-147.3
3.73-3.98-4.23
123.4-127.9-132.4
1.00-1.08-1.16
40-43-46
0.59-0.66 - 0.73
14-16-18
73-81-89
41-45-49
17-20-23
15.1-17.8-20.5
13-18-23
46-64-82
27.9-38.6-49.3
46-64-82
0.60-0.90 - 1.20
0.05-0.08-0.11

G3-80-106

111.2-115.2-119.2
5.89-6.19-6.49
93.4-97.9-102.4
1.36 - 1.48-1.60
55-59-64
1.07-1.22-1.37
26-3.0-33
245 - 270 - 295
136-15.0-16.4
6.2-69-7.6
552-615-67.7
42-52-62
15.0-18.6-22.1
90.1-111.5-133.0
15.0 - 18.6 - 221
5.60 - 6.60 - 7.60
0.50 - 0.58 - 0.67

495-563-672
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Product Description
Agueous qualty control materialfor montoring the performance of: pH, PCO, PO, SO, hematocrit (Hcl), fetal hemoglobin (HbF),
total hemoglobin (tHb). X (COHb), nd (HH)
inLevels 1, 2 and 3 as well as Nar, K', CI”, iCa, iMg, Glucose, Lactate, BUN (urea), and Creatinine in Level & and 5, A charge kit
consisting of 2 syring th s included for cartrid ton prior to installaton. For use with Stat Profile
Prime Plus VET Analyzers ONLY

Intended Us:

Intended for manitoring the performance of the Stat Prafile Prime Plus VET Analyzers,

Methodolo

Refer to Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions For Use Manual for Methodology and Principles,

Composition

Controls Levels 1, 2.and 3 are buffered bicarbonate solutions containing dye, sakts and preservatives. Each level has a known pH
and s equiibrated to a known O,, CO, and N, value. Controis Level 4 and 5 are buffered solutions containing known concentatons.
of Na', K', Ck- iCa, iMg, Glucose, Lactate, BUN (Urea), Creatinine and preservatives. Each pouch contains a mnimum of 100 ..
Controls. of human origin, aboratory practices should be followed during handing of these
materials. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2),

Warnings and Cautions:

DO NOT Fi . Mix the cartridge by gently inverting for several seconds, DO NOT SHAKE CARTRIDGE. Refer to Stat Profile
Prime Plus VET Analyzer Instructions for Use Manual for complete information,

Follow standard practices for handiing laboratory reagents.

Storage
Store at 2-8°C (37-46°F). DO NOT FREEZE.
Directions for use
Ensure controls are room temperature prior to installation.
Level 4 and Level § must be charged with creatinine syringes prior o installation of the Calibrator Cartridge. The 2 syringes are
labeled and color coded to correspond to the ftments on the cartridge.
Activate the carticge as follows:
1. Hold the syringe with tip sice down and remove protective cap,
2. Attach one of the enclosed neecie assembies to the syringe. Remove the protective cover from the needle.
3. Mateh the color and label of the syringe to the appropriate ftment and inset neecle.
4. Slawly depress syringe plunger untl the contents are dispensed. DO NOT PULL BACK ON THE PLUNGER TO FLUSH
CONTENTS OF SYRINGE.

iy from fitment
6. Repeat Steps 1-5 for the next Control.
7. M Cartridge well by gently inverting for 1 minute, Cartridge is ready for use.
Veriy that the Lot Number on the Expected Ranges Table carresponds to the Lot Number on the cartridge, Refer to Stat Prafile Prime
Plus VET Analyzer Instructions for Use Manual for complete directions.

discard in an appropriat container.

Limitations
PO, values vary inversely with temps

e (approximately 1%/°CI°F). Therefore, it s critcal to follow the temperature guidelines
descrived in “Directons for Use.” The Expected Range values are spectic for instruments and controls manufactured by Nova.
Blomedical, Once installed, each Stat Profile Prime Plus VET Cartrdge may be used for a maximum of 21 days from the initial
installtion date on the system at which time the system wil indicate the cariridge is invalid, Each cartridge may be nserted and
removed from the analyzer a maximum of 8 times.
Traceability of Standards
Total Hemoglobin (i45) and Metriemoglobin (Mettb) are iraceable by using Cyanmethemoglobin mathod, CarboxyHemoglobin
(COHb) and OxyHemogiobin (O,Ht) are traceable using Spectrophotometry. Analytes are traced to NIST Standard Reference.
Materils.
Reference Intervals

oncentrations are formulated at normal and abnormal expected values in patient blood, The expected cinical range of these values.
in patient blood is referenced in Tietz, NW ed. 1986 Textbook of Clinical Chemistry, W.B. Saunders Co. Users may wish to determine
Mean Values and Expected Ranges n their own laboratory.
Expected Ranges
The expected range for each parameter was determined at Nova Biomedical using replicate determinats
expected range indicates the maximum deviations from the Mean Value that may be expected under af
instruments operating within specifications. Refer to Expected Ranges Table,

's on Nova analyzers. The
ing laboratory conditions for
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Descripcién del producto
Material

supervisar el
Hb)

PH, PCO,, PO, SO,, hematocrio (Hct), hemoglobina fetal
(MetHb) y

(HbF), hemog ). ©F
(HHB) en niveles 1,2y 3, ademas de Nar, K, CI-,
it

te carga compuesto

UNICAMENTE con los analizadores Stat Profile Prime Plus VET

Uso indicado

) (COFb),
1Ca. iMg. glucosa, lactato, BUN (urea) y creatinina en niveles 4 y 5. Se incluye un
por dos jeringas llenas de solucién de creatinina para activar el cartucha antes de la instalacién, Para usar

estinado a supervisar el desemperio del los analizadores Stat Profile Prime Plus VET,

Metodalogia

Para canocer la metodologia y los principios de prueba, consuke el Manual de instrucciones de uso del analzador Stat Profik
VET.

Plus VET.
Composicién

Los controles de nivel 1,2y 3
tiene un pH conocico y estd equilbrado a un valor conocido de ,, €O,

que contienen concentraci
envase contiene cor

‘cumplr las buenas pricticas de
Advertencias y precauciones:
NO CONGELAR. Mezcle ef

es conocidas de Nar,
100 mL. Los controles no

4 bicarbonato

tintura, sales y conservantes. Cada nivel

),y N, Los controles e nivel 4 y 5 son soluciones tamponadas
K', i, (Ca, MG, glucosa, lactato, BUN (urea), creatinina y conservantes. Cada
contienen ninguna sustancia de origen humano, sin embargo, se deben

laboratoria al manipular estos materiales, (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2')

suavemente durante

N
informacién completa, consuke el Manual de instrucciones de uso del analzador Stat Profile Prime Plus VET.
Siga las normas esténdar para la manipulacién de reactvos de laboratorio,

Almacenamiento

Conservar a 2-8'C (37-46'F). NO CONGELAR

Instrucciones de uso

EINvel & y ol Nivel S deben cargarse con jeringas de creatinina antes de Ia instalacién del cartucho de calbrador, Las dos jeringas
estin rotuladas y codificadas por color para que coincidan con los mantajes n el cartucho.

Active el cartucho de la s

iente manera:

1. Sostenga la jeringa con el lada de la punta hacia abajo y qutte la cubierta protectora,

2. Conecte uno de los

EL CONTENIDO DE LA JERINGA.

5. Quite el conjunto de la agy
6. Repita los pasos 1.5 para

conjuntos de aguja incluicos a la jeringa. Qute la cubierta protectora de la aguja
3. Haga coincidir el color y el r8tulo de la jeringa con el montaje apropiado @ inserts la agy]
4. Empuje lentamente el émbolo de la jeringa hasta que el contenida se haya dispensado,

ualjeringa del montaje y deséchelo en un recipiente para productos cortantes y punzantes adecuado,
el siguiente control,

7. Mezcle bien el cartucho invirtiéndolo suavementa durante 1 minuto, El cartucho estd listo para usar,

Verifique que el nimero de lote que figura en Ia tabla de rangos esperados concida con el
Para canocer las instruccones completas, consutte el Manual de instrucciones e uso del analzador Stat Profile Prime Plus

Limitaciones

nimero de lote impreso en el cartucho.

Los valores de PO, varfan en proporcién inversa a la temperatura (aproximadamente 1 %"CI'F). Por ko tanto, es esencil cumpl

on las normas de temperatura que se describen en “Instrucci
los instrumentas y controles fabricados por Nova Biome

iones de usa”. Los valores de rangos esperados son especificos para
cartucho Stat Profile Prime Plus VET se puede

utlzar durante 21 dias como miximo a partr de la fecha de instalacion inicial en el sistema. Pasado ese lapsa, of

. el sistema indicar

que el cartucho no es valido. Cada cartucho puede ser insertado y extraido del analizador hasta 8 veces como maxime,

Cumplimiento de normas

La hemoglobina total () y la metahemoglobina (MetHi)

carboxhemogiobina

materiales de referencia estindar del NIST.

Intervalos de referencia
L

estin f

lad: valores " I

) son trazables al Método de la Cianometahemoglobina. La
(COHb) y 'a oxihemogiobina (O,Hb) son trazables a la técnica litos traz

les a los

le Prime

(O AGITAR EL CARTUCHO. Para conocer la
e

ja.
NO TIRE DEL MBOLO PARA PURGAR

Description du produit

Matériau

(Het), hémoglobine foetale (HbF), hémaglobine totale (tHb), )
(MetHb) et désoxyhémoglabine (HHE) dans les nveaux 1, 2 et 3 ains: que Nat, K-, Gy
et créatinine dans les neaux 4 et 5, Un kit o ;

Tactwation de la cartouche

our surveiller la

éléments su:

PH, PCO,, PO, SO, hématocrte
), métné

. Pour wtiisation avec k

Utilisation prévue

Destiné & la suveilance de la performance des analyseurs Stat Profile Prime Plus VET,

Méthodologie

iCa, Mg, glucose et fac:
e charge composé de 2 seringues remplies de solution de créatinine
Stat Profile Prime Plus VET UNIQUEMEN

lus pour

Voirle manuel d'utlisation de Fanalyseur Stat Profle Prime Plus VET pour la méthodologie et les principes.

Composition

Les contrdles de niveaux 1, 2 et 3 sont des solutions tamponnées de bicarbonate contenant un colorant, des sels et des agents

conservateurs. Chague niveau a un pH connu e

et5 sont des

a’,
créatinine et d'agents conservateurs. Chaque sachet contient au moins 100 i, Les

dorigine humaine ; cepend:

an
(REF. NCCLS DOCUMENT M29-T:

Avertissements et mises en garde
a cartouche en la retournant défcatement pends
Stat

NE PAS CONGELER. Mélanger
CARTOUCHE. Vor le 7

de laboratoire

Suivre les prati

pour la manipulaton des réactfs

laboratoire.

Stockage

g
Stocker entre 2 et 8 °C. NE PAS CONGELER.

Mode d'emploi
Sassurer que k

Les nveaux 4

test équlibré & une valeur connue de O, CO, ot N, Les contrdles de nveaux &
Na', k°, Ci-. iCa, iMg.
contrdles ne contiennent aucun constituant
ées pour la manipulation de ces matériau.

glucose, lactate, BN (urde),

fant plusieurs secondes. NE PAS SECOUER LA
VET pour obtenir des informatons complétes.

de la cartouche de calbrateurs.

Les 2 seringues sont étiquetées et codées par couleur pour correspondre aux accessorres sur la cartouche,

Activer la cartouche comme sut :
1. Tenir la seringue avec la pointe vers le bas et enlever le capuchon de protection,

2. Faxer [un des ensembles daigulle inclus  la seringue. Retirer le couvercle de protection de faiguile,
3. Faire correspondre la couleur et [étquette de la seringue avec accessoire approprié et insérer Figul

4. Enfoncer lentement le piston de la seringue jusqu'd ce que le contenu sait d

POUR RINCER LE CONTENU DE LA SERINGUE.

5. Retrer Fensembl

etle jeter dans un ré

6. Répéter les étapes 1 5 pour le contrdle suvant

7. Mélanger la cartouche en la retournant délicatement
Vérfier Gue lo numéro de lot sur le tableay des plages attendues correspond au numéro
dutiisation e analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des instructions complétes,

Limites d'utiisation

e.
téchargé. NE PAS TIRER LE PISTON EN ARRIERE

pendant 1 minute. La cartouche est préte 4 dtre utlisée.
410 de lot sur le cartouche. Voir le manuel

Les valeurs ce PO, varient inversement avec la température (environ 1 %/°C). Par conséquent, il est essentil de sunre les directves

de température décrtes dans le « Mode d'emploi », Les valeurs de

fabnqués par Nova Biomedical. Une fois installée, cha

plage attendues sont spécfiques aux instruments et contriles.
que cartouche Stat Profile Prime Plus VET peut étre utlisée pendant 21 jours

au maximum & compter de la date d'instalation intiale sur le systéme, aprés 21 jours le systéme indiquera que la cartouche n'ast pas.

Valide. Chaque cartouche pewt éirs insérée et retire de fanalyseur 6 fois au maximur

Tragabilité des étalons
Lh

rmales y anormales en la sangre del paciente. Se puede consultar
el rango clinico esperado de estos valores en a sangre del pacients en Tiofz, MW ed.

1986 Textbook of Cinical Chernistry, WB.

Saunders Co. Es posivle que los suarios deseen detorminar valores medios y rangos esperados en su propi laboratone’

Rangos esperados.

El rango esperado para cada pardmetro ha sido determinado en N
Jizadores N

€l

lova Biomedical usando determinaciones replicadas en

tesviaciones maxi

ue pueden esp

q
Iaboratorio dferentes para instrumentos que funcionan dentro de las especiicaciones. Consulte Ia Tabla de rangos esperados
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erarse bajo condiciones de

totale (tHb) etla

(MetH5) sont tragables en utlisant la méthode de cyanméthémoglobine. La

carboxyhémoglabine (COHS) et foxyhémaglobine (O,4Hb) sont tragables en wtlisant la spectrophotomérie. Les substances  analyser
sont tracées selon les matériaux do référence dtalons de NIST.

Intervalles de référence

Les cancentrations sont formulées 4 des valeurs normales et anormales attendues dans le sang du patient. La plage cinique

attendue de ces valeurs dans le sang du patent est indiquée dans Tietz, NW

Co. Les ut

déterminer les e

ed. 1986 Textbook of Cinical Chemistry,
lages att

W, Saunders
leur ]

Plages attendues

La plage attendue pour chaque parametre a té déterminée & Nova B ' épétés sur h
Nova. La plage attendue indique les écarts maximaux de la valeur moyenne pouvant étre attendus dans des conditions de laboratoire

différentes pour

s fonctionnant selon les

Voir le tableau P

répétés
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Produktbeschreibung

Neprypagi mpoidviog
a1t whad hiyxou Toiniag yia iy rapacahodnan ng anéBaan v pH, PCO, PO, SO, anaroriin (4c), fpuccis
tHib).

Descrizione del prodotto

della qualta previsto per

Wassriges Qualttskontolinateral zur Uberwachung von: . POO, PO, SO, Hamatourt (4c), etales Hamoglobn (7).
) (CoR
t,

(HHb) in Stufen 1, 2und3wl Na, K, CF, ICa, Mg, Glukose, Lactat, BUN Ciarmeat, ot e et i Shton & i . B
elieferter Bellisatz, der aus zwei mi einer Kieatinnlosung gefdlen Sprizen besteht, dient zum Aktvieren der Kassets vor d
Instalation. NUR zur Verwendung mi Stat Profile Prime Plus VET Analysegeraten.

Verwendungszweck
Fur die L

Stat Profile Prime Plus VET
Verfahrensweise
Die

HE),
(Methb), kot Beofuanioagatpivng (HHB), ora emineda 1, 2 xar 3 Kadog m Varpiou *, kahiou *, XAWPIOUXWN w'w tovipévou
oBeatiov, koviapivou uayvnalo, YAUKBInG, yahaxtikal dkatos, BUN (ouplag) kan kpeaivivg e

H, PCO, PO,, SO, ematocrito (Hct),
(COH), (MetHb) o

Hb), emoglobina totale (02Hb), (
Cr-, iCa, Mg, glucosio, lattato, BUN (urea) e creatinina nei Liveli 4 &

(tHb),
g mlmcgk)bmx (HHh) neiLivei 1,263, nonchd d Ka, K,

45 gbptn ou amapra oS 2 aUpys YewEets e BBk peeiving i iy sepyooon ou suamiow o am
1y eyxardaraan, Mpog xpAan MONO w 1 auaxeués avakuang Stat Profie Prime Pl

EvSeBaypém xpfion

Evscinvurayia v aparohainon 1w cuaxeuiy avdkuang Stat Profle Prime Phs VET.

nd -prinzipien sind & das Plus VET ntnehmen. . :
und -prinzipi Snénehme Avarpigre Xphang ¢ Plus VET yia 1ig peBoBodayieg Kai 1ig apxg.
Zusammensetzung 5
Do Kontrllen der Shfen 1,2 und 3 sind gon de F:mmn . Jede Zovoeon 2 £ 5. Kb
Stufe hat einen bekannten pH-Wert und st aut sy v (e e 13 omols epiow xeusnid, dlare g Kise
i, e baaniie C" 1Ca. Mg. Gukosa, Laciat, o Wﬂ”‘“""’ Kreatin o ortoia mepiEXOW YW TES aupeavipdions varpieu x}mmmn oo, myMu mu.amu onayitvoy payvnalau,

e o ot o Haninain oot Kol 520 Laberprakon s pafogen (REF NCCLS DOKLMENT MZST2) i) e s T e
warinweise und Versentsmagatme Yot tErou oo, (AP ANAG. EI TPAG OY NCCLS ME0-12),
NCHT e . DIE KASSETTE NICHT 2

LUt fur das Stat Profile Prime Plus VET Analysegerat zu ﬂpam:m&ngﬂ:g::w)\ﬂm 3 el i s
E" it urde . s 2 betlgen Averpitre Brme Plus VET yia mktpn vonce.

Ve Gliche. g istzu befelgen. AcoAoubeite 1n GUVABN TPGKIIKA ia 10V XEIPGHS v IBRGaI NGk EPYGTTPIOL
Lagerung Amosiixeuon
Bei 2-8 *C lagern, NICHT EINFRIEREN. Anwﬁ(luﬂn G10Ug 2:8°C (37-46°F). MH KATAWYXETE.
G.bnu:nshmwﬂsl O8nyies. xvﬂﬂns
dass die Kontroll 1@ uAiKd eAdy, fou T amé 1n xphon.

Vot nceaaton o Kalbreriassets v Suten & und 3 el Keeaiisprtzen 2 baflen, Dibegden Sekzen i don
beschrtet und

Aiionng dar Kasse
1. Die Spritze mit der  Soitze nach unten haton und die Schutzkappe enterne

2 Eie do bodgendan an der orNael abne
mit g i Beschriiong anverten nd e Nael anfuhen,
P BN KOLUEN NICHT 2UM SPULEN DES
SPRI’TZENI NHALTS ZURUCKZIEHEN.
5. Die Spriz: entiemen und Behalter fur sptze Gegenstande entsorgen.

Rk st Konealle vecdmalon

To enimeo 4 it 10 TTEBO 5 MPETE va GOPITTO0V Ui CUBNYCE KPAATMIVIG M G 1y éy<a1doToan 0u guanyyiou Badyovdy

15 012 GUBIYES blouw KIS X XpupaTKolS KGOS Tow TRp(ouY e 1 uoBoxés v puanyiou

Evepyortorate 10 9uciyyio wg a

1 Kparfore m odpyya e n ...,..\ mpos 1a bt xenagator 1o mgoorarus ihupua
and 1¢ tabaaiates A

3 hmoronion o Yo et w et ng adoas aim o oo oo o are B

VYa £ 8100 XoRINOK 91 1o TEXEyEve. MHN TPABATE TO EVBOAD MTANAAREIALETE
EXONENG THE SYAITTAS.
$: Apaipkos in Sk adpyalBelv an oo e cropsiye i a o Doy aund Ve
@hdgere 1a BAGIE 1-5 y1a 1o CTI6UEVO UAKS CAEYXOY
5 Rvepire 1o g

et ek

7. Um sie gut zu vermischen, die Kassette eine Minute lang vorsichtig wenden. Die Kassette st gebrauchsberet.

Scherstellen, der Tabelle Ampulie
VET

Einschrinkungen

PO, Worte anden sich im umgekehrten Verhaknis 2ur Temperatur (ca. 1 %/ °C). Aus diesen Grund ist es wichtig, die

Termperaturrichtinien unter
Biomedic:

Sebrasehutirmeiner i btelgen. Dia Wart f die rvataen Borsiche gaten i fir vt
ot Prime Plus VET Kassetto kam m.mmnl 21 Tagolang

Jede Kassette kann ind werden.
Rucidinrbarket et Standards
(1)

(Metis) sind uber hweisb
(COHb) un (olrm) sind aber

ito un kit di carica comprendente 2 siringhe riempt di soluzione
G oatmina P Tosa ESGLUSIVG con g analzzston Sat Pretle Prime Plus VET.

Uso pravisto

Prevista per il monitoraggio delle prestazioni degh analizzatori Stat Profile Prime Plus VET.

Metodalogia

Per . per VT,
Composi

Feonpen ottt 1,2 3 sono sz d caronats amponaiscontanery colran sl ¢ consevart, Ciasun el 1 un
PH noto ed & equilierato a un valore O,. CO, & N, noto | cor L ‘0 soluzioni tamponate contenenti concentrazion
note di Na*, K', Ck, iCa, wMg glucosio. lattafo, BON (urea), uuhmnllcunuw:nh Ciascuna busta contiene un minima di 100 ml

I contrall e buone pratiche di maneggiare questi
material. (FARE RIF. AL DOCUMENTO NCCLS M28.12').

Avrerenae o precauzi

ni
NON CONGELARE, Mscelae fa cticia cpovolgendla defcatamarte pa svarit second NON AGITARE LACARTUCCIA
P iomasion duigtate i Manuale contanenta le istruzioni per Fuso deFanalzzatore Stat Profile Prime Plus VET.
Aot a el pocauaion necestars Pt 1 maripolations deieagen & Bborar

Immagazzinaggio

Conservare a 2-8 °C (3746 °F). NON CONGELARE.

Istruzion per l'uso

Prima diinstallare | controlli assicurarsi che siano a temperatura ambiente.

Prima di installare l cariuceia calbratore, caricars i Lvello 4 o i Lvello § con le singhe conterenti la soluzione di creatinina.

Lo 2 siringhe sono contrassegnate da un'apposita etichetta e codifcate a color in mado da corrispondere ai raccordi sulla cartuccia.
Attvare la cartuccia come indicato di seguito.

1. Tener Ia sifinga con la punta rivoka verso il basso o imuovere i copripunta.
2] Collgare alla siinga uno dei gruppi ago in dotazione. Toglere i copriago.

3 o

inserice fage
NON RETRARRE LO STANTEFFO PER

a, sifinga
'SVUOTARE LA SIRINGA DEL SUO CONTENUTO.
5 Rinuovers il gruppo agolariogs dalraccordo e getiao b un apposko contarkos per 0990t acuringl,
6. Ripetere i punti 1-5 per ollo.
7. Miscalre bens b catiecia upwalgendnh dekcatamente pa { minut, L8 cartucsia pront pr fuso,
tavelia rrispond:

avGoTpLpoVTag anakd 1ia 1 Aemrs, To eumiye e ropo mpec en. ia degh
EnaMBciare 6110 ApiBSe mapridag arov ot Tiévi a1 puoiyye. Per 3 o istruzioni per St Pt rime Plas VET.
Exepio OBnyiiar XpAang tng auexeus avauang Stat Profile Prme Plus VET yia hfpes aBnyis. o
Nepropiopol o PO, varano nversamerts alatamparatura (cfca 14°CIF), partart 4 essenile sequre o indcazion & lemperatrs
i PO, Biagipow aviiatpoga mpo 1%0°CPF), Twveri e e Tstruzioni per fusor. | valori degli intervall p ok
i i et U vora i, s carotaa St Brerle o Sos VET pu sstee s por un maseimo 21 o
Spyova ki ra e N 1L Meid 1y tycardotaon, kdée guaiyyo SatPrtie rive Fios alta data di installazione originale sul sistema. trascorsi 21 giori il sistema indichera che la cartuceia non é pil valda. £ consentto
VET pimopei iy v 21 nuepdn amé v installare o cartuccia
St Tracciabilit in base agli standard
Avgvevaiémra i Lemoglobina totale (tHb) e la metemoglobina (Met it o accabl ukzzando dmetodo del canmetaemcglovis. La
H ok ulmwlpivn (m) " on (MetH), 0 xpron ing (COHb) & Gl analti sona riconducibi

 Die Analyte sind auf

N oo
Referenzintervalle

g pog 16 TpATUTIG UAIKE avapopdg NIST (NIST Standard reference matarials).
Aaoriipara avagopds

Die Konzentrationen sind so formulert, dass sie normalen und anormalen erwarteten Werten

WEG 010 aiya 1wV aoBevaN.

i material di rferimento per gl standard NIST.

Intervall di riferimento
L soncentasion sono orulate s vakr previetnamak o anorma

dpog
Ui o i a1o i tey SaBevcy avasipers oto e Ttz e ke ook it Chany. W Sangars
Co. O XpAote evBexopvusg Va mBUROLY 10V K3B0pIai T MEGLN TGN Kat AVGHEVUEVLN tuplv 10 Bixd 10US EpYaaTipio.t

xdoe Nova Biomedical ye 1n Xprian ETGVaATITIGiN TROGBIOPIGUAN GE
cuarzues avdhuang Nova. To aaurvbuoo cipos P, v ambuon and 1 Micn mi mow riopei va avapéveial

Mivaxa Avape-

far diese Werts i Ttz N. W Hs, 1680, TextookofCincl iy, W

Saunders Co. aufgefunrt. Bei Bedarf kann der Benutzer Mitishwerte und erwartete Sereiche im eigenen Labor ermiteln.

Erwartungsbereiche Avacvéyeva clpn

Der et Seroch fr oden Nova

ermitek. . die i tur

innerhalb ‘erwarten sind. Nahy Tabelle mit den VARG i Spvava Ay
Vérvin Evpin.

INCCLS Dokument M29-T2.

2 How to Define and.
Kinischen Labor); genehmigte Richtinien — zweite Ausgabe, NCCLS C28-A2, Band 20, Nummer 13,

D)

Descrigio do produto

Epyaapa INCCLS M26.T2
2Tpdos Opicor fipio, eyxexpipévn
KarcborTib sontiaSiirion xdoon NCCLS s Tﬁue( T heas T

Termékismertatés

Material de H, PCO, pO,. SO, . hemoglobina anyaga i . POO, PO, SO hamatok (), mageas
feal (), hemogiobinatta (1), (0,H0), (COFb). (MetHb), hemoglobin (HBF), (tH0), (o,u HE),

osoxiamoglobna () nosnives 1,203 assmcorh ds Nt K, CF, Cay Mg, glcos,acao, BUN (HH) 1., 2. és 3. szinten, valamint N, K°, i~ iCa, iMs, glukce, laktat, karbarmid és kieatinin £, us szmtw\
nivers. incli constituido por i am abeacts &5 mrtiha s

o metlagio, Para utiaacio APENAS com 0% anarkadores Sat rotle Prime Pius VET
Utilizagdo prevista
Destina-se & montorzagio do desempenho dos analisadores Stat Profile Prime Plus VET.
Metodologia
‘sulte 0 Manual de instrucdes de utizago do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para abter a metodologia e principios de
andlise

Composigio
s controlos nos niveis 1,2 e 3 gotn corante, Cada niveltem
um pH conhecido & equilbrado para iveis 4 o 5 sdo solugbes tamponadas.
Gue contém concentragdes conhecidas de Na', K', Ci- (Ca, e those i, BUN farea). ostiin o corsonanies. Goca poea
Gontém um minimo de 100 mL. Os controlos . seguidas as boas

itcas 3 (REF. NCCL: M28-72)

Advertincias o Precaugdes:

A CARTUCHO. Consutte
o Manual de mmcéus i wizacho do Anaksador SatPofle P Pt VET para bter formacses compleas,

Armazenamento
Armazenar a 2-8'C (37-46°F). NAO CONGELAR.
Instrugdes de utizaclo

Kssequre-s0 de aus 05 eantielas astio § temperatura amblents antes do os instalr.
Os riveis 4 e 5 tém que ser

As 2 seringas estdo
de cor que acs igag3

Atve o cartucho, da seguinte forma:

1. Segure a seringa com a ponta para baixo e retre a capa de protegdo.

2. Fixe um dos conjuntos de agulha inclusos 4 seringa, Remova a cobertura de protegdo da agulha.

3. Faca corresponder a cor ¢ etiqueta da seringa com o dispositvo de igagdo adequado e introduza  agu

administrado. NAQ PUXE O EMBOLO PPARA LAVAR O

4 F'vess\un- lo da seringa
NTEUDO DA SERINGA.
5 q
[ Repna as eﬂpas «.s para o controlo seguinte.
7. Mistur durante 1 minuta.

Vortiave s6 o nirero do ol que aparece na abela e tarvalos sspertdos comesponde 80 nimero de Jote na catucho, Consuke o
e instrugdes de utlzagdo do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para obter nstrugdes completas.

Limitages

Os valores de PO, variam de forma inversa & temperatura (aproximadaments 1%/°C/'F). Toma-se, pors. i a4
orentasdes do temperatura descritas s Tnsirugoes de ubizacdo” Os valores do Intevalo Esperado sho s para os

ez mstalado, caca cariicno St Prafle Proee Plus VET pode ser
e e u ket e 21 ol p:ﬂ.u i aats oo itk ice 5 A 3 Sk & Sttt T i i S catcbo
& nvélido. Cada cartucho pode, no miximo, ser insando e removido do analisador 6 vezes.

P Proma Dot VET anatastoroksal aszniiands

Rendeltetésszer hasznilat
A Plus Vi Izétorok

Médszertan

Amédszertant és az alapelveket lisd a Stat Profile Prime Plus VET analizitor felhaszniléi kézikonyvében.

Bsszetétel
Az1.,2.653.

szintd Mindegyi

szintriek ismert pH-ja van, és ismert O,, CO, és N, étéie ekvilibralt A 4, és 5. s bk peferok oAk etk Nt

K g ica, Mg, gluksz, lat, Karbarnd, kieatinin és tanésitészerek ismert koncentrdcidt tatalmazzik. Egy asak minimum {00
trolio

mittartalmaz, A kovetn kell a helyes.
(REF. NCCLS DO T M29-T2Y),
Figyeimentatisak és Svintizkadisekc
TILOS FAGYASZTAN r a tartalmt. NE RAZZA A PATRONT! A tefjes
a VET

Térolds
2-8 °C (3746 °F) hamérsékleten tirolando, TILOS FAGYASZTANI!
Hasznilati utasitis

Aalbritor patron beszerelése aldn a A é5'5 szntet fol ol ohani reatinn fecakendskel A2 fecskendd cimkeje és sinkidoldsa

risa a fecskenddt csicsaval lofe

. 65 il le a védssapkat

3 a Vegyelea

3. Egyeztes: | és 520

4. Lassan ny ,. be a fecskendd. augartyu,Ax atartaima kacésdhoz. NE HUZZA wssza ADUGATTYUT A FECSKENDS
TARTALMANAK ATOBLITESEHEZ.

5. Yavons: el tiffecskends st-rehbnyt a szereléicd], majd helyezze a megfeleld, éles és hegyes hulladékok gydftésére szant

télyba.
5. A kivetkazs kontrolndlimétele meg az 1-6, opést
7. Apatront 1 perey Gvatosan forgatva alaposan keverje 6ssze a tartaimat. A patron msmmm Kész.
Ellendrizze, h
ctasitist s & Sat Profils Prime Plus VET analizatar fdhasznlel k6zkanus

Korfitozisok

Ateljes haszndlati

1%ICIF). Ezért a hasznilat utasitasban

kifejezetten a Nova Biomedical
eszerolés utin miden egyes Stat Profle Prine Plus VET patron
legfeljebb a rendszerbe valé beszerelésének kezds v szdmitott 21 napg hasznilhatd. ekkora rendsser jelezni foga, hesy
patron érvénytelen. Minden vehets i

Standardok nyoman KevethetSsége

ismerletett a A

Rastreabllidade dos padries
total (i (Met) sdo rast; i A
(040) tlizand isar estio

fegistadas na NIST Standard Reference Materials.

Intervalos de Referéncia

(Mettb) a kovethets. A
i) a . Az NIST Standard

(COHb)
referenciaanyagai szerint gl
Refrencluintervallumok

eknek megfelelden vannak megadva. A piciensek vérére
A

estes valores no 6 e edido 685 Tehook of Crriea Ghaminy, W vomatens drnsir e atorinys mogtalhas iy NW ed. 1986 Textbook of Clinical Chemistry, W8 Saunders Co.

Saunders Co, Os utlizadores pod seu préprio laboratdrio

Intervalos previ Virt tartominyok

O intervalo (sp-ﬂdc para cada parimetra fo determinado na Nova Bomedical wizando des repetidas isad Az egyes Nova meg i gzett ismétek mérésekkel. A
valor médio & it tartominy 2z dtlagérté dré  amelyekre a megfelelden makodd

labor trumentos a funcionar dentro d Ses. Consulte a Tabela de Intervalos Esperad: o 8 ényei ko Lisda Virt

INCCLS Document M29-T2 INCCLS Document M29-T2.

2How o Defie and Delrmine Relersncs nlerval n the lnial aboratoy, approved 2How o Dalna s Dearrios Ritearc bl o colal el apiied

atlino-socond aditon, NCGLS G28.45, Volams 20, Number 1.

HROHB

LAl 1.2,3 T pH. PCO,, PO, SO, «7#7‘[7%(»4:0.!&}!’\{7!3(‘/(}0“ %’\Ei’ﬂ(‘/(lﬁlﬂl!’\{fﬂ!‘/(o Hb)\

—BRIERRA Edutxkcu’b} A~zraey w«um.-rxw«e»/nzv Fal L ", CF iCa.IMg.
TSR AMBNGRILT 7 A e ORI iR SRER
280 a'(is .\ bt m%mkmnsy fﬁﬁi[‘*%m(tsmmehle Prime.
Plus VET SHFRROHTY.

EHaK

‘Stat Profile Prime Plus VET MW REDHMEE =4/ THTLEBNELTVET,

A

ﬁﬁi}s;uﬂ!&zjv’([a Stat Profle Prime Plus VET R BORBBABEBRLT G,

:/H:—rmw\m 2.3 BEHEEMEETH) RN, Aﬂi) ﬁﬁwtahrv!tabwbmmm pH #7351, B500 0,0

o icE KN CVET, 27 PO —IVEL I 2 &5 REBECH) BAORED Na K", Ch- (Ca.iMg. 7/l —

A8 8N RE). IL7 7= RGAESATOET. 5/(1?&1./9&(&. 100 mL DWALTENTVES, EFEROMEE
se‘mf B S0 P ERS S AR EAG LT 128, (BHLZBNCELS DOGUMENT M20-121,

EEBSUEALDIA:

RROBALLENCLEE L, = o T8, B () ERIERBLTEE L, i n—b,

mﬂloh\ux.su t Profile Prime Plus VET SHAREORBHATEERL TN,
RAHEORRV RN FRESTIIED,

ERALEOTEE O HB

z~s'c 437~u'r) TRELETRHICARLLELTIERL,

nlwa»n—wabz;z‘s&.&in LT,
o) SWAELDUs0 27 0
3 51’67'0»8717—: rwﬁh(ust

TRILELBYET.2BOV )V

7

. 5 m‘m:—;zkhu
i kﬁmETh.L,‘(/') ﬁ:uunm}mst.
2 [t U701 EE WIHFES, Z— I SREF vy TERYALET.
3 /')770)&:1«/%1\1]&74%)‘/& btt(_~|~w&mu,st
4 REW r?f IT52 v e KYBLTHES. V2 Y ORBUED T BB T

I*H.‘!V:L“(‘( <
%

7 t/7'1§74'7h‘/.!‘gb‘;n'}ﬂb.ﬂv)' BERNEBIALET,

Obe
[} 71~5 tﬁm:/bu-—ll«?&‘

7. 7=k, 1 Mo W EREL SCBELTREL, ThTA— )y I AR HBOET,
?ﬂiﬁ&ﬂ)u-ﬂ'ib‘.ﬂ>i‘} Do IPIEt ET&u&&nﬂhz(f:sv.gﬂ&hj’xh?h“{(l~&ﬂ{PM‘\BW\MPlul
VET SHAHORAHEEESRLCREY

AR
PO MSARERUALET I 8 0m). TR RO BRI TS o USTERIACT, TIEE
/w(ﬁhmwm:—;rﬂﬁ*ﬂfﬁ t:l/}'ﬂ‘lbxmhkaﬁl-f‘r Bt 5 St Prle proca Bk VT

[P i yATL ECoURNESs oY Lo AR RS SREEC BRSNS LA CYET. A
& -Mg R SRt ks e
o
oA A A /0L (Mot 577 XA NEY OSBRI L~ T T, —BIKRAE DL
(comb) EMRNEIOEY (OH0) RAXMERRALUT FL— 4 TV TH, Il NIST AR L—ASNTWES,

it

lmxzsmxmriaaxunﬁﬁxseTYxmﬁ*h‘w!Y.!:meamghan@mmmmm*mk . Tietz,

NW ed 1886 Textbook of Clinical Chemistry, W8, Saunders Co. TF, P8 F IMOREL & HOMMER TRET BCLETS
1~ —(.\. £7.2

&zt:x SOFHREIE,Nova HEB miunﬁhku/r( A AT S CRRTN TS, %liﬁu HEOB
ERTHATIRBICEV TRGIHBRERO AT T CFATND T8I SORARELRLET. FARBAS TLREEN.

INCCLS Document M29-T2
iow o Deln and Delermine Releranc Itevals i th el lboratery,approved
Guideline-second edition, NCCLS C28-A2, Volume 20, Number 1

qudeinessecond sclon, NCOLS G283, Volume 20, Number

(ko>

llﬂ ﬁ‘?:‘
233004 4 0, £, S0, HERSHA(c) 40! HALD TN BALO) BAKAROLY), SULLAS
oy, A=t BEt0rEu ] ST A A o Na, K-, - iCa, Mg, 2F 34, 0, BUN(R2), FHOIEIS) 85 &
OTemEI7 Sl ot S SR 87 S YA B S1h SANCIEI BAOE MO 6] FADIE AU SH 71 W08
SUICk, Stat Profile Prime Plus VET 2417| 8

N8 8H

Stat Profile Prime Plus VET 244719] 445 SUEHE.

yus

WHE Y WS St Profie Prime Plus VET B417] A8 HUAE HEHUAS.

4
FE3 512938 gun, A3 wBw) 248 SutE 2aguaUc, 2 Aol Ao} 200, RS0, CO % N, LOZ Y
350{ SLALICE THR 2 & 3 Si= Nav, K-, CF- (Ca, Mg, BRIA, 3641 BUN(R.A) % 2EAY w2l 5§ Boaie phgebilic 20t
3o HA 100 muot BRSO HELICh AL S Ho| 501 SIS0 4 575 8 §5S AEHe 5 ABY FEE T 8
ck. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2),
maF
IE2IXIE % & §9 FEO| SUAUA RUHD, JIEATE HX OHIAIL. T Fi2i Stat rofie Prime Plus VET 24471 A4
s ks nzaane
AEA A H32 ES AYE TIUNS

w2
2848 NN BRSNS, UE BAL

ABY
A31817] MOl TEAME NSO FUA
B e a’l e nmm 0l SHOLEI FA7IZ HHO} HLICH JHO) A7 |0k FERIRIY] RABO| XS 290) §2!
LECELE
Siaatig i 20 e,
L2 ol 0uig it 310] 22 wa U AL
2. 588 T4 Ei S FAZIO] RAULICE FA HE0lN 2y, mql ey
1zl S g AN LD 2 shed Ot
£ B EOI LI TPIER| FA| TIAEE M43 v SLICL FAD) a5 2o s g 2 2R kle.
5. HABOIM FA /AT | B B2(8i0] S8 S A S
6.CI8 ZHROIS 1-508 BRL
7.7152X 8 18 59 Mus| HE0l BLAUAD. TSNS NBY BHDE izaL
d A S By et 2o o e S| AN, 2 KA S St rofle Prme Pls VET 401 18 HENE 51

28 8o stupteiol waEG IRACTR Rl 48 R 8S KNS G 20l SRR Y B9 22 Now Boredcl
] 94*-» 7171 % ZEA0| sfsii= 2UULICL 22| Stat Profile Prime Plus VET FHERIXIE MAEO| 218 Bofi= HX MXIYZHEN 40t 297
mn 21201, 0] o AR FLERIR7} R 2SI YT TAELICL 2 ISR A0k 687X 20l0f 2 X 2B 5 L@

"il uu (eH uy a9auich
( (COMBI} :.'M'*(D HO)= BYYSHOS SUY ¢ ASUC HEANBES NIST EZ Y BUE FHEUCL.

°el
si’ 7] A WA U 1YY AYLOIM HEELICL B Yor0lM Qatt o camie LY it Tec N . e Textbook of
Chnical Cheristry, W.B. Saunders Co.0lA 2 TSALICE, A8 Rt XH4) & HIUA Ol WHE TBY S LS

Y3181t BRI Nova Bomediall Nowa SADIols 218 S8 ol THBELICL o4 RIS A I UEIA 20 T7IS
Y FUE FRAY T AYY S 2= FAV| MY BAF UERALCE 00y wel BB HISHUNL

CLS Document M29-T2.
D514 Ao B3 678 B3 Zshe W solE
XI&-X28, NCCLS C28-A2, Volume 20, Number 13

ei pazient si fa rferimento in Tietz, NW ed. oo Toxeorel Clumcal sty Wl Saumdere Co. S consgha

agli operatori ci tarmiars vl medt & o4 ol pevit pc 1o e

Intaccsl provias

Linteval pesiso por camcun pariv
alssater e, Linintatisprovite eica o devasion condizioni

Rencte con suments ihe rzionans entro e spacfiche. Veders a abeta degh priephibo

1 Documento NCCLS M29-T2,

i , linee guida approvate seconda edizione,
NCCLS C28-A2, Volume 20, Numero 13

e

(Hb) > pbimn ,(nm an rabuan pH PCO, ,PO ,so‘, hematocrit (Hct), 1 niyps 5 mpsh omomn omois MK R1p3
(. (Metl1b) 'nons panaa (O,11b) nyon paivnna
oom e 2 RdhD M mm: 5-1 4 M3 PO La(hle BUN (urea) 1 anpis Nav, K7, Cl, ICa, Mg 8313 312 1 v
73 Stat Profile Prime Plus VET Analyzers 3 v aipnan s mionnn nhpsn Tn i3 prowep nomna

o
Stat Profile Prime Plus VET Analyzers nids mony

mabrnn
numps NG Stat Profile Prime Plus VET Analyzer wioon miwna rp

on
011 CO, 0™ ,0, 25 K pro PH £ A 93 01own 0hoim BTHD $3¥ myand BRI MOEN 11-3 12,1 MeY3 0
nnnvn oo Lactate BUN (Urea) ipis Na*, K*, CI, iCa, iMg bo o oman MY MOBN 7 -5 1 4 NBY 07D N, nyh
29X DI D3 31D T 515 b s B ShiX T P 0 53 091an K0 9P n 100 nsh 7S Y 53
(NCCLS M2g-Tz* 1000 13vr0)

vvan mane

Stat Profile Prime Plus 3 D3m RT3 17 /ORISR A AR OX ADIE 13085 01X IS AYDMEN AK NP3 330D X057 K
A50 nuewd VET Analyrer

(i) s oo o s 0 5 o o

o
3979 X5 28°C (37-46°F) b P2 o3
" e
237 155 I ANBIBALI IMYD DMPINL B3 B
ABKNTS GYAYS BITTIPE AR 3 BPUDA 2 AIPIN MIDAD RIPAT zb PIBKNP DF P SO AV DI 5 ADT 4 A
£30MD3 PapAS
xanpn sh onnn nx s e
24571 PP3 AR 107 OB *'8H3 NMNIUA BF PUBA AKX PINA .1
oNDAE MUIAN MO AX 10R .PIME) AIYEA £7OMEA NIBE TR AN
DABA NX DI MDA N2V FUBA 3V NMAM PN MK DX
YDA PN AYOTS AN MNIA AR PN SX A00) AHDATL TP PIUBA AN 3P YR AT .
nA s Yormh pxRna PYE1 FUPRANE PIBA ApA\DABA MK 07 .
"En P 1-5 0PN 5 N
Viph MW RUDNBA ANK 17T 03 RUMT 11217 7T Y 207 AMDABA AR I
Stat Profile Prime Plus VET Analyzer 3 01707 niena [y 7519547 50 7101 18055 DX 193 NG mba Mk 1805€ KT
b nuey

RS

N

mhasn

oY MK IKINE AIDIBE0A NI AK PR MR 2em 135 (CVFA1% TWw3) MIeNsngs Tama onnen PO, mp
17127 100 Nova Biomedical ™ 5p 0 20X 219351 01wab i3 o nsvm v i (*Directions for Use”)
PUTIN N3 A1 A1V A3WN3 MPBA AN BV 0B 21 0XOPRY T Stat Profile Prime Plus VET 5w monn 533 onnwny
2P 6 59 DYYOPY TP INAKT VEIBD MIOAN 53 YORbI PFDIS NN 10 AIDAA RNE

upma o rwex
Cyanmethemoglobin Carboxy Hemoglobin nowoa 2o by WK 0ams Met Hemoglobin (MetHb) 1 (tEb) 5w pabimn
701D v o NIST 3 Mo A £33 £ emIsNop=0 MEYma 2595 21 Oxyllemoglubin (0,116)1 (COHb)
w0 mposn

155 521657 573 7K £/ 5 N EPR MG MENY B S0 T GMI 53 BB OMIBY D133 DPRIN 0TI

* £rHY ATIYRI AMSY REY BPYED B N3PY 1wp WB. Saunders Co. wnnwno pm ,mmp s Tz 100 NW ed. 1986 Tietz
omey o

AuanA A v o Ao Nova snnane s by annn myrapa o1 n Nova Biomedical 3 9323 10 53 bw omoyn omnon
B M 7P NGI03 Y DDA MIPR3 DHFIN STTID N3P D YD KNS Mo 1N PN TYRR Arsoopna

NCCLS1 M29-T2 yo0n
MW ;Mysp AR MDA MG N3P IS T3
.13 920D,20 T3 ,NCCLS C28-A2, 7m0 bw aww mimaz

rame
3112403 FFBIpH - PCO, PO, - SO~ UEMIER ()~ WILALES (0P - MUK (o) - AAACRE
Gy ~wR20ZS (corb} famn;a (MetHt)  BRMAES (HH8) + @314 S MFLMNa" K+ Ch
0\ iMg « RES AR BN (5 BRASEOERTIAEA - GERANNEAN 2 TR EATAS | AT
uagnzqmﬂ: TR stk Patie Birme P v AR

H?ﬁm Stat Profle Prime Plus VET 47X I04E4E
%k

Plus VET .

29
HEBRE | 2RI HAARN - BRGAHOXMBBEARA - ﬁ'ﬂawﬂﬁﬂ*amﬁmm FRRHHEANO, + CO,
RN - RBAGE 4505 HIHTHARH Na® K~ Ch~Ca 19U BN (R~ MAFRE RN
BR BREST IOML HRERTIANRS - mmmutnnmmu;n;mmm- (#% | NCCLS DOCUMENT
M29-121)

BEREITHA

FAAR - FRAACEMELAKY - FRAZLME - MRRBINE - WS Stot Profle Prime Phus VET SATUERFRIRM -
BEXRERNORARERST -

aw
WEF20° C (746" F) « FARK -

wARR

RRFANSKMBAL FHE -
ERRRARNEN - BAE A EEUEE R - AMETF LR
ATHRBELME
VTIREEHE - SWAT - T
23— P HABH !ﬁ(#ﬁﬁ!ﬂi!’i!.t Mﬁ:l&ﬁﬁ%’- .
JEAEHBGRERIFESE S MR - HAHK
48190 K- REAEN - Fﬂ HEBRREMBAEN -
SRRRERTHAEHBER panEreEsaRaTas

H?T*T iS5

U5 RIUTE - KUADREN - .

ammnsgan:mnasmﬂn@mv - stat VEr 3 .

as

POBSERMEL T m| %/t C) - B B AR BRI umg;ug FRMREEE AT Nova
Biomedical BfAHRH - —2 %R - §1 stat Profile Prime Plus VET it AMIISRRE R B IBERS TLEA
2% zﬁxmﬂ?hﬁt’ﬂ!in le!xn;W&ﬂﬁ(uﬂAhn&.sm
HAMTEN
SRGRE (Mo RESROES (Veie) THBMEARLESDUEASELTEN - ERATKS (COMD) PRATIR
B (OAb) TR AMEHT AL TEM - AR ATHAE NSRBI -

SABERE
AEERNEFOANERASRIMERYN - BEQADZENEORMEKTRAS L 1986 j§Textoook of Cinical
Chemitry - {3 Tetz.NW ed. + W 8 Sounders Co. ittt « AP EHSHFREFRRT HERFMCEN -7

BMERE
ESHNBMERERE {# 7 Novo . T - ERRIALE
RBTRBAESFHANRARE - APRABMEHALRN -

INCCLS Document M29-T2

approved
guideine-second udrﬁon NCCLS C28-A2, Volume 20, Number 13,

LPN 59633E 2022-07



