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Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge With Creatinine
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HCO, 11 mmollL pH 6.834 @37°c HCO, 22 mmollL pH 7.354 @3r°C PO, 103.8 mmHg KCl I 2 mol/L
Na©  135.5 mmollL H 146.55 nmollL o] 69.0 mmol/L H 4426 nmoliL PO, 13.81 kPa WASTE

K 4.0 mmol/L Na- 77.0  mmolL Glu 200 mg/dL @
cl 108.0 mmoliL K 10.0  mmoliL Glu 11.10 mmoliL

iCa 1.04 mmollL iCa 1.92  mmoliL Lac 10.0 mmoliL

iCa 416 mg/dL iCa 7.68  mgldL Lac 89.0 mg/dL

iMg 0.50 mmoliL iMg 1.50  mmoliL BUN 50 mgldL

iMg 1.22 mg/dL iMg 3.63  mgdL BUN 17.9 mmol/L

Glu 80 mg/dL tHb 15.6 g/dL Creat 5.0 mg/dL

Glu 4.44 mmollL tHb 156 gL Creat 0.44 mmol/L

Lac 2.0 mmol/L tHb 9.7 mmollL Creat 442 ymoliL

Lac 17.8 mg/dL

BUN 10 mg/dL

BUN 3.6 mmol/L

Creat 1.0 mgrdL

Creat 0.09 mmol/L

Creat 884 pmell
ED < ED
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(Calibrator A, B, C, D, and F), Reference Solution, and a flexible v

includes a fitment with a septum. The exposed bag fitments are arranged in a li

rear of the cartridge box. The septa are pierced during the insertion of the cartridge into the

analyzer. A charge kit consisting of 2 syringes filled with creatinine solution is included for

cartridge activation prior to installation.

Intended Use

For the quanilaive determination of tar, K, OF (Ca, hg.BUN (Urea), Glucose, Lactate,

Greatinine, pH, PC . S0,%, Het, tHb, HbF*, O;Hb, COHb, MatHb, HHb, and t6i

human blood using the Stat Profile Prime Pius AnalyZer.

Methodology

Refer o Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions For Use Manual for Methodalogies

and Principles.

Composition

The calibrators are aqueous sal: solutions containing analytes at concentrations listed in

the table above, Calibrator B also contains dye. Contain no constituents of human origin,
owever, good laboratory practice shauld be fallowed during the handling of these materials.

(REF. NCCLS DOCUMENT 1428-T2).

Warnings and Cautions

Intended for in vitro diagnostic use.

Refer to the Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions for Use Manual for complete

directions. Follow standard practices required for handling laboratory reagents. Discard

Cartridge in accordance vith local guidelines.

Waste Bag Contains Preservative (eye, skin, and respiratory irritant).

Storage

Store at 15 - 30°C. Expiration date is printed on the Calibrator Cartridge.

Directions For Use

Activation of Cartricge

Cal A and Cal C must be charged wiith creatinine syringe prior to installation of the Calibrator

Cartridge. The two syringes are labeled and color coded to correspond to the fitments on the

carton for Cal A and Cal C.

Hold the syringe with tip side down and remove protective cap.

Attach one of the enclosed needle assemblies to the syring

cover from the neadle.

Match the color and label of the syringe to the appropriate fitment and insert needle.

Slowly depress syringe plunger until the contents are dispense

DO NOT PULL BACK ON THE PLUNGER TO FLUSH CONTENTS OF SYRINGE.

Remove needlz/syringe assembly from fitment and discard in an appropriate sharps

container,

Repeat Steps 1-5 for the next Cal.

Wix Cartridge well by gently shaking for 1 minute.

Refer to the Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions for Use Manual for complete

directions. Calibrator Cartridge must be inverted gently severaltimes to tharoughly

contents. Cartridge is ready for use..

“Hot available in the USA or for Point-of-Care/Near-Patient Testing use.

Traceability of Standards

Analytes traced to NIST Standard Reference Materials wherever possible.

. Remove the protective
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Kalibriermittel (Calibrator A, B, C, D und F), Referenzlsung sovie einen Abfallbeutel. Jeder Beutel
weist einen Anschluss mit Septum auf. Die freiliegenden Beutelanschitisse sind in siner Linic
an der Rucksetle des Kassellengehduses ausgerichiel. Die Sepla vierden beim Einsetzen der
Kassette in das Befullsatz, der aus zwei mit ciner
Kreatininlssung gefullten Spritzen besteht, diont zum Akivieren dor Kassette vor der Installation.
Verwendungszweck

Zur quantitativen Bestimmung von Ma®, K, CI, iCa, iMg, BUN (Hamstof), Glukose, Lactat,
Kreatinin, pH, PCO,, PO,, SO,%, Het, tHb. HbF*, O.Hb, COHb, MetHb, HHb und tBil* im
menschlichen Blut dnter ndung des Stat Profile Prime Plus Analyseqerats.
Verfahrensweise

Die Verfahrensvreise und -prinzipien sind dem Anleitungshandbuch fur das Stat Profile Prime
Plus Analysegerat zu entnehmen

Zusammensetzun,

Die Kalibriermittel sind wassrige Salzlosungen, die Analyten in den in der obigen Tabelle
aufgefihrten Konzentrationen enthalten. Calibrator B enthalt zudem auch einen Farbstoff. Sie
sind frei von Bestandteilen menschlichen Ursprungs, jedoch sind bei der Handhabung dieser
Stoffe gute Laborpraktiken zu befolgen. (REF. NGCLS DOKUMENT M28-T2).
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Lagerung
Bei 15-30 °C lagern. Das
Gebrauchsanweisung
Akdivieren der Kassette
Vor Installation dar Kalibrierkassette sind Cal A und Cal C mittels Kreatininspritze zu befullen, Die
beiden Spritzen sind den Anschlissen am Behalter fur Kal A und Kal C entsprechend beschriftat
und farblich gekennzeichnet.
1. Die Spritze mit der Spitze nach unten gerichtet halten und die Schutzkappe entfernen.

Eine der beiliegenden Madelvorrichtungen an der Spritze anbringen. Schutzkappe von

der Nadel abnehmen.
. Die Spritze am Anschluss mit alzicher farblicher Kennzeichnung und Beschrifiung
ansetzen und die Nadel einfihren.
Unter langsamem Driicken des Kolbens den Inhalt komplett injizieren,
DEN KOLBEN NICHT ZUI SPULEN DES SPRITZENINHALTS ZURUCKZIEHEN,
Die Spritze samt Nadel aus dem Anschiuss entfernen und in einem geeigneten Sharps-
Behalter entsorgen,
Die Schritte 1-5 fur das nachste Kalibriermittel vicderholen,
Zum guten Durchmischen die Kassette eine Minute lang vorsichtig schiiteln.
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Agiklama
Kartus, ayn torbalarda agagidaki sulu soliisyonlan igerir: 5 Kalibrator (Kallbratar A, B, C, D ve
F), Referans Solisycn ve esnck atik torbast, Her torbada perdeli bir baglanti pargasi bulunur,

Agiktaki torba baglantt pargalan, kartus kutusunun arkasi boyunca bir gizgi halinde duzenlenmistit. Bu
perdeler, karlusun analiz cihazina yerlestiriimesi sirasinda delinir, 6nce kartugun

Uyarilar ve ikazlar
In vitro tant amagh kullanima yoneliklir.

Talimatlarin tamami igin Stat Frofile Prime Plus Analiz Cihazt Kullanim Talimatlan Kilavuzuna bakin,
Laboratuar reakileinin kullanimi s gerckl standart uygulamalar takip edin. Kartusu yerel
uygun sekilde bertaraf edin.

igin kreatinin soliisyonu doldurulmus 2 sirngadan olusan bir deldurma kiti dahili,
Kullanim Amaci

Stat Profle Prime Plus Analiz Cihazin kullanarak insan kaninda Na*, K°, CI-, iCa, itdg, BUN (Ure),
Glikoz, Laktat, Kreatinin, pH, PCO,, PO,, SO,%, Het, tHb, HbF*, O;Hb, COHb, Matkb, HHb ve tEil*
dizeylerinin kantitatif tayini igindir.”

Metodol,

Metodolojiler ve Prensipler igin Stat Profile Prime Plus Analiz Cihazi Kullanim Talimatlan Kilavuzuna bakin.

Bilegim

Kalibratérler, yukandaki tabloda belirtilen konsantrasyonlarda analileri igeren sulu tuz solusyonlaridir.
Kalibratar B ayrica boya igerir. Insan kaynakl bilesen igermez ancak bu malzemelerin kullanimi
sirasinda iyi laboratuvar uygulamalan takip edilmelidir. (REF. NCCLS BELGESI M28-T2).
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Atk Tonm; Koruyucu Madde (goz, cilt ve solunumu tahris edici) igerir,

Saklan

15 -30"C'de saklayin, Son kullanma tarihi, Calbrator Gartridge'in izerinde yazildic
Kullanim Talimatlan

Kartusun Etkinlestirilmesi

Calibrator Cartridge takilmadan once Cal Ave Cal C, kreatinin siringasiyla doldurulmalidir, iki sinnga,

Cal Ave Cal C igin karton Gzerindeki baglanti pargalarina gore etiketlenmistir ve renk kodludur.
1. Sinngay! ucu agadl bakacak sekilde tutun ve koruyucu kapadr gikanin,
2. Verilen igne donanimlarindan birini inngaya takin. 1anenin koruyucu kapagini gikarin,
3. Sinnganin rengini ve etiketini, uygun baglanti pargasiyla eslestirin ve igneyi takin.

www.novabiomedical.com

4. learik bosalilana kadar siinga pistonuna yavasea bas
SIRINGA I?ERIGIIII YIKAMAK [GIN PISTONU GERI \,EKMEYIH
, baglanty cikarin ve uygun bir kesici alet kutusuna atin,
6. Bir sonraki Kalibrasyon igin 1-5 arasindaki adimiar tekrarlayin.
7. Kartusu 1 dakika hafifge sallayarak iyice karigtinin.
Talimatlarin tamami igin Stat Profile Prime Plus Analiz Cihaz Kullanim Talimatlan Kilavuzuna b
Igenigin iyice kangtinimasini saglamak igin Calibrator Cartridge birkag kez yavasga ters gevril
Kartus kullanima hazirdir,
*ABD'de veya Bakim Noktasinda/Hastanin Yakininda Test kullanimi amactyla meveut degildir.
Standartlann izlenebilirligi
Analitler, mimkan oldugunda NIST Standart Referans Malzemelerine gbre izlenir,

Nova Biomedical GmbH Hessenring 13A, Geb. G 64546 Morfelden-Walldorf Germany

200 Prospect Street
Waltham, MA 02454 U.S.A.
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Descripcion
El cartucho contiene las siguientes soluciones acucsas dentro de bolsas individuales: 5 calibradores
(Calibradores A, B, C, D y F), solucién de referencia y una bolsa flexible para desechos, Gada bolsa
incluye un montajz con un septo. Los mantajes de bolsa expucstos estan dispuestos en linca a o largo
del lado posterior de Ia caja del cartucho, Los septos se perfaran durante la insercion del cartucho en of
analizador. Se incluye un kit de carga compuesto por dos jeringas llenas de solucion de creainina para
activar el cartucho antes de la instalacion,

Uso indicado
Para la determinacién cuantitativa de Na*, K*, Cl-, iCa, iMg, BUN (urca). glucosa, lactato, creatinina,
Het, tHb, HBF*, O,Hb, COHb, MetHb, HHb y tBIl* en sangre humana usando el

pH. PCO,, PO, SO,%,
analizadr Stat Profile Prime Plds.

Metodologia
Para conocer la metodologia y los principios de prucba, consulte el Manual de instrucciones de uso del
analizador Stat Profilc Prime Plus.

Composicién

Los calibradores san soluciones salinas acuosas que contienen analitos en las concentraciones indicadas
enla tabla anterior. El calibrador B también conticne colorante. Na confienen ninguna sustancia de origen
humano; sin embargo, deben cumplirse las buenas practicas de laboratorio al manipular estos materialos,
(REF. DOCUMENTO NCCLS M25-T2),

Advertencias y precauciones
Indicado para uso diagnéstico in vitro.

Para conocer las instruccioncs. completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat
Profile Prime Plus, Siga las normas estandar requeridas para la manipulacion de reactivos de laboratorio,
Deseche el cartucho de acuerdo con las normas locales.

La bolsa para desechos contiene conservante (puede irmitar Ios ojos. Ia piel y el sistema respiratorio).

Almacenamiento
Conservar 2 15-30°C. La fecha de vencimiento est impresa en el cartucho de calibrador,

Instrucciones de uso
Activacion cel cartucho

Cal Ay Cal C deben cargarse con la jeringa de creatinina antes de la instalacién del cartucho de
calibrador. Las dos jeringas estan rofuladas y codificadas por color para que coincidan con los montajes
del carton para Cal Ay Cal C.

Sostenga la jeringa con el lado de la punta hacia abajo y quite Ia cubierta protactora.

Conecte uno de los canjuntos de aguja incluidos a la jeringa. Quite la cubierta protectora de la
aguja.

Haga coincidir el color y el rétulo de la jeringa con el montaje apropiado ¢ inserte la aguja.
Empuje lentamente el émbalo de Ia jeringa hasta que cf contenido se haya dispensado.
NOTIRE DEL EMBOLO PARA PURGAR EL CONTENIDO DE LA JERINGA.

Quite el conjunto de la agujajeringa del montaje y daséchelo en un recipiente para productos
cortantes y punzantes adecuado.

Repita los pasos 1-5 para el siguiente Cal,

Mezcle bien el cartucho sacudiendo suavemente durante 1 minuto.

o
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Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat
Profile Prime Plus. El cartucho de calibrador debe darse vuelta suavemente varias veces para mezclar
tien el contenido. El cartucho estd listo para usar.

*Ho disponible en EE. UU. o para uso en pruchas en punto de atencién del paciente.

Cumplimiento de normas
Analitos trazables a los materiales de referencia estandar de NIST siempre que sea posible,

Descrigdo
O cartucho contém as sequintes solugoes aquosas dentra de sacos individuaie: 5 calibradores (calibradar
A, B, C, D e F), solugao de referéncia e um saco flexivel de efluentes. Cada saco inclui um dispositivo

de ligagio com um septo. Os disposilivos de ligagao acessivels do saco estao dispostos em linha, a0
longo da parte de trés da caira do cartucho, Os septos sdo perfurados durante a insercao do carlticho no
analisador. £ incluido um kit de carga constituido por 2 seringas cheias de solugéo de ereatinina, para a
ativagao do cartucho antes da instalagao.

Utilizagio prevista
Dsterminagao quanitativa de Na', K, Cl- iCa, ibg, BUN (urcia), glicase, lactato, creatinina, pH, pCO,,
pO,, SO,%, Het, tHb, HbF", O,Hb, COHb, MetHb, HHb e TBIl" em sangue humano usando o analisador
stat Profile Prime Plis.

Metodologia
Consulte 0 Manual de instrugées de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus para obter
metodologias e principios de analise.

Composigao
Os calibradores so solugdes salinas aquosas que contém analitos nas concentragaes listadas na tabela
acima. O calibrador B também contém corante. Nao contém constituintes de origem humana, no entanto,
boas praticas de laboratério devem ser seguidas durante o manuseio desses materiais, (REF, NCCLS
DOCUMENT 128-T2).

Adverténcias e Precaugées
Indicado para ulilizagao em diagnssticas in vitro.

Consulte o Manual de instrugées de utilizagao do Analisador Stat Profil2 Prime Plus para obter instrugées
completas. Siga as praticas padrao indicadas para o manuseamento de reagentes de laboratério, Elimine
© cartucho segundo as diretrizes locais,

O saco de efluentes contém conservante (iritante para os olhos, pele e vias respiratérias).

Armazenamento
Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade estd inscrito no cartucho de calibrador.

Instrugdes de utilizagio
Alivagao do cartucho
Os calibradores A e C 1ém de ser carregados com a seringa de creatinina antes da instalagéo do cartucho
de calibrador. As duas seringas estao eliquetadas e possuem cédigos de cor que correspondem aos
dispositivos de ligagao da caixa para o Cal Ac Cal C.
Segure a seringa com a ponta para baixo e refire a capa de protegao.
2. Fixe um dos conjuntos dz agulha inclusos 4 seringa. Remova a cobertura de protegéo da
agulha,
3. Faga corresponder a cor e etiqueta da seringa com o dispositivo de ligagdo adequado ¢ introduza

s

. Pressione lentamente o émbolo da seringa até o contetdo ser tofalmente administrado,
NAO PUXE O EMBOLO PARA LAVAR O CONTEUDO DA SERINGA.

. Relire o conjunto da agulha/seringa do dispositivo de ligagao ¢ elimine-o num contentor

adequado para objctos cortantes.

Repita as etapas 1-5 para o callbrador seguinte.

Misture bem o cartucho, agitando cuidadosamente durante 1 minuto.

o
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Consulte o Manual de instrugées de utilizagéo do Analisador Stat Profile Prime Plus para obter instrugées
completas. O cartucho de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido vérias vezes para misturar
muite bem o conteddo, O cartucho encontra-se pronto a usar.

“Nao disponivel nos EUA ou para uso em testes no local de atendimento/préximo ac paciente.

Rastreabilidade dos padrées
Analitos referenciados nos Materiais de Referéncia da Norma NIST sempre que possivel.
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Description

La cartouche contient les solutions aqueuses suivantes dans des sacs individucls : 5 calibrateurs
(calibrateur A, B, C, D et F), solution de référence et un sac  déchets souple. Chaque sac comprend un
accessoire avec une cloison. Les accessoires de sac exposés sont disposés en ligne le lang de larriére
de la boite de cartouche. Les cloisons sont percées lors de lnsertion de la cartouche dans Fanalyseur.
Un kit de charge comprenant 2 seringues remplies de solution de créatinine est inclus pour I'activation
de la cartouchs avant linstallation.

Utilisation prévue
Pour la détermination quaniitafive de N, K', C-, iCa, it BUN (urée), glucose, lactate, créatinin, pH,

, PO,, S0,%, He, tHb, HbF", O,Hb, COHb, Matbb, Ftib ot {Bil* dans lo sang humain 4 I'aids a¢
Vanafyseut Stat Profile Prime Plus.

Méthodologie
Voir le manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus pour les méthodologics et les principes.

Composition
Les calibrateurs sont des solutions aqueuses salines contenant des analytes aux

Descrizione
La cartuccia contiens le seguent soluzioni acquose in sacche separate: 5 calibratori (Galibratore A, B,
C. D e F), soluzione di riferimento e una sacca flessibile per la raccolta dei reflui. Ogni sacca include
un raceordo con un setto. | raccordi esposti si trovanc allineati lunga la parte posteriore della cassetta
reagenti. | selti vengono forati durante lnserimento della cartuccia nell‘analizzatore. Per lattivazione
della cartuccia prima dellinstallazione, viene fomito un kit di carica comprendente 2 siringhe riempite
disoluzione di creatinina,

Uso previsto
Per la daterminazione quaniitativa di Na®, K, Cl-, iCa, iMa, BUN (urea), glucosio, lattato, craatinina,
pH, PCO,, PO,, SO,%, Het, tHb, HbF*, O,Hb, COHb, Melkb, HH e tBIl* nel sangue umano medianie
Fanalizzalore $tat Profile Prime Plus.

Metodologia

Per la metodologia & i principi di analisi, vedere il Manuale contenente le istruzioni per luso
dellanalizzatore Stat Profile Prime Plus.

&

indiquées dans le tableau ci-dessus. Le calibrateur B contient également un colorant, Ne contient aucun
constituant d'origine humaine ; cependant, de bonnes praliques de laboratoire doivent étre appliquées
pour la manipulation de ces matériau. {REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2),

Avertissements et mises en garde

Pour usage diagnostique in vitra,

Voir le manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profil Prime Flus pour obtenir des instructions
complétes. Suivre les pratiques standard requises pour la manipulation des réactifs de laboratoire. Joter
la cartouche conformément aux directives locales,

Le sac 2 déchets confient un agent conservateur (iritant pour les yeux, Ia peau et les voies respiratoircs).

Stockage ) )
Stocker entre15 et 30 °C. La date de péremption est imprimée sur la cartouche de calibrateurs,

Mode d'emploi
Activation ce la cartouche
Le Cal Act le Cal C doivent atre chargés avee les seringues de créatinine avant linstallation de la
cartouche de calibrateurs, Les 2 seringues sont éliquetées et coddes par couleur pour correspondre au
accessoires sur la boite pour Cal A et Cal C.

1. Tenir la seringue avec la pointe vers le bas et enlever le capuchon de protection,
Fiter [un des ensembles d'aiguille inclus 3 Ia seringue. Retirer le couvercle de protection de
Taiguile.
Faien aorespanyire o endisuret Poiausts duta seringue avec laccessoirc approprié et insérer
laiguille.
Enfoncer lentement le piston de la seringue jusqu'a ce que le contenu soit déchargé, NE PAS
TIRER LE PISTON EN ARRIERE POUR RINGER LE CONTENU DE LA SERINGUE.
Retirer l'ensemble aiguille/seringue de Iaccessoire ot I jeter dans un récipient approprié.
Répéter les apes 14 5 pour le calibrateur suivant.
Mélanger Ia cartouche cn la secouant délicatement pendant 1 minute.

N

]
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Voir le manuel d'utiisation de 'analyseur Stat Profile Prime Plus pour abtenir des instructions
complates. La cartouche de calbrateurs doit étre retoumée doucement plusieurs fois pour bien
mélanger le contenu. La cartouche est préte a étre ulilisée.

“Non disponible aux Etats-Unis ni pour les points d'intersention/analyses délocalisées.

Tragabilité des étalons
Les substances a analyser sont tracées sclon les matériaux de référence étalons de NIST dans la
mesure du possible.

Ismertetés

A patron a kovetkez3 vizes oldatokat tartalmazza killsn tasakokban: 5 kalibrdtor (A, B, C, D és F
kalibrétar), referenciaoldat és egy rugalmas hulladékzsak. Mindegyik tasak tartalmaz egy valaszfallal
clidtott szercléket. A szabadon leva szerelékek a patron dobozanak hatoldalin egy vonalban vannak
elrendezve. Avélaszfalak dtszdrdsdra akkor kerill sor, amikor a patront behelyezik az analizétorba.
A patron és clotti alasa 2 db kreatini toltatt 5b3l &l tltake:
rendelkezésre,

all

Rendeltetésszerd hasznalat
Nat, K, Cl- iCa, iMg, karbamid, aliksz, laktat, kreatinin, pH, PCO,, FO,, SO,%, Het, tHb, HBF*, O,Hb,
COHb, Methb, HHb és til* mennyiségi meghatirozasara emberi Yérbcn a Stat Profila Prime Fius
analizétor hasznalataval.

Médszertan
A mddszertant és az alapelveket lasd a Stat Profile Prime Plus analizator felhasznalsi kézikonyvében,

Osszetétel

Akalibrétorok vizes sdoldatok, amelyek a fenti tablazatban megadott koncentracisja analitokat
tartalmazzak. A B kalibrator festékanyagot is tartalmaz. Nem tartalmaznak emberi crodetd ssszetevaket,
de 2z anyagok kezelése soran kovetni kell a helyes laboratoriumi gyakorlatokat, (REF. HCCLS
DOCUMENT M29-T2).

Figyelmeztetésck és évintézkedések
In vitrodiagnosztikai hasznalatra.
Ateljes hasznélati utasitdst Idsd a Stat Profile Prime Plus analizétor felhasznalsi kézikényvében.
Kovesse a laboratériumi reagensek kezeldsére vonatkozs standard eljdrasokat. A fel nem haszndlt
patront a helyi i Gen helyezze é

Ahulladékzsék tartositoszert tartalmaz (initalja a szemet, a bort és a 13gza:

zerveket),

Tarolas
15-30 °C homérsékleten tarolando. A lejérati datum ra van nyomtatva a kalibrétor patronra.

Hasznalati utasitas
A patron akfivaldsa
A kalibrétor patron beszerelise eldtt a2 A és C Kalibratort fel kel talteni a kreatinin fecskendavel. A két
fecskends cimkéje és szinkddolisa meafelel az A és C Kalibrtor dobozan levs szereldkeknek,

1. Tartsa a fecskendat cstcsaval lefeld, és vegye le a védasapkat,

C: a mellékelt ti: ényta ohoz. Vegye le a tirdl a a
Egyeztesse a fecskendd szinét és cimkéjét a megfelels szerelékkel, és szirja be a tat.
Lassan nyomja be a fecskendd dugattyjat a tartaima kiadasahoz. .

NE HUZZA VISSZA A DUGATTYUT A FECSKENDO TARTALMANAK ATOBLITESEHEZ,
Tavolitsa el a tilfecskendd szerelvényt a szerelékrél, majd helyezze a megfelels, éles és
hegyes hulladékok gyGjtésére szant lartalyba.

Akdvetkezo kalibrétornal ismételje meg az 15, lépést,

Apatront 1 percig 6vatosan rézva alaposan keverje 6ssze a tartalmat.

N
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Ateljes hasznalati utasitast ldsd a Stat Profile Prime Plus analizator felhasznalsi kézikényvében. A
kalibrator patront tbbszer Gvatosan meg kell forditani a tartalma alapos ésszekeverésshez. A patron
hasznélatra kész.

“Nem all az Egyestlt A illetve helyben torténs teszt

Standardok nyomon kovethetésége
Az analitok nyomon kdvetése a NIST Standard referenciaanyagai szerint torténik, ahol ez lehetséges.
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| calibratori sono soluzioni saline acquose contenenti analiti alle concentrazioni indicate nella taballa
sopra. ll calibratore B contiene anche coloranti. Mon contiene costituanti di origine umana, tultavia
attenersi alle buane pratiche di laboratorio nel mancggiare quest materiali, (FARE RIFERIMENTO AL
DOCUMENTO NCCLS M22-T2).

Avvertenze e precauzioni
Solo per I'uso diagnostico in vitro.

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuals contenents e istruzioni per luso dellanalizzators Stat
Profile Prime Plus. Adottare le normali i i ipolazione dei reagenti di
laboratorio, Smaltire la cartuccia calibratore nel rispetto delle norme vi
La sacca per la raccolta dei reflui contiene un prodotto conservante
respiratorio.

i,
itante per occhi, pelle e apparato

Immagazzinaggio
Conservare a 15 - 30 °C. La data di scadenza & stampata sulla cartuccia calibratare.

Istruzioni per I'uso
Aivazione ella cartuccia
Prima di installare la cartucia calibratore, caricare il Cal A il Cal C con la siringa contenente I
soluzione di creatinina. Le due siringhe sono contrassegnate da umrapposita clichetta e codificate a
colori in modo da corrispondere ai raccordi sul cartone del Cal A e del Cal C.

enere la siinga con la punta fivolta verso il basso e fimuovere il copripunta.
Collegare alla siringa uno dei gruppi ago in dotazione. Toglicre il copriago.

Far corrispondere il colore e Iefichetta della siringa al raccordo corrispondente ¢ inserire I'ago.
Spingere lentamente lo stantuffo della siringa fino ad erogare l'ntero contenuto.
NON RETRARRE LO STANTUFFO PER SVUOTARE LA SIRINGA DEL SUO CONTENUTO.
Rimuovere il gruppo ago/siringa dal raccordo ¢ gettarlo in un apposito contenitore per oggel
acuminati,
Ripetere i punti 1-5 per laltro calibratore.
. Miscelare bene Ia cartuccia agitandola delicatamente per 1 minuto.

& Appa

~No

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per Iuso dell'analizzatore Stat
Profile Prime Plus. Con delicatezza, capovolgere pit volte la cartuccia calibratore in modo da miscelare
bene il contenuto. La cartuccia é pronta per uso.

*Non disponibile neali USA e non per analisi al point-of-care/analisi decentrate.

Tracciabilita in base agli standard
Ogniqualvolta possibile, gli analiti sono conformi ai materiali di riferimento degli standard NIST.
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