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HCO, 11 mmol/lL | pH 6.834 @ 37°C | HCO, 22 mmol/lL | pH 7.354 @ 37°C [ PO, 103.8 mmHg [KCI |2mol/L

Na* 135.5 mmol/L | H* 146.55 nmol/lL | CI 69.0 mmol/L | H* 4426 nmollL | PO, 13.81 kPa @
CONTAINER

K* 4.0 mmol/L | Na* 77.0 mmol/lL | Glu 200 mg/dL

Cl 108.0 mmol/lL | K* 10.0 mmol/L | Glu 11.10 mmol/L

iCa 1.04 mmoliL |iCa 1.92 mmollL | Lac 10.0 mmoliL

iCa 416 mg/dL |iCa 7.68 mg/dL | Lac 89.0 mg/dL

iMg 0.50 mmol/L | iMg 1.50 mmol/L | BUN 50 mg/dL

iMg
Glu

1.22 BUN

80

mg/dL
mg/dL

iMg
tHb

3.63 17.9 mmol/L

15.6

mg/dL
g/dL

Glu 4.44 mmol/L | tHb 156 g/L
Lac 2.0 mmol/L | tHb 9.7 mmol/L
Lac 17.8 mg/dL

BUN
BUN

10
3.6

mg/dL 1

mmol/L

GY)

Description

The Cartridge contains the following aqueous solutions within incivicual bags: 5 Calibrators
(Calibrator A, B, C, D, and F SOLN), Reference Solution, and a flexible waste bag. Each
bag includes a fitment with a septum. The exposed bag fitments are arranged in a line along
the rear of the cartridge box. The septa are picrced during the insertion of the cartridge into
the analyzer.

Intended Use
Forihe quaniitative determination of Na', K Ck, iCa, Il BUN (Urea), Glucose, Lactate, pH,
, S0,%, Het tHb, HbF*, O,Hb, COHb, Metfib, HHb, and tBil* in human blood using

the s'm Pofile Prime Plus Anal/zcr
*Not available in the USA or for Point-of-Care/Near-Patient Testing use.

Methodology

Beschreibung
Dic Kassette enthilt die folgenden wassrigen Losungen in incivicuellen Beuteln: Fiinf
Kalibriermittel (Calibrator A, B, C, D und F SOLN), ie einen

Nepiypagr
To quoiyyio mepthapBdvel T Tapaxdiw uBaTIkd Slahduara ot SexwpITolS aGKous: & Méoa

Jeder Beutel weist einen Anschluss mit Septum auf. Die freiliegenden Beutelanschlisse sind
in einer Linie an der Rickseite des Kassettengehduses ausgerichtet. Die Septa werden beim
Einsetzen der Kassette in das Analysegerét durchstochen.

Verwendungszweck

Zur quantitativen Bestimmung von Na', K*, CI, iCa, iMg, BUN (Hamstoff), Glukose, Lactat, pH,
PCO,, PO,, S0,%, Hel, tHb, HbF*, O, Hb, COFib, MetHb, HHb und tBil” im menschiichen Elut
unter Verviendung des Stat Profile Prime Plus Analysegerits.

“Nicht erhaltlich in den USA oder zur Verwendung in einer Point-of-Care-Umgebung/bei
patientennahen Tests.

Refer to Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions For Use Manual for
and Principles.

Composition

The calibrators are aqueous salt solutions containing analytes at concentrations listed in

the table above. Calibrator B also contains dye. Contain no constituents of human origin,
however, good laboratory practice should be followed during the handling of these materials.
(REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Wamings and Cautions

Intended for in vitro diagnostic use.

Refer to the Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions for Use Manual for complete
directions. Follow standard practices required for handling laboratory reagents. Discard
Cartridge in accordance with local guidelines.

Waste Bag Contains Preservative (eye, skin, and respiratory irritant).

Storage

Die Verfahrensweise und -prinzipien sind dem Anleitungshandbuch fur das Stat Profile Prime
Plus Analysegerét zu entnehmen.

Zusammensataun

sind wassrige die Analyten in den in der obigen Tabelle
aufge!uhm:n Konzentrationen enthalten. Calibrator B enthélt zudem auch einen Farbstoft. Sie
sind frei von Bestandteilen menschlichen Ursprungs, jedoch sind bei der Handhabung dieser
Stoffe gute Laborpraktiken zu befolgen. (REF. NCCLS DOKUMENT M28-T2).
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Agiklama

Kartus, ayn torbalarda asagidaki sulu soliisyonlan igerir: 5 Kalibratér (Kalibrator A,
B, C, Dve F SOLN), Referans Solisyon ve esnek atik torbast. Her torbada perdeli
bir baglant pargasi bulunur, Agiktaki torba baglanti parcalan, kartus kutusunun
arkas! boyunca bir gizgi halinde dizenlenmistir. Bu perdeler, kartusun analiz cihazina

yerlestirilmesi sirasinda delinir.

Kullanim Amaci

Stat Profile Prime Plus Analiz Cihazini kullanarak insan kaninda Na*, K*, CI-, iCa,
iMg, BUN (Ure), Glikoz, Laktat, pH, PCO2, POz, S0a%, Het, tHb, HbF*, OzHb, COHb,
Methb, HHb ve tBil* diizeylerinin Kantitatif tayini igindir.

*ABD'de veya Bakim Noktasinda/Hastanin Yakininda Test kullanimi amaciyla meveut degildir.

Metodoloji

Metodolojiler ve Prensipler igin Stat Profile Prime Plus Analiz Cihazi Kullanim

Talimatlan Kilavuzuna bakin,

Bilesim

Die Analyte sind soweit moglich auf

Uyanilar ve ikazlar
In vitro tani amagh kullanima yéneliktir.

akin, Laboratuvar

Or avalutég aviyvedovial ata UikG avagopdg NIST Standard 6mou quté eivar duvaré.

Talimatlarin tamami igin Stat Profile Prime Plus Analiz Cihazi Kullanim Talimatlari

Kullanimi igin gerekl standat

uygulamalart takip edin. Kartusu yerel yénergelere uygun sekilde bertaraf edin.

Alik Torbasi, Koruyucu Madde (goz, cilt ve solunumu tahris edici) icerir.

Saklama

Kullamim Talimatlari

15 - 30°C'de saklayin. Son kullanma tarihi, Calibrator Cartridge'in Gizerinde yazilidir.

Talimatlanin tamami igin Stat Profile Prime Plus Analiz Cihazi Kullanim Talimatlarina

yavasga ters gevrilmelidir.

Standartlann Izlenebilirligi

bakin. lgerigin iyice karistinlmasini saglamak iin Calibrator Cartridge birkag kez

Analitler, mimkin oldujunda NIST Standart Referans Malzemelerine gére izlenir.

Kalibratérler, yukaridaki tabloda belirtilen konsantrasyonfarda analitleri igeren sulu tuz
soliisyonlandir, Kalibratér B ayrica boya icerir. Insan kaynakli bilesen igermez ancak
bu malzemelerin kullanimi sirasinda iyi laboratuvar uygulamalan takip edilmelidir.
(REF. NCCLS BELGESI M29-T2).
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Descripcién

El cartucho contiene las siguientes soluciones acuosas dentro de bolsas individuales:

5 calibradores (Calibradores A, B, C, D y F SOLN), solucién de referencia y una bolsa
flexible para desechos. Cada bolsa incluye un montaje con un septo. Los montajes de bolsa
expuestos estan dispuestos en linea a lo largo del lado posterior de la caja del cartucho.
Los septos se perforan durante la insercién del cartucho en el analizador.

Uso indic

Parala de(ermmaclén cuaniiativa do Nar €, Gl (G2 g, BUN (urea), glucosa, actto,
pH, PC ct, +, O;Hb, COHb, MetHb, HHb y tBil* en sangre humana
Db o ol anafizadis Stk Profis Pems Plos.

*No disponible en EE. UU. o para uso en pruebas en punto de atencién del paciente.
.

Metodologia
Para conocer la metodologia y los principios de prucba, consulte el Manual de instrucciones
de uso del analizador Stat Profile Prime Plus.

Composicién

Los calibradores son soluciones salinas acuosas que contienen analitos en las
concentraciones indicadas en la tabla anterior. El calibrador B también conticne colorante. No
contienen ninguna sustancia de origen humano; sin embargo, deben cumplirse las buenas
practicas de laboratorio al manipular estos materiales. (REF. DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Advertencias y precauciones

Indicado para uso diagnéstico in vitro.

Para conocer las instrucciones completas, conslte el Manual de instrucciones de uso del
analizador Stat Profile Prime Plus. Siga las normas estandar requeridas para la manipulacién
de reactivos de laboratorio. Deseche el cartucho de acuerdo con las normas locales.

La bolsa para desechos contiene conservante (puede initar los ojos, la piel y el sistema
respiratorio).

Almacenamiento
Conservar a 15-30°C. La fecha de vencimiento estd impresa en el cartucho de calibrador.

Instrucciones de uso

Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del
analizador Stat Profile Prime Plus. El cartucho de calibrador debe darse vuclta suavemente
varias veces para mezclar bien el contenido.

Cumplimiento de normas.
Analitos trazables a los materiales de referencia esténdar de NIST siempre que sea posible.

Descrigio

O cartucho contém as seguintes solugbes aquosas dentro de sacos individuais: 5
calibradores (calibrador A, B, C, D e F SOLN), solugao de referéncia ¢ um saco flexivel de
cfluentes. Cada saco inclui um dispositivo de ligago com um septo. Os dispositivos de
ligagéo acessiveis do saco esto dispostos em linha, a0 longo da parte de trés da caixa do
cartucho. Os septos sao perfurados durante a insergao do cartucho no analisador.

Utilizagdo prevista
De(ermlnaqao quantitativa de Na*, K*, Cl-, iCa, iMg, BUN (ureia), glicose, lactato, pH, pCO,,

SO, % Hct, tHb, HbF*, b, COHb McIHb HHb e TBIl* em sangue humano usando o
B isadar stat Profis Prme Bl

teszt

*Nem &ll ésre az Egyesiilt A
elvégzésére.

illetve helyben

Metodologia
Consulte 0 Manual de instrugbes de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus para
obter metodologias e principios de andlise.

Composicao
Gs calibradores 3o solugdes salinas aquosas que contém analitos nas concentragdes.
listadas na tabela acima. O calibrador B também contém corante. Nao contém

Description

La cartouche contient les solutions aqueuses suivantes dans des sacs incividuels :

5 calibrateurs (calibrateur A, B, C, D et F SOLN), solution de référence et un sac & céchets
souple. Chaque sac comprend un accessoire avec une cloison, Les accesscires de sac exposés.
sont disposés en ligne le long de l'arriére de la boite de cartouche. Les cloisons sont percées
lors de l'insertion de la cartouche dans Ianalyseur.

Utilisation prévue

Poura détermination quantiative do Na', K, G- 1Ca, iMg,BUN (urée), glucose. lacate, ph,
0, SO,%, Het, tHb, HbF*, O,Hb, COHb, MatHb, HHb et tBil* dans le sang humain &

Taide' de ManalySeur Stat Profile Primé Plus.

“Non disponible aux Etats-Unis ni pour les points d'intervention/analyses délocalisées.

Méthodologie
Voir le manuel d'utilisation de 'analyseur Stat Profile Prime Plus pour les méthodologies et
les principes.

Composition

Les calibrateurs sont des solutions squeuses salines contenant des analytes aux concentrations
indiquées dans le tableau ci-dessus. Le calibrateur B contient également un colorant.

Ne contient aucun constituant d'origine humaine ; cependant, de bonnes pratigues de
laboratoire doivent &tre appliquées pour la manipulation de ces matériaux. (REF. NCCLS
DOCUMENT M29-T2).

Avertissements et mises en garde

Pour usage diagnostique in vitro.

Voir le manuel d'utilisation de Ianalyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions
complétes. Suivre les pratiques standard requises pour la manipulation des réactifs de
laboratoire. Jeter la cartouche conformément aux directives locales.

Le sac a déchets contient un agent conservateur (irritant pour les yeux, la peau et les voies
respiratoires).

Stockage
Stocker entre15 et 30 °C. La date de péremption estimprimée sur la cartouche de calibrateurs.

Mode d’emploi

Voir le mode d'emploi de Ianalyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions
complétes. La cartouche de calibrateurs doit étre retournée doucement plusieurs fois pour bien
mélanger le contenu.

Tragabilité des étalons
Les substances & analyser sont tracées selon les matériaux de référence étalons de NIST dans
la mesure du possible.

Ismertetés
A patron a kévetkezd vizes uldatakz! Iznalmazza kilen 1a$ak0kban 5 kalibrétor (A, B, C, D
Kalibrétor és F oldat), és gy rugalmas Mindegyik tasak tartalmaz

egy valaszfallal elltott szereléket. A szabadnn Ievo szerelékek a patron dobozanak hatoldalén egy
vonalban vannak elrendezve. A valaszfalak dtszdrésara akkor keriil sor, amikor a patront behelyezik
az analizétorba.

Rendstetésszerd haszndlat

Na, K, Cl-, iCa, iMg, karbamid, glikoz, laktat, pH, PCO,, PO,, SO,%, Het, tHb, HbF*, O,Hb,
COHb, Methb, ik s (Bl mennyiségi meghatarozasara emberi vérben a Stat Profile Prime Plus
analizétor hasznélataval.

“Nem Il ésre az Eqyesilt A
elvégzésére.

illetve helyben torténd teszt

Médszertan
Amodszertant és az alapelveket l4sd a Stat Profile Prime Plus analizitor felhasznéldi
kéziksnyvében.

Osszetétel
Akalibrétorok vizes séoldatok, amelyck a fenti tablézatban megadott koncentrdciéju analitokat
ak. A B kalibrator is tartalmaz. Nem tartalmaznak emberi credetd

de origem humana, no entanto, boas préticas de laboratério devem ser seguidas durante o
manuseio desses materiais. (REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Adverténcias e Precaugdes

Indicado para utilizagao em diagnésticos in vitro.

Consulte 0 Manual de instrugdes de utilizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus para
obter instrugoes completas, Siga as praticas padrao indicadas para o manuseamento de
reagentes de laboratério. Elimine o cartucho segundo as diretrizes locais.

O saco de efluentes contém conservante (iritante para os olhos, pele ¢ vias respiratérias).

Armazenamento
Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade esté inscrito no cartucho de calibrador.

Instrugdes de utilizagdo

Consulte as instrugaes de utilizagdo do Analisador Stat Profile Prime Plus para obter
instrugées completas. O cartucho de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido varias
Vezes para misturar muito bem o contelido.

Rastreabilidade dos padrées
Analitos referenciados nos Materiais de Referéncia da Norma NIST sempre que possivel.
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‘sszeteviket, de az anyagok kezelése sordn kévetni kell a helyes laboratériumi gyakorlatokat.
(REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Figyelmeztetések és évintézkedések

In vitro diagnosztikai hasznalatra.

Atelies hasznélati utasitast l4sd a Stat Profile Prime Plus analizétor felhasznldi kézikonyvében.
Kévesse a laboratdriumi reagensek kcze(éséve vcnatkozé ‘standard eljarasokat. A fel nem hasznatt
patront a helyi i hel,

A hulladékczehi targaitoseert tarfalmaz ("rltaha o azomet, a bort 65 a légzaszerveket).

Tarolas
15-30 °C hdmérsékleten tarolands. A lejérati détum ré van nyomtatva a kalibrétor patronra,

Hasznalati utasitas
Ateljes hasznalati utasitast ldsd a Stat Profile Prime Plus analizator felhasznaléi kézikonyvében. A
kalibrator patront tébbszér évatosan meg kell forditani a tartalma alapos Gsszekeveréséhez.

Standardok nyomon kévethetésége

£z analitok nyomon kévetése a NIST Standard referenciaanyagai szerint torténik, ahol ez
lehetséges.
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Descrizione

La cartuccia contiene le seguenti soluzioni acquose in sacche separate: 5 calibratori (Calibratore A,

8, C, D e F SOLN), soluzione di rifefimento ¢ una sacca flessibile per la raccolta dei reflui. Ogni sacca
include un raccordo con un setto. | raccordi esposti si trovano allineati lungo la parte posteriore della
cassetta reagenti. | setti vengono forati durante l'nserimento della cartuccia nellanalizzatore.

Uso previsto
Perla delerminazions quantfaia d Nar, €, CL (Ca, Mg, BUN urea) glucosio lattato,pH, PCO

S0,%, Hct, tHb, HbF*, O Hb, COHb Mele HH e tBil* nel sangue umano mcdlan(elanahzzatom
ot Protie prima piis.

*Non disponibile negli USA e non per analisi al point-of-care/analisi decentrate.

Metodologia
Per la metodologia ¢ i principi di analisi, vedere il Manuale contenente le istruzioni per fuso
dell'analizzatore Stat Profile Prime Plus.

Composizione

| calibratori sono soluzioni saline acquose contenenti analiti alle concentrazioni indicate nella tabella
sopra. Il calibratore B contiene anche coloranti. Non contiene costituenti di origine umana, tuttavia
attenersi alle buone pratiche di laboratorio nel mancggiare questi materiali. (FARE RIFERIMENTO AL
DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Avvertenze e precauzioni

Solo per l'uso diagnostica in vitro.

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per I'uso dell'analizzatore Stat
Profile Prime Plus. Adottare le normali dei reagenti di
laboratorio. Smaltire la cartuccia calibratore nel rispetto delle norme vigenti.

La sacca per la raccolta dei reflui contiene un prodotto conservante, irritante per occhi, pelle e
apparato respiratorio.

Immagazzinaggio

Conservare a 15 - 30 °C. La data di scadenza ¢ stampata sulla cartuccia calibratore.

Istruzioni per I'uso

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per 'uso dell'analizzatore
Stat Profile Prime Plus. Con delicatezza, capovolgere pi volte la cartuccia calibratore in modo da
miscelare bene il contenuto.

Tracciabilita in base agli standard
Ogniqualvalta possibile, gli analiti sono conformi ai materiali di riferimento degli standard NIST.
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