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>495 mL

> 250 mL

>245mL > 250 mL

HCO, 11 mmol/L | pH
Na* 135.5 mmol/L | H*

K* 4.0 mmol/L | Na*
Cl 108.0 mmol/L | K*

iCa 1.04 mmol/L |iCa
iCa 416 mg/dL |iCa
iMg 0.50 mmol/L |iMg
iMg 1.22 mg/dL |iMg
Glu 80 mg/dL | tHb
Glu 4.44 mmol/L | tHb
Lac 2.0 mmol/L
Lac 17.8
BUN 10
BUN

146.55
77.0
10.0
1.92
7.68
1.50
3.63
15.2

152

tHb 94

mg/dL

mg/dL

3.6 mmol/L

6.834 @ 37°C
nmol/L | CI
mmol/L | Glu
mmol/L | Glu
mmol/L
mg/dL
mmol/L
mg/dL
g/dL
g/lL

mmol/L

HCO, 22 mmol/L | pH
69.0 mmol/L | H*
200 mg/dL
11.10 mmol/L
10.0 mmol/L
89.0 mg/dL
BUN 50 mg/dL
17.9 mmol/L

7.354 @ 37°C
44.26 nmol/L

PO, 106.1 KClI

2

PO, 14.11

mmHg

kPa

[ 2 mol/L

WASTE
CONTAINER

E

Description
The Cartridge contains the folloving aqueous solutions within individual bags: 5 Calibrators
(Calibrator A, B, C, D, and F SOLN), Reference Solution, and a flexible waste bag. Each

ag includes a fitment with a septum, The exposed bag fitments are arranged in a line along
the rear of the cartridge box. The septa are pierced during the insertion of the cartridge into
the analyzer.

Intended Use

For the quanitative dotermination of Na“, K, C-, iCa, iMg,BUN (Urea), Glucose, Lactato, pH,
PCO,, PO, SO.%, HettHb, HbF", O,Hb, COHb, MatHb, HHb, and t8il* in human blood using
tho Slat Pisfie brime Plus Analyzer

“Not available in the USA or for Point-of-Care/Near-Patient Testing use.

Methodology
Refer to Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions For Use Manual for Methodologies
and Principles.

Composition

Calibrator and solution volumes are listed in the table. Contains no constituents of human
origin, however, good laboratory practice should be followad during handling of these
materials. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2)

Warnings and Cautions

Intended for in vitro diagnostic use.

Refer to the Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions for Use Manual for complete
directions. Follow standard practices required for handiing laboratory reagents. Discard
Cartridge in accordance with local guidelines

Waste Bag Contains Preservative (eye, skin, and respiratory inritant).

Storage
Store at 15 - 30°C. Expiration date is printed on the Calibrator Cartridge:

Directions For Use
Refer to the Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions for Use for complete directions.
Calibrator Cartridge must be inverted gently several times to thoroughly mix contents.

Traceability of Standards
Analytes traced to NIST Standard Reference Materials wherever possible.
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Beschreibung

Die Kassetts enthlt die folgenden wassrigen Lésungen in individuellen Beuteln: Fiinf
Kalibriermittel (Calibrator A, B, C, D und F SOLN), Referenzlésung sowie einen Abfallbeutel.
Jeder Beutel weist einen Anschluss mit Septum auf. Die freiliegenden Beutelanschliisse sind
in einer Linie an der Riickseite des Kassettengehauses ausgerichtel. Die Septa werden beim
Einsetzen der Kassette in das Analysegerat durchstochen.

Verwendungszweck

Zur quantitativen Bestimmung von Na*, K*, CI, iCa, iMg, BUN (Harnstof), Glukose, Lactat, pH,
PCO,, PO, SO,%, Het, tb, HbF*, O Hb, COFib, MetHb, HHb und til" im menschiichen Blut
unter' Vervienduing des Stat Profile Prime Plus Analysegarits

“Nicht erhiltlich in den USA oder zur Verwendung in einer Point-of-Care-Umgebung/bei
patientennahen Tests

Verfahrensweise
Die Verfahrensweise und -prinzipien sind dem Anleitungshandbuch fir das Stat Profile Prime
Plus Analysegeriit zu entnehmen.

Zusammensetzun,
Dio Mongen von Kalibrisrmital und Losung sind n dot Tabells aufgofiht. Frei von Bostandiaion
menschiichen Ursprungs, jedoch sind bei der dieser Stoffe gute L

Nepiypagi

To guaiyyio TepIAGBAVE! Ta TAPaKGTw UBATIKG SiahupaTa ot EexwpiaTols aékoug: 5 Méaa
BaBpovopnong (uégo A, B, C, D kai E SOLN), AidAupa avapopa Kai E0KapTT T gaKodAa
amoppidrv. Ka8e caxouha mzpiapdver umroBoxi e BIGppayka. O eXTEBEIEVES UTToBoxES
BPIUKOVIG O pia GEIpd KaTG KO TNG oW MAEUPGS TG CUTKEUGTIAG 10U PUTIYYIOU.
Siappaypata SiarpuTIGVIal KATG TNV EITaYWYH 10U PUOIYYioU TN Hovéda avahuang.

EvaeBewypévn xprion

Tia Tov TIOGOTIKG TPOTBIOPIGH 10U VaiTploy, Kakiou*, XAWPIOUYWY aVIBVIWY, IovigjiEvou aaBeatiou,
toviopivou uaynaiow, oupiag (BUN), yAuxsns, yakakTikod GAatog, pH, PCO,, PO,, SO,%, Het, thb,
HBF*, O,Hb, COHb, Methb, HHb, kai oAkl XohepuBpivnc® (Bi) oo av8pa@rivo afia ué 1 xprian g
Guokeurs avdhuong Stat Profile Prime Plus.

“Aev Biarigeral anig HNA T yia xprion o€ TaparAivies SIaywoTIkES egerdaris,

MeBoBooyia

Avarpé€re 1o Eyxeipidio OBnyiov Xpriong Tng ouokeurig avikuong Stat Profile Prime Plus yia tig
peBoBohoyicg Kal Tig apxES.

Ebveean
O1 ykor ptowy 5 xal Grov Tivaka, Aev TEPIEXEl UTTATIKG

befolgen. (REF. NCCLS DOKUMENT M29-T2).

inweise und Vorsi
Zum Gebrauch bei der /n-vitro-Diagnose bestimmt
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Plus Die tibliche far d
Laborreagenzien otz befolgen. Die Kalibrierkassette ist im Emklang mit &tlichen Richtlinien
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Der enthalt ein

(Reizstoff fiir Augen, Haut und Atemwege).

Lagerung
Bei 15-30 °C lagem. Das ist auf der
Gebrauchshinweise
i sind dem fiir das Stat Profile Prime
Die i istzum grii Mischen mehrmals

Plus zu
Vorsichtig zu wendon.

Ruickfiihrbarkeit der Standards
Die Analyte sind soweit maglich auf

des NIST ri
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NpociBoToirieis Kat TPOPUAGEEIS

Evaeikvutar yia SiayvwoTix xpian in vitro.

Avarpigre 1o Eyxeipiio OSnyiv Xpriong g ouoeuris avéhuang Stat Profile Prime Plus yia mhipeig
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Amoiikevon
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OBnyieg xprfiong
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xakd 10 TepiexopEva.

AVIXVEUGIHSTATA TTPOTUTIWY
O1 avahutég avixvedovial a1 uhikG avagopds NIST Standard 6mou autd givar Suvato.

m Nova Biomedical GmbH Hessenring 13A, Geb. G 64546 Morfelden-Walldorf Germany

Made in USA
www.novabiomedical.com

200 Prospect Street
Waltham, MA 02454 U.S.A.

LPN 59226K 2022-02 v



@

Descripcién

El cartucho contiene las siguientes scluciones acuosas dentro de bolsas individuales:

S calibradores (Calibradores A, B, C, D y F SOLN), solucion de referencia Y una bolsa
flexible para desechos. Cada bolsa incluye un montaje con un septo. Los montajes de bolsa
expuestos estdn dispuestos en linea a lo largo del lado posterior de la caja del cartucho.
Los seplos se perforan durante la insercion del cartucho en el analizador.

Uso indicado

Para la determinacién cuantitativa de Na*, K*, Cl-, iCa, iMg, BUN (urea), glucosa, lactato,
pH, i , SO,%, Het, tHb, HbF*, O,Hb, COHb, MetHb, HHb ytBil* en sangre humana
usando ef anafizador Stat Profilé Primé Plus.

“No disponible en EE. UU. o para uso en pruebas en punto de atencién del paciente.

Metodologia
Para conocer la metodologia y los principios de Pprueba, consulte el Manual de instrucciones
de uso del analizador Stat Profile Prime Plus.

Composicién
Los volimenes de callbrador y solucién se detallan en la tabla. No contiene ninguna
sustancia de origen humano; sin embargo, deben seguirse las buenas praclicas de
laboratorio al manipular estos materiales. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Advertencias y precauciones
Indicado para uso diagnéstico in vitro.

Para conacer las instnucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del
analizador Stat Profile Prime Plus. Siga las normas estandar requeridas para la manipulacion
de reactivos de laboratorio. Deseche el cartucho de acuerdo con las normas locales.

La bolsa para desechos contiene conservante (puede iritar los ojos, Ia piel y el sistema
respiratorio).

Almacenamiento
Conservar a 15-30°C. La fecha de vencimiento estd impresa en el cartucho de calibrador.

Instrucciones de uso

Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del
analizador Stat Profile Prime Plus. El cartucho de calibrador debe darse vuelta suavemente
Vvarias veces para mezclar bien el contenido.

Cumplimiento de normas
Analitos trazables a los materiales de referencia estandar de NIST siempre que sea posible.

Descrigdo

O cartucho contém as seguintes solugdes aquosas dentro de sacos individuais: 5
calibradores (calibrador A, B, C, D e F SOLN), solugao de referéncia e um saco flexivel de
efluentes. Cada saco inclui um dispositivo de ligagdo com um septo. Os dispositivos de
ligagdo acessiveis do saco estao dispostos em linha, ao longo da parte de trés da caixa do
cartucho. Os septos sao perfurados durante a insergdo do cartucho no analisador.

Utilizagao prevista
Determinagao quantitativa de Na', K, Cl-, iCa, iMg, BUN (ureia), glicose, lactato, pH, pCO,,
PO, SO%, Het, tHb, HbF*, O,Hb, COHb, MetHb, HHb e TBIl* em sangue humano usando'o
andlisador Stat Profife Prime Plus.

“Nem il rendelkezésre az Eqyesiilt Allamokban, illetve helyben térténd/betegkdzeli teszt
elvégzésére

Metodologia
Consulte o Manual de instrugdes de ulizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus para
obler metodologias e principios de analise.

Composigio
Os volumes de calibrador e solugdo estéo indicados na tabela. Nao contém compostos
de origem humana, contudo, deve ser seguida uma boa pratica laboratorial durante o
manuseamento destes maleriais. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Adverténcias e Precaugdes
Indicado para ulilizagao em diagnésticos in vitro.

Consulte 0 Manual de instrugées de uliizagéo do Analisador Stat Profile Prime Plus para
obler instrucdes completas. Siga as praticas padrao indicadas para o manuseamento de
reagentes de laboraldrio. Elimine o cartucho segundo as direlrizes locais.

Description
La cartouche contient les solutions aqueuses suivantes dans des sacs individuels :
5 calibrateurs (calibrateur A, B, C, D et F SOLN), solution de référence et un sac 2 déchets

souple. Chague sac comprend un accessoire avec une cloison. Les accessoires de sac exposés

sont disposés en ligne le long de I'arriére de la boite de cartouche. Les cloisons sont percées
lors de l'insertion de la cartouche dans I'analyseur.

Utilisation prévue

Pour la détermination quantitative de Na*, K*, C-, iCa, iMg,BUN (urée), glucose, lactate, pH,
),, PO,, 8O %, Het, tHb, HbF*, O,Hb, COHb, MetHb, HHb et tBil* dans le sang humain a

I'aide de I'analyseur Stat Profile Primé Plus.

*Non disponible aux Etats-Unis ni pour les points d'intervention/analyses délocalisées.
Méthodologie

)

Descrizione

La carluccia contiene le seguenti soluzioni acquose in sacche separate: 5 calibratori (Calibratore A,
B, C, De F SOLN), soluzione di riferimento e una sacca flessibile per la raccolta dei reflui. Ogni sacca
include un raccordo con un setto. | raccordi esposti si trovano allineati lungo la parte posteriore della

casselta reagenti. | setti vengono forati durante ['i della cartuccia nell'

Uso previsto
Per la determinazione quantitativa di Na*, K*, CI-, iCa, ng; BUN (urea), glucosio, lattato, pH, PC(
PO, SO,%, Het, tHb, HbF", O,Hb, COHb, MetHb, HH e tBil*
Stat Profile Prime Plus.

*Non disponibile negli USA e non per analisi al point-of-care/analisi decentrate.

Metodologia
Per la metodologia i principi di analisi, vedere il Manuale contenente le istruzion per I'uso
dell'anali

Voir le manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus. pour les mé! ies et
Ies principes

Composition

Les volumes de calibrateurs et de solutions sont indiqués dans le tableau. Ne contient aucun
constituant d'origine humaine ; cependant, de bonnes pratiques de laboratoire doivent étre
appliquées pour la manipulation de ces matériaux. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Avertissements et mises en garde
Pour usage diagnostique in vitro.

Voir le manuel d'utiiisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions
complétes. Suivre les pratiques standard requises pour la manipulation des réaclifs de
laboratoire. Jeter Ia cartouche conformément aux directives locales.

Le sac a déchets conlient un agent conservateur (iritant pour les yeux, la peau et les voies
respiratoires).

Stockage
Stocker entre15 et 30 °C. La date de péremption est imprimée sur la cartouche de calibrateurs.

Mode d'emploi
Voir le mode d'emploi de I'analyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions
complétes. La cartouche de calibrateurs doit étre retoumée doucement plusieurs fais pour bien
mélanger le contenu.

Tragabilité des étalons
Les substances & analyser sont tracées selon les matériaux de référence étalons de NIST dans

la mesure du possible

Ismertetés
A patron a kdvetkez5 vizes oldatokat tartalmazza kiilon tasakokban: 5 kalibrator (A.B.C,D
kalibrétor és F oldat), referenciaoldat és egy rugalmas hulladékzsék. Mindegyik tasak tartalmaz

egy valaszfallal ellatott szereléket. A szabadon levd szerelékek a patron dobozanak hétoldaln egy

vonalban vannak elrendezve. A vélaszfalak atszurasara akkor keriil sor, amikor a patront behelyezik

az analizatorba.

Rendeltetésszerii hasznalat
a*, K"hfel-l iCa, iMg, karbamid, glikéz, laktat, pH, PCO,, PO,, SO,%, Het, tHb, HbF*, O,

Na', Hb,
COHb, MetHb, HHb és Bil* mennyiségi meghatarozdsara emberi vérben a Stat Profile Frime Plus

analizator haszndlataval.

“Nem all ésre az Egyestilt Al
clvégzésére.

. illetve helyben térténd 6zeli teszt

Médszertan
Amédszertant és az alapelveket I4sd a Stat Profile Prime Plus analizétor felhasznali
kézikényvében.

Osszetétel
A és az oldatok iségét a tablazat . Nem tartalmaz emberi eredetii
Ssszeteviket, de az anyagok kezelése soran kévetni kell a helyes laboratoriumi gyakorlatokat.
(REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Figyelmeztetések és évintézkedések
In vitro diagnosztikai haszndlatra. .
Atelies hasznalati utasitast lasd a Stat Profile Prime Plus analizator felhasznéldi kézikinyvében.

Kévesse a laboratériumi reagensck kezelésére vonalkozé standard elrasokat. A fel nem haszndlt

patront a helyi helyezze hulladékba.
A é 6 tartalmaz (irritélja a szemet, a bért és a légzészervaket)

O saco de efluentes contém conservante (imitante para os olhos, pele e vias

Armazenamento
Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade esta inscrito no cartucho de calibrador.

InstrugGes de utilizagdo
Consulte as instrugdes de utiizagao do Analisador Stat Profile Prime Plus para obter
instrugdes completas. O cartucho de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido vérias
vezes para misturar muito bem o contetido.

Rastreabilidade dos padrdes
Analitos referenciados nos Materiais de Referéncia da Norma NIST sempre que possivel.
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Tarolas
15-30 °C homeérsékleten térolands. A lejarati détum ra van nyomtatva a kalibrator patronra.

Hasznalati utasitas

Atelies hasznalati utasitist ldsd a Stat Profile Prime Plus analizator felhaszndl6i kézikdnyvében. A

kalibrator patront t5bbszér 6vatosan meg kell forditani a tartalma alapos Gsszekeveréséhez.

Standardok nyomon kovethetsége
Az analitok nyomon kévetése a NIST Standard referenciaanyagai szerint térténik, ahol ez
lehetséges.
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Stat Profile Prime Plus.

Composizione

1 volumi dei calibratori e delle soluzioni sono riportati nella tabella. Non contiene costituenti di origine
umana; attenersi tuttavia alle buone pratiche di laboratorio nel maneggiare questi materiali. (FARE RIF.

AL DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Avvertenze e precauzioni
Solo per luso diagnostico in vitro.

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per l'uso dell'analizzatore Stat
ioni i y ione dei reagenti di

Profile Prime Plus. Adottare le normali perla
laboratorio. Smaltire la cartuccia calibratore nel rispetto delle norme vigent.
La sacca per la raccolta dei reflui contiene un prodotto conservante, iritante per occhi, pelle e
apparato respiratorio.

Immagazzinaggio

Conservare a 15- 30 °C. La dala di scadenza ¢ stampata sulla cartuccia calibratore.

Istruzioni per I'uso
Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per I'uso dell'analizzatore
Stat Profile Prime Plus. Con delicatezza, capovolgere pil volte la cartuccia calibratore in modo da
miscelare bene il contenuto.

Tracciabilita in base agli standard
Ogniqualvolta possibile, gli analiti sono conformi ai materiali di riferimento degli standard NIST.
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