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>250 mL

23102034

>495 mL >245mL >250 mL > 850 mL

HCO 11 mmol/L | pH
Na* 135.5 mmol/L | H*

7.354 @ 37°C | PO,
4426 nmol/lL | PO,

104.2 mmHg | KCI

13.86 kPa WASTE
O

6.834 @37°C |HCO, 22 mmollL | pH [ 2 moin
146.55 nmol/L | CI 69.0 mmol/L | H*

K* 4.0 mmol/L | Na* 77.0 mmol/L | Glu 200 mg/dL

Cl 108.0 mmol/L | K* 10.0 mmol/L | Glu
iCa 1.04 mmol/L |iCa 1.92 mmol/lL | Lac 10.0 mmol/L
iCa 416 mg/dL |iCa 7.68 mg/dL |Lac 89.0 mg/dL
iMg 0.50 mmol/L |iMg 1.50 mmol/L | BUN 50 mg/dL
iMg 1.22 mg/dL |iMg 3.63 mg/dL | BUN 17.9 mmol/L
Glu 80 mg/dL | tHb 152  g/dL
Glu 444 mmol/L | tHb 152 gL

11.10 mmol/L

Lac 2.0 mmol/L | tHb 9.4 mmol/L

Lac 17.8 mg/dL
BUN 10 mg/dL
BUN 3.6 mmol/L

Description

The Cartridge contains e following aqueous solutions within individual bags: 5 Calibrators
(Calibrator A, B, C, D, and F), Reference Solution, and a flexible waste bag. Each bag
includes a fitment with a septum. The exposed bag fitments are arranged in a line along the
rear of the cartridge box. The septa are pierced during the insertion of the cartridge into the
analyzer. A charge kit consisting of 2 syringes filled with creatinine solution is included for
cartridge activation prior to installation.

Intended Use
For the quantitative determination of Na*,
HI

PCO,, FO,, %, 5 3 , MetHb, HHb, and tBil in animal whole blood using
the Stat Prafile Prime Plus VET Analyzer.

Methodolo
Refer to Sla! Pml’[e Prime Plus VET Analyzer Instructions For Use Manual for

K-, Cl-, iCa, iMg,BUN (Urea), Glucose, Lactate, pH,

Beschreibung
Die Kassete enthilt die folgenden wassrigen Lésungen in individuellen Beuteln: Finf
Kalibriermittel (Calibrator A, B, C, D und F), Referenzlsung sowie einen Abfallbeutel. Jeder
Beutel weist einen Anschiuss mit Septum auf. Die freiliegenden Beutelanschiiisse sind in einer
Lini an der Ricksete des Kassatiengehluses ausgerchit, e Sepi werden beim Ensetzen
der Kassette in das Befillsatz, der aus zwei mit
einer Kreatininldsung gefiillten Spritzen besteht, dlenl zum Aktivieren der Kassette vor der
Installation.

Verwendungszweck

Zu quaniatven Bestimmung von Nar, K, CI, (G2, g, BUN (Hamslof. Glukose, Lactal, pH.
SO,%, Het, tHb, O, etHb, HHb und tBil im Vollblut von Tieren unter

Verwendung o St Profts Phms plos VETAnaIysegera s.

and Principles.

Composition

Calibrator and solution volumes are listed in the table. Contains no constituents of human
origin, however, good laboratory practice should be followed during handiing of these
materials. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Warnings and Cautions

Refer to the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions for Use Manual for complete
directions. Follow standard practices required for handling laboratory reagents. Discard
Cartridge in accordance with local guidelines.

Waste Bag Contains Preservative (eye, skin, and respiratory irrtant).

Storage
Store at 15 - 30°C. Expiration date is printed on the Calibrator Cartridge

Directions For Use
Refer to the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions for Use for complete directions.
Calibrator Cartridge must be inverted gently several times to thoroughly mix contents.

Traceability of Standards
Analytes traced to NIST Standard Reference Materials wherever possible.

Il /205%

Die Verfahrensweise und -prinzipien sind dem Anleitungshandbuch fur das Stat Profile Prime
Plus VET Analysegerét zu entnehmen.

Zusammensetzung

Die Mengen von Kallbnerm!ﬂel und L8sung sind in der Tabelle aufgefiihrt. Frei von Bestandteilen
menschlichen Ursprungs, jedoch sind bei der Handhabung dieser Stoffe gute Laborpraktiken zu
befolgen. (REF. NCCLS DOKUMENT M29-T2).

und

sind dem Anleit rur das Stat Profile ane
Plus VET Die ibliche
Laborreagenzien ist zu befalgen Die Kalibrierkassette istim Emldang mll onllchen Rlchlllmen
2u entsorgen.

Der enthalt ein (Reizstoff fur Augen, Haut und Atemwege).
Lagerung
Bei 15-30 °C lagern, Das ist auf der
Gebrauchshinweise

sind dem it fur das Stat Profile Prime
Plus VET : Dic Kalibri st zum gri Mischen

mehrmals vorsichtig zu wendon

Riickfiihrbarkeit der Standards

Die Analyte sind soweit méglich auf Standard. des NIST
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Neprypagi
To Quaiyyio EpIAGPBGAVE! T TAEKATW UBATIKG SIGAGHATA G pepovapévous adKous: 5 Méaa
Basoudnons (uéco A, B, C, D Kal E), 0idAuya avagopds Kol LK Gakoiha croppipdray. Keoe
XA pE umoBoyég BpioKovial G pia ozipd
Yord, pl‘]mg g Tiow rrALupé; e o quaiyyiou. Ta Kard
Iy e1gywy Tou quatyyiou aTn povéSa avaAuong. MepiAauBGvETan éva Kif GopTwIONG TTou amapTiZeTal
a6 2 GUPIVYES VEMIGHEVES HE BIBAULG KEGTIVIVIG Ia TNV EVEpYOTIOinaT Tou QUOTYYIOU TIpIV aTT6 TNV
eyKardaTaon,

EvGeBeypiévn ypiton
T ov Moo poodiopiops 1oy varplour, kaNiou', ghupiodyuy aubvtu; loviouivou ofatiou
loviopévou payvnaiou, oupiag (BUN), yAuk6gng, yahakiikou GAarog, pH

tHb, O,Hb, COHb, MetHb, HFib, kai Dng XoAepuBPIVI o TAAPES il GWV(20% b T xgnun mg
ouokelrig avihuong Stat Profile Prime Plus VET.

MeBoSoAoyia
AvarpéEre o1o Eyxeipidio OBnyicv Xpriong g ouokeuric aviuong Stat Profile Prime Plus VET yia i
peBoBohovicg Ka Tig apXES.

Eiveeon

O1 dyKol pégv J Ka 1oV THivaka. Aev TEQIEXEl GUTTATIKG
QVBPAIVIG TIPOEAEUIG, WOTGG0 8 TTPETTE! va XOAOUBEITGI 0pBr} epyaaTnpiaKe TEKTIK Kard 1
XPrion TéToiwy uikiv. (AP. ANA®. EFTPA®OY NCCLS M28-T2).

NpPOEIBOTIOINCEIS Kal TPOPUAGEEIS

Avatpigie a10 Evxeipiio OBnyiiv Xpriang g ouskeuris avéAuarg Stat Profile Prime Plus VET yia
hvipeic oBnyieg. ArohouBeite TV cuviBn TpaKTIKI] yia 1n pETayeipion avTiSpacTRlwY EpyaTTPiU.
ATIOPPIPIE T0 GUOIYYIO ULV HE Tig TOMIKEG KATEUBUYTHpIE 0BNYies

H 0aroUAa GTIOPPINGTLY TEpIEXE! GUVINNTIKG (pEBICE! 10 ciTia, 10 BEPIC KCll 10 QVATIVEUGTIKG
aUoInua).

AmoBiikeuon
AmoBrikeuon a1oug 15 - 30°C BaBjos. H nuepopnvia Afgng elvar tuwpvn ato guaiyyio
BaBpovépnang.

OBnyieg xpong

Avaipégiz ati Odnyis Xpriong N auokeuris avéhuang Stat Profile Prime Plus VET yia mhpeig
oBnyics. To QuTiyyIo BaBIOVOUNGNG TTPETE! Va avaCTpapE] anald apKerés PopEg Vi va avapixBody.
KA 1 TEpIEYGHEVa

AVIXVEUTIH6TNTA TPOTOTIWY
1 avahurég avixvedovian aia UNKG avagopdg NIST Standard 6mou auré eival epikd.
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Descripcién

El cartucha contiene las siguientes soluciones acuosas dentro de bolsas individuales:

5 calibradores (Calibradores A, B, C, D y F), solucidn de referencia y una bolsa flexible para
desechos. Cada bolsa incluye un montaje con un septo. Los montajes e bolsa expuestos estin
dispuestos en linea a lo largo del lado posterior de la caja del cartucho. Los septos se perforan
durante la insercion del cartucho en el analizador. Se incluye un kit de carga compuesto por dos
jeringas llenas de solucién de creatinina para activar el cartucho antes de la instalacion.

Uso indicado

Para a determinacion cuartiativa de Nar, K-, Gl (Ca, Mg, BUN (rea),glucoss,lactalo,
pH, PCO,, PO,, SO,%, Het, tHb, O;Hb, COHb, MetHb, HHb y 18il en sangre completa animal
usando el analizador Stat Profile Prime Plus VET.

Metodologia
Para conocer la metodologia y los principios de prueba, consulte el Manual de instrucciones
de uso del analizador Stat Profile Prime Plus VET.

Composicién

Los volimenes de calibrador y solucién se detallan en la tabla. No contiene ninguna
sustancia de origen humano; sin embargo, deben seguirse las buenas prcticas de
laboratorio al manipular estos materiales. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Advertencias y precauciones
Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso

del analizador Stat Profile Prime Plus VET. Siga las normas estandar requeridas para la
manipulacién de reactivos de laboratorio. Deseche el cartucho de acuerdo con las nomas
locales.

La bolsa para desechos contiene conservante (puede iritar los ojos, Ia piel y el sistema
respiratorio).

Almacenamiento
Conservar a 15-30°C. La fecha de vencimiento esta impresa en el cartucho de calibrador.

Instrucciones de uso

Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso
del analizador Stat Profile Prime Plus VET. El cartucho de calibrador debe darse vuelta
suavemente varias veces para mezclar bien el contenido.

CGumplimiento de normas
Analitos trazables a los materiales de referencia esténdar de NIST siempre que sea posible.

Descrigio

O cartucho contém as seguintes solugdes aquosas dentro de sacos individuais: 5
calibradores (calibrador A, B, C, D e F), solugdo de referéncia e um saco flexivel de efluentes.
Cada saco inciui um dispositvo de ligagao com um septo. Os dispositivos de ligagao
acessiveis do saco estio dispostos em linha, ao longo da parte de trés da caixa do cartucho.
Os septos sao perfurados durante a insercao do cartucho no analisador. E incluido um kit de
carga conslituido por 2 seringas cheias de solugdo de creatinina, para a ativagao do cartucho
antes da instalagao.

Utilizagdo prevista

Determinagdo quantitativa de Na*, K*, CI-, iCa, IMg. BUN (ureia), glicose, lactato, pH, pC
PO, SO.%, Hel, IHb Oyg, cove, ot et 781 sangee 0131 aNIMal UsaNdo 0 analisador Stat Pmﬁln
Prime Plus' VET.

Metodologia
Consdlle o Manual de instrugdes de uilizagio do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para
obter metodologias e principios de andlise.

Composigao

Description
La cartouche contient les solutions aqueuses suivantes dans des sacs individuels :

5 calibrateurs (calibrateur A, B, C, D et F), solution de référence et un sac & déchets souple
Chaque sac comprend un accessoire avec une cloison. Les accessoires de sac exposés sont
disposés en ligne Ie long de I'arriére de la bofle de cartouche. Les cloisons sont percées lors de
linsertion de la cartouche dans 'analyseur. Un kit de charge comprenant 2 seringues remplies
de solution de créatinine est inclus pour I'activation de la cartouche avant linstallation.

Utilisation prévue

Pour la délermination quantitative de Na, K", Ci-, iCa, iMg,BUN (urée), glucose, lactate, pH,
PG, PO, SO.%, Hel, Hb, O;Hb. GOHE, MetH, Hrib et 18l dans le sang totai animal 3 I3ide
de 'analyseur Stat Profile Prime Pius VET.

Méthodologie
Voir le manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour les méthodologies
etles principes.

Composition
Les volumes de calibrateurs et de solutions sont indiqués dans le tableau, Ne contient aucun
constituant d'origine humaine ; cependant, de bonnes pratiques de laboratoire doivent &tre
appliquées pour la manipulation de ces matériaux. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Avertissements et mises en garde

Voir le manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des
instructions complétes. Suivre les pratiques standard requises pour la manipulation des réactifs
de laboratoire. Jeter la cartouche conformément aux directives locales.

Le sac a déchets contient un agent conservateur (irritant pour les yeux, Ia peau et les voies
respiratoires).

Stockage
Stocker entre15 et 30 °C. La date de péremption est imprimée sur la cartouche de calibrateurs.

Mode d’emploi

Voir le mode d'emploi de I'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des instructions
complétes, La cartouche de calibrateurs doit étre retournée doucement plusieurs fois pour bien
mélanger le contenu.

Tragabilité des étalons
Les substances a ana!yser sont tracées selon les matériaux de référence étalons de NIST dans
Ia mesure du possible.

<)

Ismertetés

A patron a kévetkezd vizes oldatokat tartalmazza kiilon tasakokban: 5 kalibrator (A, B, C, D

és F kalibrétor), referenciaoldat és egy rugalmas hulladékzsak. Mindegyik tasak tartalmaz eg;

valaszfallal elldtott szereléket. A szabadon levs szerelékek a patron dobozanak hatoldalan egy

vonalban vannak elrendezve Avalaszhlak dtszdrasara akkor keml sor, amikor a palmn( behelyezik
d

allo toltokészlet all lendelkezesre

Rendelte!esszeru hasznlat

I-, iCa, iMg, karbamid, gliikéz, laktat, pH, PCO,, PO,, SO,%, Hct, tHb, O,Hb, COHb,
MBIHh HHb ésiBil mennyiségi meghatarozasara allati lel}es Veérbeh a Stat Profile Prime Plus VET
analizator hasznalataval

Modszertan
A mdédszertant és az alapelveket lasd a Stat Profile Prime Plus VET analizator felhasznaléi
kézikdnyvében.

Osszetétel
A kalibratorok es az oldalok mennyiségét a tablazat tartalmazza. Nem tartalmaz emberi eredetd

Os volumes de calibrador e solugdo estdo indicados na tabela. Nao contém
de origem humana, contudo, deve ser seguida uma boa pratica laboratorial durante o
manuseamento destes materiais. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Adverténcias e Precaugdes
Consulte 0 Manual de instrugdes de utilizago do Analisador Stat Profile Prime Plus VET
para obter instrucées completas. Siga as praticas padrao indicadas para o manuseamento de
reagentes de laboratério. Elimine o cartucho segundo as direlrizes locais.

O saco de efluentes contém conservante (irritante para os olhos, pele e vias respiratérias).

Armazenamento
Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade esta inscrito no cartucho de calibrador.

Instrugdes de utilizagdo
Consulte as instrugdes de utiizagdo do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para obter
instrugdes completas. O cartucho de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido varias
vezes para misturar muito bem o conteudo.

Rastreabilidade dos padrdes
Analitos referenciados nos Materiais de Referéncia da Norma NIST sempre que possivel.
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anyagok kezelése sordn kdvetni kell a helyes laboratériumi gyakorlatokat.
(REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Figyelmeztetések és ovintézkedések

A telies hasznalali utasitast lasd a Stat Profile Prime Plus VET analizator felhasznal6i
reagensek vonatkozé standard eljarasokat.

Afel nem hasznalt patront a helyi ir Gen helyezze

A hulladékzsak tartésitészert tattalmaz (irritélja a szemet, a bért és a légzészerveket).

Tarolas
15-30 °C homérsékleten tarolands. A lejarali datum rd van nyomtatva a kalibrétor patronra

Hasznalati utasitas

Ateljes hasznalati utasitast lasd a Stat Profile Prime Plus VET analizator felhasznaloi
kézikdnyvében. A kalibrator patront tébbszér 6vatosan meg kell forditani a tartaima alapos
bsszekeveréséhez.

Standardok nyomon kévethetgsége
Az analitok nyomon kévetése a NIST Standard referenciaanyagai szerint térténik, ahol ez
lehetséges.
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Descrizione
La cartuceia contiene le seguenti soluzioni acquose in sacche separate: 5 calibratori (Calibratore A, B,
C, D e F), soluzione di riferimento e una sacca flessibile per la raccolta dei reflui. Ogni sacca include

un raccordo con un setto. | raccordi esposti si trovano allineati lungo Ia parte posteriore della cassetta
reagenti. | setti vengono forati durante I'inserimento della cartuccia nell'analizzatore. Per I'ativazione

della cartuccia prima dellinstallazione, viene fornito un kit di carica comprendente 2 siringhe riempite

di soluzione di creatinina.

Uso previsto

Per a determinazione quanitativa di Na', K', Gk iCa, iMg, BUN (urea), glusosio latato, pH, PCO,
SO,%, Het, tHb, HbF, O,Hb, COHb, MetHb, HH e tBil nel sangue intero animale mediante

Faraiasiars Stat Protl Proim Bl VET

Metodologia
Per la metodologia e i principi di analisi, vedere il Manuale contenente le istruzioni per Iuso
dellanalizzatore Stat Profile Prime Plus VET.

Composizione

I'volumi dei calibratori e delle soluzioni sono riportati nella tabella. Non contiene costituenti di origine
umana; attenersi futtavia alle buone pratiche di laboratorio nel maneggiare questi materiali. (FARE RIF.
AL DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Avvertenze e precauzioni
Per indicazion deltagliate, vedere il Manuale contenente le istruzion per luso dell'analizzatore Stat
Profile Prime Plus VET. Adottare le normali dei reagenti di
laboratorio. Smaltire la cartuccia calibratore nel rispetto delle norme vigent.

La sacca per la raccolta dei reflui contiene un prodotto conservante, irrtante per occhi, pelle e
apparato respiratorio.

Immagazzinaggio
Conservare a 15 - 30 °C. La data di scadenza é stampata sulla cartuccia calibratore.

Istruzioni per 'uso

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per l'uso dell'analizzatore Stat
Profile Prime Plus VET. Con delicatezza, capovolgere pis volte la cartuccia calibratore in modo da
miscelare bene il contentto.

Tracciabilita in base agli standard
Ogniqualvolta possibile, gli analiti sono conformi ai materiali di riferimento degli standard NIST.
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