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Stat Profile Prime Plus® VET Calibrator Cartridge With Creatinine

Stat Profile Prime Plus® VET Kalibrierkassette mit Kreatinin, ®uoiyyio pécou Babpovépnong VET e kpeativivn Stat Profile Prime Plus®, Cartucho de calibrador
con creatinina Stat Profile Prime Plus® VET, Cartouche de calibrateurs avec créatinine Stat Profile Prime Plus® VET, Cartuccia calibratore con creatinina Stat
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>495 mL

> 250 mL

> 245 mL

> 850 mL

HCO, 11 mmol/L | pH

Na* 135.5 mmol/L | H* 146.55

iCa 416 mg/dL |iCa 7.68
iMg 1.22 mg/dL | iMg 3.63
Glu 80 mg/dL | tHb 15.2
Glu 4.44 mmol/L | tHb 152

Lac 17.8 mg/dL
BUN 10 mg/dL
BUN 3.6 mmol/L
Creat 1.0 mg/dL
Creat 0.09 mmol/L
Creat 88.4 pmol/L

6.834 @ 37°C
nmol/L | CI 69.0 mmol/L | H*
K* 4.0 mmol/L | Na* 77.0 mmol/L | Glu 200 mg/dL
Cr 108.0 mmol/L | K* 10.0 mmol/L | Glu
iCa 1.04 mmol/L | iCa 1.92 mmol/L | Lac 10.0 mmol/L
mg/dL
iMg 0.50 mmol/L | iMg 1.50 mmol/L
mg/dL

Lac 2.0 mmol/L | tHb 9.4 mmol/L

Hco, 22 mmollL | pH  7.354 @ 37°C

44.26 nmol/L

11.10 mmol/L

Lac 89.0 mg/dL
BUN 50 mg/dL
BUN 17.9 mmol/L
Creat 5.0 mg/dL
0.44 mmol/L
442 pmol/L

Creat
Creat

PO, 1062mmHg | KCl |2m0|/L

PO, 14.12kPa

2
WASTE
CONTAINER
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Description
‘The Cartridge contains the following aqueous solutions within individual bags: 5 Calibrators
(Calibrator A, B, C, D. and F), Reference Solution, and a flexible waste bag. Each bag
includes a fitment with a septum. The exposed bag fitments are arranged in a lina along the
rear of the cartridge box. The septa are piorced during the insertion of the cartridge into the
analyzer. A charge kit consisting of 2 syringes filled with creatinine solution is included for
ridge activation prior to installation.

Intended Use
For tho quaniatie datormination o Nar, K, -, iCa, Mg, BUN (Uroa). Glucosa, Lactate,
Croatinino, pi 0,%, HettHb, O,Hb, COHb, MotHb, HHb, and tEil in animal
viholo blood using the Stat Profile Prime Plus (/ET Anax/w

Methodology

@

Beschreibung

Dio Kassotte onthlt dio folgenden wassrigen Lésungen in individuellen Beuteln: Fiinf
Kalibriermittel (Calibrator A, B, C, D und F), Refersnzlosung sowie cinen Abfallbeutel, Jeder
Boutel waist einen Anschluss mit Septum auf. Dic freiliegenden Beutalanschlisse sind in einer
Linic an der Rickssite dos Kassettangohauses ausgerichtat. Die Septa werden beim Einsotzen
der Kassotte in das Ein Befiilsatz, der aus zwei mit
ciner Kreatininlsung gefalten Spritzen besteht, dient zum Aktivieren der Kassette var der
Installation.

Verwendungszweck

Zur quantitativen Bestimmung von Na*, K*, CI, iCa, iMa, BUN (Hamstof), Glukose, Lactat,
Kreatinin, pH. PCO,, 0,%, Het, tHb, O Hb, COHb, MotHb, HHb und tBil im Vollblut von
Tieron unter Verwendung des Stat Profile Prime Plus VET Analysogerats.

Rofer to Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions For Use Manual for
and Principlos.

Composi
Calirator and selfian velumas are stod i tha tabla, Contains o consttuarls of huah
origin, howaver, good laboratory practice should b followed during handling of theso
materials. (REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Warnings and Cautions
Rofor to the Stat Profila Prime Plus VET Analyzr Instructions for Use Manual for complata
directions. Follow standard practices required for handiing laboratory roagents. Discard
Cartridge in accordance wilh local guidelines.

Waste Bag Contains Preservative (eye, skin, and respiratory iritant).

Stor:
S(um s 30°C. Expiration date is printed on the Calibrator Cartridge.

Diractions For Uso
tivation of Cartridge

CalAand Gal & muckbo charged viith creatinine syrings priof to installation of the Calibrator

Cartridge. The two syringes ars laboled and color coded to carrespond to tha fitments on the

carton for Cal Aand Cal C.

. Hold the syringe wilh tip side down and remove protective cap,

. Attach one of the enclosed needle assemblics to the syringe. Remove the protective
cover from the neadlo.

Match the color and labal of the syringe to the appropriate fitment and insert naodlo.

Slowily depross syringe plunger until the contents are dispensed.

DO NOT PULL BACK ON THE PLUNGER TO FLUSH CONTENTS OF SYRINGE.

Remove needlo/syrings assembly from fitment and discard in an apprapriate sharps

containar.

Repeat Stops 1-5 for the next Cal.

Mix Cartridge viell by gently shaking for 1 minute.
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Refor to the Stat Profils Prime Plus VET Analyzer Instructions for Uso Manual for complote
directions. Calibrator Cartridge must be inverted gently several times to thoroughly mix
contents. Cartridge is ready for use.

Traceability of Standards.
Analytes traced to NIST Standard Reference Materials wherever possible.
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Die Verfahrenswieise und -prinzipien sind dem Anlsitungshandbuch fur das Stat Profile Prime
Plus VET Analysegerat zu entnehmen.

Zusammensetzun,

Dic Mangen von Kalibriormittel und Lésung sind in dor Tabello aufgefuhrt, Froi von Bostandtailon
menschlichen Ursprungs. jedoch sind boi der ioser Stoffe gute

befolgen. (REF. NCCLS DOKUMENT M28-T2).
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Plus VET Die ubliche ir die
Lahorroagonzion 5t zu bofolgon. Dia Kallsiarkassatla fstm Emklang it arlichan Richtinian
2u entsorgen.

Dor onthilt ein

lul das Stat Profile Pumo

(Roizstoff fiir Augen, Haut und Atemwege).

Lagerun:

g
Baei 15-30 °C lagern. Das ist auf der

Gebrauchsanweisung

Aklivieran der Kassette

Vor Installation der Kalibriorkassette sind Cal A und Cal C mittals Kraatininspritze zu befiillen. Die

beiden Spritzen sind den Anschliisson am Behaltor fiir Cal A und Cal C entsprechond beschriftot

und farblich gekennzoichnet,

. Die Spritze mit dor Spitze nach unten halten und die Schutzkappe entfernen.

. Eine der bailiogenden Nadelvarrichtungen an der Spritza anbringen. Schutzkappe von
der Nadel abnohmen.

Die Spritze am Anschluss mit gleichar farblicher Kennzeichnung und Beschriftung

ansetzen und die Nadel einfihren.

. Unter langsamom Driicken des Kolbens don Inhalt kemplott injizieren.

DEN KOLBEN NICHT ZUM SPULEN DES SPRITZENINHALTS ZURUCKZIEHEN,

Die Spritze samt Nadel aus dem Anschluss entfernen und in cinem geeigneten Sharps-

Behlter entsorgen.

Dic Schritte 1-5 fiir das nichsto Kalibriermittel viederholon.

. Zum guten Durchmischen die Kassette eine Minute lang vorsichtig schiitteln.
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Riickfiihrbarkeit der Standards
Dis Analyte sind soweit maglich auf Stand
fickfiihrbar,
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Nzprypapr

To @uaiyyio Tepihapfdve Ta Tapadn uSanka SlaAdpara o Pepovipivoug odKous: § Mica
Bagjioveunang (pEao A, B, C, D Kai E), Aidiupa auagopds Kl tUKAWTI N GakoUAa amoppiaay. Kade
oaxouha umodoxr pe 81 [} uTaBoxés g aakoUAag Bpickovial
¢ jla GEIpd KaTd IIKOg TG TiTw AZUPGS Tou KouTlod Tou Puatyyiov. Ta Blappaypara Siatpumdyial
Katd 1y £icaywyi 10U QUaIYYiou o povdsa avaAuan. Mepiapfaverar iva kit popIwang mou
amaptiferar ams 2 GUpIYYES YEpIOpEVES e BIdhupa KPEGTIVIVNG YIa TNV EvepyoTIainon Tou GuaIyyiou
PN amé MY eykardoiacn,

EvBeBeypivn xpRon

T Tov TOGOTIKG MPOTBIoITHG Tou Vatpioy’, Kakiou®, XAWPIOUXWY GUIGVIWY, 10viopivoy aofeatiou,
tovigpivou ayvnisiou, oupiag (BUN), YAVKGINS, yakaktikod Gharog, kpeanvivs, pH, PCO,,

S0,%. Het, tHb, O,Hb, COHb, MatHb, HHb, Kai oAikiig XohepuBpivng oz TAfipeg aijia {ow? pe 1
XpAan 1ng GveKeuiis avéhuang Stat Frofilo Prima Plus VET.

Mz8oBohoyia
Avarpégte 010 Eyxeipidlo Odnyiisv Xpriong mg cuokeuiig avéhuong Stat Profile Prime Plus VET yia g
peBoBohoyis ka 115 apyés.

1 pEcwY 6 Ka &) Grov ivaka. Aev meplixel SUGTaiKG
VRS TIROENEUTNG. WGTEG0 Ba T el va axoAouBtiral OpER epyacnpIaK TRAKTIKA Katd 1
XPion Tétoay Uk, (AP, ANAS, EITPAGOY NCCLS M26-T2),

MNpoaiBomolasis kal TpopuAdLerg:

Avarpégre 010 Eyyeipidio O3nyii Xpriang mg Guakzuis audhuang Stat Profilo Prime Plus VET yia
mARpEIS 08nyics. AkoAouBeiie TV GUVASY TRGKTIKG Yia TN PETaXEpIoN CVIIBPATTRILY LpYaTTpioy.
ATIOpPIYIE To QUTTYYIO GUIPWIVE L TIS TOTIIKE KATEUBUVTIPIES OBNYIES.

H GaKoUAa amoppIGIwY TEplixel GUVTANTIKG (2pe8idel Ta pdia, 1o SEpHA KAl To GVaTIVEUTTIKG
glampa).

AmoBiikeuon
AmoSiikeuan atoug 15 - 30°C. H nuzpopnvia Afigng eival lumwpiivn 61o puaiyyio Badpiovépnans.

O8nyizg xpriong

Evepyoroinan guciyyiou

To Cal Axat 1o Cal C TpEms! va @opriciody e GUPIYYES KPEGTIVIVIG TIpIY QTS TNV EYKATGGTacT Tou
©uatyyiou BaglovouNang. O1 5U0 GUPIYYES EXOUY ETIKETES Kal XPWHGTIKOUS KWBIKAUS TOU TaIpIalouy
HE 115 UTOB0XES 10U GUTIYYiou Yia Cal Axai Cal C.

. Kpaniere 1 gopiyya pe 1n pomn Tpog 1a KT Kal GpaIpEGTE o TPOTTaTEVTIKS KAAUPHG,
TomoSeniate 01N GUpIYYa pia amS 1Ig cokhaIaTES BEAGVES. ARUIREGTE To TPOGTATZUTIKG
Kahupa ané 1 eAova.

AvuGToiiaTe To Xpipa Kal v enikita T GOpIYYag a1 KardAAnAn uTToBoxi Kar i dyere T
Behdva.

Motz apya 10 Eufodo g olpIyyag Ewg 610y Xopnyneei 6Ao 10 TERIEXOHEVO.

MHN TPABATE TO EMBONO [A NAAAEIAZETE TO NEPIEXOMENO THE EYPIITAL.
Agaipiate m Bidiagn clpyya/feAéva amé Ty UTeSoXi Kal aToppiIE T Bt KatGMnAo
oxeio yia aipnpa avTIKeipeva,

Emavakdpeiz 1a fripara 1-5 yia v emépcvn fadjovépnon.

Avapigre Kakd 10 pustyyio avarivGvIas amahd yia 1 Aems,
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Avarpigre o10 Eyxepidlo O8nyiiv Xpriang mg cuakeuiis avidueng Stat Profile Prime Plus VET yia
mipes 05nyics. To Guaiyylo BaSuovépnang Tpime va avasTpagd anaAd apkerés opis yia va
avapix3osy Kakd 1a MEpIyGpEva. To QUBTYYIO Lival ETolu TPOg Xpran.

AvixveuoipéTITa TpOTITILY
O1 avahutés avigvedovial o1a ubké avagopdg NIST Standard émrou auré civan egikTé.
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Descripcion

El cartucho contiena las siguientes soluciones acuosas dentro de bolsas individuales: 5 calibradoras
(Calibradores A, B, C. D y F), solucion de reforencia y una bolsa flexible para desochos. Cada bolsa
incluye un montaje con un seplo. Los montajes de bolsa expuestos estan dispuestos en linea a lo largo
del lado posterior de Ia caja del cartucho. Los septos se perforan durante la insercién del cartucho en ol
analizador. Se incluye un kit de carga compuesto por dos jeringas llenas de solucién de croatinina para
activar el cartucho antes de la instalacion.

Uso indicado

Para s dotarmingeién cuariiaiva do Mo K, Gl Ca. g, BUL (ur).glucosa, lactao,creatning,

pl 0,%, Het, tHb, O,Hb, COHb Mole HHb y tBil en sangre completa animal usando el
ot Sl Profs P Fris V2T

Metodologia
Para conocer la metodologia y los principios de prusba, consulte ol Manual ds instrucciones de uso del
analizador Stat Profile Prime Plus Vi

Composicién

Los volimenes de calibrador y solucion se datallan en la tabla. No contiene ninguna sustancia de origen
umano; sin embargo, doben seguirse las buenas praclicas de laboratorio al manipular estos materiales.

(REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Advertencias y precauciones

Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso dol analizador
Stat Profile Prime Plus VET. Siga las normas estandar requeridas para la manipulacién de reactivos de
laboratorio. Deseche el cartucho de acuerdo con las normas locales.

La bolsa para desechos contione conservante (pucda iritar los ojos, la picl y el sistema rospiratorio).

Almacenamiento
Conservar a 15-30°C. La fecha de vencimiento estd impresa en el cartucho de calibrador.

Instrucciones de uso
Activacion del cartucho
Cal Ay Cal C deben cargarse con la jeringa de creatinina antes de la instalacién del cartucho de
calibrador. Las dos jeringas estan rotuladas y codificadas por color para que coincidan con los montajos
del cartén para Cal Ay Cal C.

ostenga la jeringa con el lado de la punta hacia abajo y quite la cubierta protectora.
Conecte uno de los conjuntos de aguja incluidos a la jeringa. Quite la cubiorta protectora de fa

ot

ja.
Haga coincidir o calor y ol rétulo do la jeinga con of montajo apropiado o inserto la aguja.
Empuie lentamento ol dmbolo de la jeringa hasta que ¢l contenido se haya dispensado.

NO TIRE DEL EMBOLO PARA PURGAR EL CONTENIDO DE LA JERINGA.

Quite el conjunto de la aguja/jeringa del montaje y deséchelo en un recipiente para productos
cortantes y punzantos adecuad:
Repita los pasos 1-5 para el siguionte Cal,

Mezcle bien el cartucho sacudiendo suavemente durante 1 minuto,

f o g

No o

Para conacer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador
Stat Profile Prima Plus VET. El cartucho de calibrador dobo darse vuelta suavemente varias veces para
mozclar bion el contenido. El cartucho esta listo para usar.

Cumplimiento de normas
Analitos trazables a los materiales do roforencia estindar do NIST siompre que sea posiblo.

Descrigio

O cartucho contém as seguintes solugées aguosas dentro de sacos individuais: 5 calibradoros (calibrador
A.B,C, D e F), solugio de roforancia o um saco floxivel de efluontes. Cada saco inclui um dispositive

de ligagio com um septo. Os dispositivos de ligagao acessiveis do saco estao i
longo da parte do trds da caixa do cartucho. Os septos sao perfurados durante a insergao do cartucho no
analisador. E incluido um kit de carga constituido por 2 seringas cheias de solugao de creatinina, para a
ativagao do cartucho antes da instalagao.

Utilizagio prevista
Datorminaglo quantiativa e Nar, K. Gl 1Ca, Mg, BUN (urela), glicase, lactato, craatinina, p!

£0,, SO,%. H O,Hb, COHb, MetHb, HHb o Til em sangue total animal usando o o Bttor Gt
Profile Prime Flus VE

Metodologia
Cansulte o Manual ds instrugdes do utilizagio do Analisador Stat Profils Prime Plus VET para obter
metodologias e principios de andlise.

Composigao
Os volumos ds calibrador & solugdo estao indicados na tabela. Nao contém compostos do origem
contudo, dove ser seguida uma boa pratica laboratorial durante o manuscamento destes
(REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Adverténcias e Precaugoes
Consulte o Manual de instrugées do utilizagio do Analisador Stat Profils Prime Plus VET para obter
instrugaes complotas. Siga as praticas padrao indicadas para o manuseamento de reagentes de
laboratério. Elimine o cartucho segundo as diretrizes locais.

O saco de ofluentes contém consorvante (irmitante para os olhos, pele e vias respiratérias).

Armazenamento
Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade estd inscrito no cartucho de calibrador.

Instrugdes de utilizagio
Ativagao do cartucho
Os calibradores Ao C tam de ser carregados com a seringa de creatinina antes da instalagdo do cattuchs
de calibrador. As duas seringas estao o p
disposiives de igagao da caika para o Cal Ae Ca

qure a seringa com a ponta para baixa o retire a capa de protegao.
Fire um dos conjuntos da agulha inclusos a seringa. Remova a cobertura de protegdo da

Lo

ulha,

Faga cortaspondara cor o aliuata du soringn com o disposiito do lgacho adequada a nredizza
aagul

Piasslansi[antaimonts:s 8Bl dussrings stk s conteiido ser totalmente administrado.

NAO PUXE O EMBOLO PARA LAVAR O CONTEUDO DA SERINGA.

Retire o conjunto da agulha/seringa do dispositive de ligagao e elimine-o num contentor
adoguado para objotos cortantas.

Repita as etapas 1-5 para o calibrador seguinte.

Misture bom o cartucho, agitando cuidadosamente durante 1 minuto.

b

ol o

Consulte o Manual de instrugées de utilizago do Analisador Stat Profils Prime Plus VET para obter
instrugées completas. O cartucho do calibrador tem ds sor cuidadosamente invertido vérias vezes para
misturar muito bem o contetido. O cartuche encontra-se pronto a usar.

Rastreabilidade dos padrées
Analitos referanciados nos Materiais de Referéncia da Norma NIST sempre que possivel.
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Description
La cartouche contient les solulions agueuses suivantes dans dos sacs individuels : 5 calibrateurs
(calibratour A, B, C. D ot F), solution de référence ot un sac 4 déchets souple. Chaquo sac comprend un
accessoire avec une cloison. Les accessoires de sac oxposés sont disposés en ligne la long do larridre
de la boite do cartouche, Las cloisons sont porcéos lors de linsertion de la cartouche dans Ianalyscur.
Un kit de charge composé do 2 seringues remplies de solution de créatinine est inclus pour Iactivation
de la cartouche avant linstallation.

Utilisation prévue

Pout a détermination quanitativ do N, € G, Ca. Mg.BUN (uo), glucose. lctato,cratiin.
Het, tHb, O,Hb, COHb, MotHb, HH ot tBil dans lo sang total animal a laide de

anarysaurvs‘r S et e

Méthodologie
Voir le manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour les méthadologies et les
principes.

Composition
Les volumes de calibrateurs ot de solutions sont indiqués dans le tabloau. Ne contient aucun
constituant dorigine humaine ; copendant, de bonnes pratiques d laboratoire doivent atre appliquées
pour la manipulation do cos matériaux. (REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2),

Avertissements ct mises en garde :

Voir lo manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des instructions
complitos. Suivr los praiques standard foguises pour la manipulation dos réactis do laboratoie. Jeter
Ia cartoucha conformément aux diractives locale:

L' 2ac & d4chaie oonont u agonk Coneardalour Gilart o o yeus, la poau etles voies respiratoires).

Stock:

an

Descrizione

La cartuccia contione lo soguenti soluzioni acquose in sacche separate: 5 calibratori (Calibratora A, B,
C.D o F), soluzione di riferimento e una sacca flessibile per la raccolta doi reflui. Ogni sacca include

un raccordo con un setto. | raccordi esposti si trovano allineati lungo la parte posteriore della cassetta
reagenti. | setli vengono forati durante ' della cartuccia Por I'attivazione

della cartuccia prima dellinstallazione, viena fornit un kit di carica comprendante 2 sifinghe riempite

di soluzione di creatinina.

Uso previsto

Por detorminazion quantiatia i, K, Gl 10a, iMlg. BUN (urea). lucosio lattato, craatininn, pH.
b, COHb, MotHb, HH o (Bl nel sangue intara animale mediante

Fanakszstire St Protia Prim Pled VET

Motodologia
Par la motodologia ¢ i principi di analisi, vedere il Manuale contenente Iz istruzioni per luso
dellanalizzatora Stat Profile Prime Plus VET.

Composizione
1 volumi dei calibratori e delle soluzioni sono riportati nella tabella. Non contiene costituenti di origine
umana; attenersi tultavia alle buone pratiche di laboratorio nel mancggiare questi materiali, (FARE RIF.
AL DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Avvertenze ¢ precauzioni

Porindicazioni deftagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per fuso dell'analizzatore Stat
Profilc Prima Plus VET, Adottare le normali precauzioni necessarie par la manipolazione dei reagenti di
laboratorio. Smallire la cartuccia calibratore nel rispetto delle norme vigel
La sacca per la raccolla doi reflui contienc un prodotto canservante, iritanta por occhi, pelle ¢ apparato
respiratorio.

age :
Stocker entre15 ot 30 °C. La date de péromption est imprimée sur la cartouche de

Mode d'emploi
Activation de la cartouche

Le Cal Aot lo Cal C doivent atre chargés avec des seringues de créatinine avant linstallation de la
cartouche do calibratours. Los 2 seringues sont éliquatées et coddes par coulour pour correspondre aux
accessoires sur la boite pour Cal At Cal C

. Tenir la seringue avac la pointe vers le bas et enlover le capuchon de protection.

Fixer I'un des ensembles d'aiguille inclus 4 la seringue. Retirer le couverclo do protection de
laiguillo.

. Faire correspondre la coulour ot I
Taiguille.

Enfoncer lentamant lo piston do la sofingua jusqud co qua Io contor seit dichargd. NE PAS
TIRER LE PISTON EN ARRIERE POUR RINCER LE CONTENU DE LA SERINGUE.

Retirer I'onsemble aiguillo/seringue de 'accossoire ot lo jotor dans un récipient appropri.
Répéter los étapes 14 5 pour le calibrateur suivant,

Mélanger la cartouche en fa secouant délicatement pendant 1 minute.

oo

w

quette de la seringue avac l'accessoire appropris et insérer

3

Now

Voir lo manuel d'utilisation de I'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtanir dos instructions
complates. La cartouche de calibrateurs doit tro retournée doucement plusieurs fois pour bien
mélanger lo contenu. La cartouche est préte a &tre utilisée.

Tragabilité des étalons
Les substancos 3 analyser sont tracées solon les matériaux de référence étalons de NIST dans la
mosure du possible.

)

Ismertotés

A patron a kévetkezd vizes oldatokat tartalmazza kil tasakokban: 5 kalibrtor (A, B, C, D és F
Kalibrator), &5 egy rugalmas Mindogyik tasak tartalmaz egy vélaszfallal
allatott szoraléket. A szabadon lovs szarolékek a patron dobozénak hitoldalan ogy vonalban vannak
clrandezve. Avalaszfalak tsziraséra akkor kerdl sor, amikor a patront boholyezik az analizatorba.
Apatron beszorelds eldtl aktivalasahoz 2 db k dattal talstt 55l all6 taltokészlet all
rendolkezésre.

Rendeltatésszerd hasznilat
Na*, K", id, gliikz, laktat, kreatinin, pH, FCO,, PO, SO, %, Het, tHb, O,Hb, COHb,
MotHb. HHb és {Bil monnyiségi meghatdrozasdra 4llat feljes vérban a Stat Frofile Prime Plds VET
analizitor hasznalatéval.

Médszertan
Amédszertant és az alapalveket lisd a Stat Profile Prime Flus VET analizator felhasznalsi
kéziksnyvében,

Osszetétel
Akalibratorok és az oldatok lem tartalmaz emberi oradetd
&sszeteviket, do az anyagok kezelése soran kévetni koll a halyos laboratériumi gyakorlatokat. (REF.
NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Figyclmeztetésck és dvintézkedések

Alelies haszndlati utasitast lisd a Stat Profile Prime Plus VET analizator felhasznalsi kézikényvében.
Kévosse a laboratériumi reagensek kezeléséro vonatkozé standard oljarasokat. Afol nom hasznalt
patrant a helyi iranyelveknok mogfalelen helyezze hulladakba.

Ahulladékzsak tartésitészert tartalmaz (iritalja a szemet, a bart és a légzészervekat),

Tarola
15-30 °C hémérsékloten térolands. A lejérati ddtum ra van nyomtatva a kalibrator patronra.

Hasznilati utasitas
A patron aktivalasa

Akallbrator patron boszoralse eltt a A és C kalibratort fol kell tglteni a sty focskonddyol. A kbt
fecskends cimksjo s szinksdolasa megfelel a A s C kalibrator dobozdn levd

1. Tartsa a focskondat cacsdval lefels, & yegyeloa vodosapkal
2% a mollékelt t < lo a tirdl a védeboritast.
3 Egyumssa a facskondd szindt 65 cimkbjét a moglolols szaralakkol, &5 s20ra bo a (at,
4. Lassan nyomja be a fecskends dugatty(jat a tartalma kiadaséhoz
NE HUZ2AVISSZAA DUGATTYUT A FEGSKENDO TARTALMANAK ATOBLITESEHEZ.
5. Tavolitsa ol a tdlfecskends szerelvényt a szerelékedl, majd helyezze a megfeleld, éles és
hagyes hulladékok gydjtésére szant tartalyba.
6. Akovetkezs Kalibratomal ismételje meg az 1-5. Iép
7. Apatront 1 percig évatosan razva alapesan kuveuo ossza a tartalmat.

Atelies hasznilati utasitst Iasd a Stat Profile Prime Plus VET analizitor felhasznaléi kézikenyvében.
Akalibrator patront tobbszar 6vatosan meg kell forditani a tartalma alapos dsszekoveréséhez. A patron
hasznslatra kdsz,

Standardok nyomon kévethetésége

Az analitok nyomon kévetése a NIST Standard referanciaanyagai szerint térténik, ahol oz lshetséges.
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Conservare a 15 - 30 °C. La data di scadenza & stampata sulla cartuccia calibratore.

Istruzioni per l'uso
Attivazione della cartuccia

Prima di installare Ia cartuccia calibratare, caricare il Cal A c il Cal C con la sitinga contenente la
soluzione di croatinina. Le dus sifingho sono contrassegnate da un‘apposita efichetta o codificate a
colori in mado da corrispondere ai raccordi sul cartone del Cal A e del Cal C.

Tenore la siringa con la punta rivolta varso il basso e rimuovere il copripunta.

Collogare alla siringa uno dei gruppi ago i dotazions. Togliere il copriago.

Far corrispondere il colore o letichotta della siringa al raccordo corrispondents e inserire 'ago.
Spingere lentamente o stantuffo dolla siringa fino ad erogare lintero contenuto.

NON RETRARRE LO STANTUFFO PER SVUOTARE LA SIRINGA DEL SUO CONTENUTO.
Rimuovere il gruppo ago/siringa dal raccordo e gettarlo in un apposito contenitore per oggetti
acuminati.

Ripotere i punti 1-5 por laltro calibratore.

Miscelara bene la cartuccia agitandola delicatamente per 1 minuto,

S

o

~e

Por indicazioni dottagliato, veders il Manuale contanente le riztonipor [uso dellanalizatore Stat
Profilo Prime Plus VET. Con delicatezza, capovolgare piti volta la cartuccia calibratora in modo d:
miscelare bena il contenuto. La cartuccia  pronta per l'uso.

Tracciabilita in base agli standard
Ognigualvolta possibile, gli analiti sono conformi ai materiali di iferimento degli standard NIST.
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